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Package Contents Tools Required

(1) Scout Foot (1) Foot Shell (1) 3 mm Hex Key
(1) CPI Sock (1) Scout Wedge Kit Tools Recommended
(1) Sealing Boot (16-22 cm upon request) (1) Foot Horn

This diagram (Figure 1) is to help familiarize you with the unique parts of the Scout. These parts are referenced in the
instructions and used when speaking with a technical service representative.

Key Components (Figure 1)

Foot
A. Housing B. 3mm Clamp Screw - Torque C. Toe Spring D. Permanent Wedge
5N-m (44 in-lbs)
E. Rounded Heel Wedge F. Heel Spring « CPI Sock (not shown) « Foot Shell (not shown)
(optional)
Threaded Adapter Options (additional purchases)
G. Pyramid Adapter H. Pyramid Receiver l.  Exo Receiver J. Lamination Adapter - Small

K. Lamination Adapter - Medium L. Lamination Adapter - Large

Exoskeletal Mounting (additional purchases)
M. Exo Pyramid Tool Kit N. Exo Block Kit O. Exo Mounting Bolt (included w/exo block kit)

(reusable) - Torque 47 N-m (35 ft-lbs)
PRODUCT DESCRIPTION

This prosthetic foot device is constructed with a housing, two composite springs, and heel wedge. The toe spring
is secured to the housing and heel spring with fasteners.

INTENDED USE

The Scout is a prosthetic foot designed to replace one or more functions of the biologic human foot.
/A INDICATIONS: /A\ CONTRAINDICATIONS:
= Lower limb amputations = None known

TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOOT SIZE WEIGHT LIMIT
S5 1bs /25 kg
MO Ibs/45kg
1321bs / 60 kg

13-15CM
1.80in/4.6 cm
20in/53cm
Not Available
1.85in/4.7 cm

BUILD HEIGHT

2.08in/53cm
2.38in/6.0cm
4.25in/10.8 cm
213in/54cm

194in /49 cm
224in/57cm
4.09in /104 cm
199in/51cm

Receiver
Exo Block
Lam Adapter

GAIT MATCHING® GUIDELINES

The gait match determines the firmness of the foot based on the user’s specifications (foot size, patient weight, and impact level).

FIRMNESS CATEGORIES FIRMNESS CATEGORY CHART

Refer to the chart below to determine  FVITRAT 101-132
the correct firmness category. WEIGHT KG 3: 46-60
Note: Incorrect category selection SIZECM 13-15
may result in poor device function. LOW-HIGH IMPACT 1 N/A N/A N/A
Contact College Park Technical SIZE CM 16-18
Service if you have questions about LOW-HIGH IMPACT ] 5 3 N/A
category selection. SIZE CM 19-22

LOW-HIGH IMPACT 1 2 3 4

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY (FOR SOCK REPLACEMENT)

Use the Foot Horn to don and doff the foot shell. Remove the CPl sock and replace as needed.

Any further disassembly or modification of components will void the warranty.



1. Screw threaded adapter or threaded receiver completely into housing (Figure 2).

INSTALLING THREADED ADAPTER

2. To set internal-external rotation, turn counterclockwise no more than 90 degrees (1/4 turn) from starting
position to desired toe out angle (Figure 3). Caution: To prevent foot separation from prosthesis, do not

exceed 90 degrees (1/4 turn).
3. Torque 3mm clamp screw 5 N-m (44 in-lbs).

ENDOSKELETAL MOUNTING
Use only high quality proximal endoskeletal components.
EXOSKELETAL MOUNTING

Refer to Scout Exo Block Kit Instruction Sheet for detailed instructions.

1. Attach threaded exo receiver to exo block with anti-rotation pin(s) oriented in desired position. Apply
Loctite® 242 to mounting bolt. Torque to 47 N-m (35 ft-Ibs). To skip alignment and lamination, go to Step 9.

2. If using the alignable exo option, attach exo pyramid tool to exo block with four 5 mm screws. Torque to 15
N-m (11 ft-Ibs).

3. Attach 22 mm endo components to the exo pyramid tool and temporarily mount the socket.

»

. Screw threaded exo receiver completely into housing. Torque clamp screw to 5 N-m (44 in-lbs). Don CPI
sock and foot shell, then perform dynamic alignment.

. Once alignment is complete, remove foot from exo block.
. Mount aligned prosthesis in transfer jig. Lock socket and exo block in position.

Remove endo components and exo pyramid tool.

©® N o u

. Use desired method to span exo block to the socket and remove from jig. Shape and laminate to desired finish.
Do not remove foam from the top of the exo block. Note: Roughening the exo block foam by using 80-120
grit sandpaper will greatly improve adhesion to both the lamination and foam.

9. Re-assemble threaded exo receiver to exo block. Apply Loctite® 242 to the exo mounting bolt and torque to
47 N-m (35 ft:lbs). Re-assemble foot, don CPI sock and foot shell.

For exo growth plate assembly, refer to the Truper Growth Plate Kit Instruction Sheet (included with growth plates).
LAMINATION ADAPTER MOUNTING
Refer to Scout Threaded Lamination Adapter Fabrication Instructions for detailed instructions.

1. Temporarily attach the foot to the threaded adapter and mark the position (anterior or posterior). This is to
ensure the adapter is not in the wrong orientation once fabrication is complete. Remove the foot when finished.

2. Score the surface of the lamination adapter for better adhesion.

SINGLE STAGE LAMINATION:

= Apply inner PVA bag over model.

= Add double layer of perlon stockinet, with distal carbon or nyglass reinforcement.

= Tie unidirectional carbon strips or tape through the prong holes. Secure in AP/ML position.

TWO STAGE LAMINATION:

= All surfaces must be roughened prior to applying the second lamination.

= Transfer alignment and fix the lamination adapter to the inner socket layer with bonding agent (i.e. resin
mixture, putty, adhesive, etc).

. Apply o-ring to base of lamination adapter threads to prevent contact with resin.
. Apply mold release to threads of lamination cap and tighten onto adapter.

. If necessary, apply nyglass or carbon layers under adapter ears for reinforcement.
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6. Add double layer of perlon stockinet.

7. Proceed with layup materials appropriate for the individual.

8. Tie layup material into distal groove.

9. Apply outer PVA bag and laminate socket. Ensure that resin saturates all layup material.

10. Once cured, remove excess resin and PVA bag. Then remove lamination cap and o-ring. Note: Ensure that no
resin remains on the threads.

1. Screw threaded adapter completely into housing. Torque clamp screw to 5 Nm (44 in-lbs). Don CPI sock and foot shell.

For lamination adapter growth plate assembly, refer to the Scout Threaded Lamination Adapter Growth Plate Kit Instruction Sheet

(included with growth plates).

STATIC ALIGNMENT

For optimal function, balance the patient’s weight evenly between the heel and toe (Figure 4).

= Eachisize group has a different heel rise: 13-15 em: 0.23 in (5.8 mm), 16-18 em: 0.25 in (6.4 mm), 19-22 em: 0.38 in (9.5 mm)
= The load line divides the foot at 1/3 heel lever and 2/3 toe lever.



DYNAMIC ADJUSTMENTS

DESIRED RESULT ALIGNMENT CHANGE COMPONENT CHANGE
Firmer Toe Response Plantarflex the Scout or move load line posterior ---

Softer Toe Response Dorsiflex the Scout or move load line anterior ---

Firmer Heel Response Dorsiflex the Scout or move load line anterior Add heel wedge

Softer Heel Response Plantarflex the Scout or move load line posterior Remove heel wedge

*To install or remove heel wedge, refer to the Scout Heel Wedge Kit Instructions.

USE IN WATER

The Scout has been approved for use in fresh water.

= Use caution when walking on wet surfaces.

= After the foot encounters moisture, wipe it dry using a lint-free cloth.

WARNINGS
/\ WARNING

= Do not expose this product to corrosive materials, salt water or pH extremes.

= Any further disassembly or modification of components will void the warranty.

Failure to follow these technical instructions or use of this product outside the scope of its Limited Warranty may result in
injury to the patient or damage to the product.

RESIDUAL RISK STATEMENT
NOTICE OF RESIDUAL RISK

= During fitting process, ensure that CPI sock does not become pinched between foot and
endoskeletal componentry.

WARRANTY INSPECTION AND MAINTENENCE INFORMATION

College Park recommends that you schedule your patients for check-ups per the warranty inspection schedule below.
High patient weight and/or impact level may require more frequent inspections. Soft component wear
depends on the patient weight, impact level and environment. We recommend you inspect the following
applicable parts for excessive wear and fatigue at each warranty inspection and replace as needed.

= Composites and Adapters = Foot Shell

= CPISock = Heel Wedge (if applied)
WARRANTY INSPECTION SCHEDULE FOR THE SCOUT: SIXMONTHS, THEN ANNUALLY.

TECHNICAL ASSISTANCE / EMERGENCY SERVICE 24-7-365

College Park’s regular office hours are Monday through Friday, 8:30 am - 5:30 pm (EST). After hours, an emergency Technical
Service number is available to contact a College Park representative

LIABILITY

The manufacturer is not liable for damage caused by component combinations that were not authorized by the manufacturer.

/\ CAUTION

College Park products and components are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined
standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standards are achieved only when College Park
products are used with other recommended College Park components. This product has been designed and tested based on single patient
usage. This device should NOT be used by multiple patients.

/\ CAUTION

If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional. The prosthetist and/or patient should
report any serious incident” that has occurred in relation to the device to College Park Industries, Inc. and the competent authority of the
Member State in which the prosthetist and/or patient is established.

*Serious incident’is defined as any incident that directly or indirectly led, may have led, or might lead to any of the following; (a) the death of @
patient, user, or other person, (b) the temporary or permanent serious deterioration of a patient’s, user’s, or other person’s state of health, (c) a
serious public health threat.

COMPLIANCE

This device has been tested according to ISO 10328 standard to two million load cycles.
Depending on patient activity this may correspond to 2-3 years of use.
1SO 10328 - “P” - “m”kg®) /A
1SO 10328 - LABEL ke
FOOTSIZE | WEIGHT LIMIT (KG) LABEL TEXT 250")’ mﬁass ’in;if‘not to 57 exceeded!
- or specific conditions and limitations
13-15cm 25 n/a* A of use, see intended use section of
16-18 cm 45 n/a manu]‘acturer’s written instructions
19-22 cm 60 ISO 10328-P3-60 kg

*Actual test loads reflect maximum body mass
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Pakkens indhold Pakraevet vaerktoj

(1) Scout-fod (1) Fodskal (1) Unbrakonegle 3 mm
(1) CPl-strempe (1 Scout-kilesat Anbefalede Varktﬂjer
(1) Forseglingsstovle (16-22 cm efter onske) (1) Fodskalhorn

Denne skitse (Figure 1) skal hjeelpe dig med at blive fortrolig med de unikke dele af Scout. | brugsanvisningen henvises der til disse
betegnelser, og betegnelserne skal ogsa bruges i samtaler med teknisk service.

Vigtigste komponenter (Figure 1)

Fod
A. Hus B. 3 mm klemskrue - C. Tifjeder D. Permanent kile
tilspaendingsmoment 5 Nm
E. Afrundet helkile (valgfri) ~ F. Helfjeder + CPl-strompe (ikke vist) « Fodskal (ikke vist)
Gevindadaptervarianter (tilkob)
G. Keglestubadapter H. Keglestubmodtager I. - Exo-modtager J. Lamineringsadapter - Lille
K. Lamineringsadapter - L. Lamineringsadapter — Stor
Medium
Eksoskeletophang (tilkeb)
M. Exo-keglestub- N. Exo-blokset O. Exo-monteringsbolt (medfelger til exo-bloksat)
vaerktojssaet Tilspaendingsmoment 47 Nm
(genanvendeligt)
PRODUKTBESKRIVELSE

Denne protesefod er konstrueret med hus, to kompositfjedre og haelkile. Tafjederen er fastgjort til huset og halfjederen med
fastgerelsesanordninger.

PAT/ANKT ANVENDELSE

Scout er en protesefod, som skal erstatte en eller flere funktioner i den biologiske menneskelige fod.

/\ INDIKATIONER: /A KONTRAINDIKATIONER:

= Amputation af underekstremitet = Ingen kendte

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FODSTORRELSE VAGTGRANSE

13-15cm 25kg

16-18 cm 45kg

19-22 cm 60 kg

16-18 CM 19-22CM

Keglestub 4,6 cm 49 cm 5,3cm
Modtager 5,3cm 5,7cm 6,0cm
Exo-blok Fas ikke 10,4 cm 10,8 cm
Lam-adapter 4,7 cm S5Tcm 54 cm

ANBEFALINGER FOR GAIT MATCHING®

Brugerens gangart bestemmer fodens fasthed baseret pa visse kendetegn (fodsterrelse, kropsvagt og fodslag).

FASTHEDSKATEGORIER FASTHEDSKATEGORIDIAGRAM

Se nedenstdende tabel for at bestemme

den korrekte fasthed. VAGT LBS 75-100 101-132

Bemaerk: Forkert valg af fasthed kan VAGT KG 6-33 34-45 46-60

resultere i darlig funktion. Kontakt teknisk STORRELSE CM 13415

service for College Park, hvis du er i tvivl

om valg af kategori STARKT TIL STARKT 1 IKKE IKKE IKKE
FODSLAG RELEVANT RELEVANT RELEVANT
STORRELSE CM 16-18
STARKT TIL STARKT 1 5 3 IKKE
FODSLAG RELEVANT

STORRELSE CM 19-22

STARKT TIL STARKT 1
FODSLAG




SAMLING OG ADSKILLELSE (UDSKIFTNING AF STROMPE)

Brug fodskalhornet til at tage fodskallen pa og af. Fjern CPl-strempen, og udskift efter behov.
Yderligere adskillelse eller @ndring af komponenter vil ophave garantien.

MONTERING AF GEVINDADAPTER

12. Skru gevindadapteren eller gevindmodtageren helt ind i huset (Figure 2).

13. Indstil intern-ekstern rotation ved at dreje hejst 90 grader mod urets (1/4 omdrejning) fra startstillingen til
den enskede udadgdende vinkel pa foden (Figure 3). Forsigtig: Overskrid ikke 90 grader (1/4 omdrejning),
da der ellers er risiko for, at foden adskilles fra protesen.

14. Spaend 3 mm klemskruen med 5 Nm.

ENDOSKELETAL MONTERING

Anvend kun proksimale endoskeletale komponenter af hoj kvalitet.

EXOSKELETAL MONTERING

Detaljerede oplysninger fremgar af instruktionsarket til Scout Exo-blokszttet.

1. Fastger exo-modtageren med gevind pé exo-blokken med antirotationsstiften eller -stifterne placeret i den
onskede stilling. Pafor Loctite® 242 pd monteringsbolten. Spaend til 47 Nm. G3 direkte til trin 9 for at springe
indretning og laminering over.

2. Hvis du bruger exo med indretningsmulighed, fastgares exo-keglestubvaerktejet pa exo-blokken med fire
5 mm-skruer. Spaend til 15 Nm.

3. Fastger 22 mm endo-komponenter pa exo-keglestubvarktejet, og montér soklen midlertidigt.

. Skru exo-modtageren med gevind helt ind i huset. Spaend klemskruen med 5 Nm. Szt CPI-strempen og

fodskallen pd, og udfer derefter dynamisk indretning.

. N&r indretningen er gennemfert, skal foden flernes fra exo-blokken.

. Sat den indrettede protese i overferselsskabelonen. Ls soklen exo-blokken pa plads.

. Fjern endo-komponenter og exo-keglestubvaerktojet.

. Brug den onskede metode til at spande exo-blokken pa soklen, og flern den fra skabelonen. Form og laminér til
den enskede overfladekvalitet. Fjern ikke skum fra toppen af exo-blokken. Bemaerk: Hvis exo-blokken gares ru
ved slibning med korn 80-120 sandpapir, forbedres vedhaeftningen pa bade laminatet og skummet vaesentligt.

9. Set exo-modtageren med gevind sammen med exo-blokken igen. Pafer Loctite® 242 pa exo-monteringsbolten,

og spand den med et tilspaendingsmoment pa 47 Nm. Saml foden igen, og sat CPI-strempen og fodskallen pa.

Montering af exo-vaekstpladen er beskrevet i instruktionsarket til Truper vaekstpladesattet (medfelger til vaekstplader).

MONTERING AF LAMINERINGSADAPTER

Detaljerede oplysninger fremgar of fremstillingsinstruktionerne til Scout lamineringsadapter med gevind.

N

0o NO WU

1. Fastger midlertidigt foden pa gevindadapteren, og afmaerk positionen (anteriort eller posteriort). Pa denne
méde sikres det, at adapteren ikke sidder i den forkerte retning, nar fremstillingen er feerdiggjort. Fjern foden,
nar arbejdet er afsluttet.

2. Ger overfladen pa lamineringsadapteren ru, sa materialet hanger bedre ved.

ETTRINSLAMINERING:

= Set den indvendige PVA-pose over modellen.

= Tilfoj et dobbelt lag perlon-strikstof med distal forstaerkning af kulfiber eller nyglass.

= Bind ensrettede kulfiberstrimler eller tape gennem taphullerne. Fastger i AP/ML-stillingen.

TOTRINSLAMINERING:

= Samtlige overflader skal gores ru, inden anden laminering péferes.
= Overfer indretningen, og fastger lamineringsadapteren til det inderste sokkellag med bindemiddel (dvs. harpiksblanding,
spartelmasse, lim eller lignende).

. Seet en O-ring pa bunden af lamineringsadapterens gevind for at forhindre kontakt med harpiks.

. Péfor formslipmiddel pa lamineringshattens gevind, og spaend den pa adapteren.

. Pafer om nedvendigt nyglass eller kulfiberlag under adapterens fremspring med henblik pa forstaerkning.
. Tilfoj et dobbelt lag perlon-strikstof.

. Fortsat med opbygningsmateriale i overensstemmelse med enkeltpersonens behov.

. Fastger opbygningsmaterialet i den distale rille.

0V 0 N O U AW

. Anbring den ydre PVA-pose og laminatsoklen. Serg for, at harpiksen matter alt opbygningsmaterialet.

10. Efter haerdning flernes overskydende harpiks og PVA-posen. Fjern derefter lamineringshatten og O-ringen.
Bemaerk: Serg for, at der ikke er rester af harpiks pa gevindet.
1.

Skru gevindadapteren helt ind i huset. Spand klemskruen med 5 Nm. Szt CPI-strempen og fodskallen pa.

Montering af lamineringsadapterens vaekstplade er beskrevet i instruktionsarket til Scout gevindlamineringsadapter/
vaekstpladeszt (medfolger til vaekstplader).

STATISK INDRETNING

Optimal funktion opn3s ved at afbalancere patientens vagt ensartet mellem hzl og t& (Figure 4).

= Hver storrelsesgruppe har en specifik halstigning: 13-15 em: 5,8 cm (0,23"), 16-18 em: 6,4 cm (0,25"),
19-22 cm: 9,5 mm (0,38")

= Tyngdelinjen deler foden i forholdet 1/3 til halen og 2/3 til téen.



DYNAMISKE JUSTERINGER
ONSKET RESULTAT |INDRETNINGSANDRING KOMPONENTSKIFT

Forog plantarfleksion pa Scout, eller flyt
tyngdelinjen bagud

Strammere indstilling af ta

Foreg dorsalfleksion pé Scout, eller flyt

Bledere indstilling af ta tyngdelinjen fremad

Forog dorsalfleksion pé& Scout, eller flyt Tilfe] heslkile

Strammere indstilling af hael tyngdelinjen fremad

Foreg plantarfleksion pa Scout, eller flyt

Bledere indstilling af hal Fjern heelkile

tyngdelinjen bagud

*Montering og flernelse af halkiler er beskrevet i vejledningen til Scout kileseet.

BRUG | VAND

Scout er godkendt til brug i ferskvand.

= Var forsigtig, nar du gér pa vade underlag.

= Hvis foden har vaeret i kontakt med fugt, skal den terres af med en fnugfri klud.

ADVARSLER
/\ ADVARSEL

= Produktet mé ikke udsaettes for aetsende materialer, saltvand eller ekstreme pH-vaerdier.
= Yderligere adskillelse eller eendring af komponenter vil ophaeve garantien.
Manglende overholdelse af den tekniske vejledning eller anvendelse af produktet uden for deekningsomrddet for den begransede garanti kan

resultere i personskade eller beskadigelse af produktet.
ERKLARING OM RESTRISICI
BEMZARKNING OM RESTRISIKO

= Det skal under monteringsprocessen sikres, at CPI-strempen ikke kommer i klemme mellem foden og endoskeletkomponenterne.

GARANTIEFTERSYN OG OPLYSNINGER OM VEDLIGEHOLDELSE

College Park anbefaler, at du planlagger kontrolbesag for dine klienter i henhold til nedenstéende garantieftersynsplan.

Hoj vaegt ogleller starkt fodslag kan gere det nedvendigt, at gennemfere eftersynet lidt oftere. Slid pé blede
komponenter betinges af patientens vaegt, fodslag og miljeet. Vi anbefaler, at du kontrollerer folgende relevante
dele for slidmaerker og materialetrasthed ved hvert garantieftersyn, og at du udskifter dem efter behov.

= Komponenter og adaptere = Fodskal

= CPI-strempe = Helkile (hvis anvendt)
GARANTIEFTERSYNSPLAN FOR SCOUT: SEKS MANEDER, DEREFTER ARLIGT.

TEKNISK SERVICE/NGDOPKALD 24-7-365
College Parks normale kontortid er mandag til fredag kl. 8:30-17:30 (EST). Efter lukketid kan du kontakte en reprasentant for
College Park pa et nedopkaldsnummer.

ANSVAR

Producenten er ikke ansvarlig for skader forarsaget af en kombination af komponenter, der ikke er godkendt af producenten.

A\ FORSIGTIG

Produkter og komponenter fra College Park er designet og testet i henhold til de gzldende officielle normer eller internt definerede
standarder, safremt der ikke er nogen officiel regulering. Kompatibilitet med og overholdelse af disse standarder opnés alene ved,

at produkter fra College Park anvendes sammen med de anbefalede komponenter fra College Park. Dette produkt er designet og
testet baseret pa brug til en enkelt person. Udstyret ma IKKE anvendes af flere personer.

/\ FORSIGTIG

Hvis der opstar problemer med brugen af dette produkt, skal du straks sege medicinsk hjalp. Protetikeren og/eller patienten skal
indberette enhver alvorlig haendelse®, der opstér i forbindelse med udstyret, til College Park Industries Inc. og den kompetente
myndighed i det land, hvor protetikeren og/eller patienten herer hjemme.

*'Alvorlig heendelse" er defineret som enhver haendelse, der direkte eller indirekte har fort til, kan have fort til eller kan fore til et af folgende:
(a) dod af en patient, bruger eller anden person, (b) midlertidig eller varig alvorlig helbredsforvzerring of en patient, bruger eller anden
person, (c) en alvorlig trussel mod folkesundheden.

OVERENSSTEMMELSE

Dette medicinske udstyr er blevet testet i henhold til ISO 10328-standarden til to millioner belastningscyklusser.
Afhangigt af patientens- aktiviteten svarer dette til cirka 2-3 &rs brug.

1SO 10328 - MAERKAT
FODSTORRELSE | VAEGTGRAENSE (KG)| MERKATTEKST SO 10328 - “P” - “m’kg") A\

13-15em 25 n/a® * BMI-grensen md ikke overskrides!
. Se afsnittet om tilsigtet brug i
16-18 cm 45 n/a A producentens skriftlige instruktioner

for specifikke betingelser og

19-22 em 60 15O 10328-P3-60 kg begransninger af brug

*Faktiske testbelastninger afspejler maksimal kropsmasse
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Erforderliches Werkzeug

(1) 3 mm Innensechskantschlissel

Packungsinhalt
(1) Scout Ful®
(1) CPI Strumpf

(1) FuBschale
(1) Scout Keil Set

Empfohlenes Werkzeug

(1) Dichtungsbalg (16-22 cm auf Anfrage) (1) FootHorn (Schuhanzieher)

Dieses Diagramm (Figure 1) dient dazu, Sie mit den einzigartigen Bestandteilen von Scout vertraut zu machen. Diese Teile
werden in der Anleitung erldutert und werden bei Gesprachen mit einem Vertreter des technischen Kundendienstes benctigt.

Hauptbestandteile (Figure 1)
Fuft

A. Gehause

B. 3 mm Spannschraube - C. Zehenfeder D. Permanenter Keil
Drehmoment 5 N-m (44 in-lbs)
+ FuBschale

(nicht dargestellt)

+ CPI Strumpf
(nicht dargestellt)

E. Abgerundeter Fersenkeil F. Fersenfeder

(Option)

Gewindeadapter-Optionen (zusatzliche Kaufe)

G. Pyramiden-Adapter H. Pyramiden-Aufnehmer I.  Exo-Aufnehmer J. Laminierungs-Adapter - Klein

K. Laminierungs-Adapter — Mittel L. Laminierungs-Adapter - Grof

Exoskelettale Montage (zusdtzliche Kéufe)

N. Exo Blockset O. Exo Befestigungsschraube (inklusive Exoblock-Kit)

M. Exo-Pyramidenwerkzeugset
Drehmoment 47 N-m (35 ft-Ibs)

(wiederverwendbar)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses prothetische FuBgerat wurde mit einem Gehause, zwei Verbundstofffedern und Fersenkeil konstruiert. Diese Zehenfeder
wird durch Halterungen am Gehause und der Fersenfeder befestigt.

VERWENDUNGSZWECK

Der Scout ist eine Fuprothese, die fir den Ersatz einer oder mehrerer Funktionen des biologischen menschlichen Fules bestimmt
ist.

/\ INDIKATIONEN: /\ GEGENANZEIGEN:

= Amputationen der unteren Extremitaten = Keine bekannt
TECHNISCHE ANGABEN

13-15cm 55Ibs /25kg

16-18 cm M0 Ibs /45kg

19-22 cm 1321bs / 60 kg

BAUHOHE 13-15CM 16-18 CM

Pyramid 1,80in/4,6cm 194in/49cm 2,08in/53cm
Aufnehmer 2,0in/53cm 2,24in /5,7 cm 2,38in/6,0cm
Exo-Block Nicht verfligbar 4,09in /10,4 cm 4,25in /10,8 cm
Lam-Adapter 1,85in/4,7cm 199in/51cm 213in/54cm

GAIT MATCHING® RICHTLINIEN

Gait Match legt die Festigkeit des Fufes basierend auf der Spezifikation des Benutzers fest (FuBgrof3e, Patientengewicht,

und Belastungsgrad).
FESTIGKEITSKATEGORIEN

Siehe nachstehende Tabelle um die richtige
Festigkeitskategorie zu ermitteln.

Anmerkung: Eine falsche Auswahl der

FESTIGKEITSKATEGORIE-TABELLE

GEWICHT LBS

GEWICHT KG

101-132
46-60

Kategorie kann die Funktion des Gerats A
beeintrachtigen. Wenden Sie sich an g:Roli‘S(EECxOHE 1315
den technischen Kundendienst der =
College Park, falls Sie Fragen zur Auswahl der | BELASTUNG 1 N/A N/A N/A
richtigen Kategorie haben. GROSSE CM 16-18
GERINGE-HOHE
BELASTUNG ! 2 3 A
GROSSE CM 19-22
GERINGE-HOHE
BELASTUNG ! 2 3 4




MONTAGE UND DEMONTAGE (ZUM WECHSELN DES STRUMPFS)

Verwenden Sie das FootHorn (Schuhanzieher), um die FuBschale an- und auszuziehen. Entfernen Sie den CPI Strumpf und
wechseln Sie ihn je nach Bedarf.

Eine weitere Demontage oder Anderung der Bestandteile machen die Garantie nichtig.

INSTALLATION DES GEWINDEADAPTERS

12. Gewindeadapter oder Gewindeaufnehmer vollstandig in das Gehause schrauben (Figure 2).

13. Um die interne-externe Rotation einzustellen, nicht mehr als 90 Grad (1/4 Drehung) im Uhrzeigersinn von der
Startposition in den gewiinschten Nachspurwinkel einzustellen (Figure 3). Vorsicht: Um eine Trennung des FulRes von
der Prothese zu vermeiden, iiberschreiten Sie 90 Grad (1/4 Drehung) nicht.

14. Drehen Sie die 3 mm Spannschraube bis 5 N-m (44 in-Ibs).

EDOSKELETALE MONTAGE

Verwenden Sie ausschlieBlich hochwertige proximale endoskelettale Bestandteile.

EXOSKELETALE MONTAGE

Siehe Scout Exo Blockset Anleitungsblatt fir detaillierte Anweisungen.

1. Befestigen Sie den Gewinde-Exo-Aufnehmer am Exo Block mit dem (den) in der gewiinschten Position
ausgerichteten Antirotationsstift(en). Tragen Sie Loctite® 242 auf die Befestigungsschraube auf. Drehen Sie bis
47 N-m (35 ft-lbs). Um die Ausrichtung und Laminierung zu Uberspringen, gehen Sie zu Schritt 9.

2. Falls Sie die ausrichtbare Exo-Option verwenden, befestigen Sie das Exo-Pyramidenwerkzeug mit vier

5 mm Schrauben am Exo Block. Drehen Sie bis 15 N-m (11 ft:Ibs).
. Befestigen Sie die 22 mm Endokomponenten am Exo-Pyramidenwerkzeug und montieren Sie voriibergehend die Fassung.
4. Den Gewinde-Exo-Aufnehmer vollstandig in das Gehause schrauben. Drehen Sie die Spannschraube bis

4 Nm (44 in-lbs). CPI-Strumpf und die FuBschale anziehen, und die dynamische Angleichung ausfihren.

. Wenn Sie die Ausrichtung abgeschlossen haben, entfernen Sie den Fu8 vom Exo Block.

6. Befestigen Sie die ausgerichtete Prothese in der Transfervorrichtung. Befestigen Sie die Fassung und den Exo-Block
in der Richtigen Position.

7. Entfernen Sie die Endokomponenten und das Exo-Pyramidenwerkzeug.

8. Unter Verwendung lhrer bevorzugten Methode, befestigen Sie den Exo-Block an der Fassung und entfernen Sie ihn dann
aus der Vorrichtung. Formen und laminieren Sie ihn bis zum gewlinschten Endergebnis. Entfernen Sie nicht den Schaum
vom oberen Ende des Exo Blocks. Anmerkung: Das Anrauen des Exo Block Schaums mit Schleifpapier mit der Kérnung
80-120 erhoht die Haftung sowohl der Laminierung als auch des Schaums.

9. Bauen Sie den Gewinde-Exo-Aufnehmer am Exo Block wieder zusammen. Tragen Sie Loctite® 242 auf die
Exo-Befestigungsschraube auf und drehen Sie bis 47 N-m (35 ft-Ibs). Setzen Sie den Fuf3 wieder zusammen und legen
Sie den CPI-Strumpf und die FuBschale an.

Fiir die Montage der Exo-Wachstumsfuge siehe Anleitung fur das Truper Wachstumsfugenset (wird mit jeder Wachstumsfuge mitgeliefert).

MONTAGE DES LAMINIERUNGS-ADAPTERS
Siehe Herstellungsanleitung des Scout Gewinde-Laminierungs-Adapters fur ausfihrliche Anweisungen.
1. Befestigen Sie den Ful voriibergehend am Gewindeadapter und markieren Sie die (vordere oder hintere) Position.

Das soll sicherstellen, dass der Adapter nicht falsch ausgerichtet ist, sobald die Herstellung abgeschlossen ist.
Entfernen Sie den FuB3, wenn Sie fertig sind.

w

wv

2. Kerben Sie die Oberflache des Laminierungs-Adapters fir bessere Adhasion ein.
EINSTUFIGE LAMINIERUNG:

= Inneren PVA-Beutel iber dem Modell anwenden.
= Doppelte Schicht Perlon-Trikotschlauch hinzufiigen, mit distaler Carbon- oder Nyglass-Verstarkung.
= Einfachgerichtete Carbonstreifen oder Band durch die Zinkendffnungen binden. In AP/ML Position sichern.

ZWElSTUFlGE LAMINIERUNG:
Alle Oberflichen missen vor dem Auftragen der zweiten Laminierung angeraut werden.

= Ausrichtung (ibertragen und Laminierungs-Adapter an der inneren Strumpfschicht befestigen (d. h. Harzgemisch, Kitt,
Klebstoff usw.).

. O-Ring auf die Basis der Laminierungs-Adapter-Gewinde auftragen, um den Kontakt mit dem Harz zu vermeiden.

. Formentrennmittel auf die Gewinde der Laminierungs-Kappe auftragen und am Adapter anziehen.

. Bei Bedarf, Nyglass- oder Carbon-Schichten unter den Adapterohren als Verstarkung auftragen.

. Doppelte Schicht Perlon-Trikotschlauch hinzufiigen.

Mit den jeweils entsprechenden Schichtmaterialien fortfahren.

. Schichtmaterialien in die distale Rille binden.

. AuReren PVA-Beutel anwenden und Schaft laminieren. Sicherstellen, dass alle Schichtmaterialien mit Harz gesattigt sind.

. Nach dem Aushérten Uberschissiges Harz und PVA_Beutel entfernen. AnschlieBend Laminierungs-Kappe und

O-Ring entfernen. Anmerkung: Sicherstellen, dass kein Harz auf den Gewinden verbleibt.

1. Den Gewinde-Adapter vollstandig in das Gehause schrauben. Drehen Sie die Spannschraube bis 4 Nm (44 in-lbs).
Legen Sie den CPI Strumpf und die FuB3schale an.

Fir die Montage der Laminierungs-Adapter-Wachstumsfuge siehe Anleitung fir das Scout Gewinde-Laminierungs-Adapter-

Wachstumsfugenset (wird mit jeder Wachstumsfuge mitgeliefert).

STATISCHER AUFBAU
Fir eine ideale Funktionsweise sollte das Gewicht des Patienten zwischen der Ferse und dem Zeh ausbalanciert werden (Figure 4).

= Jede GroBengruppe hat eine unterschiedliche Fersensteigung: 13-15 em: 0,23 in (5,8 mm), 16-18 em: 0,25 in (6,4 mm),
19-22 ecm: 0,38 in (9,5 mm)
= Die Belastungslinie verlauft bei 1/3 des Fersenhebels und 2/3 des Zehenhebels.

SPVONOU AW
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DYNAMISCHE REGULIERUNGEN
GEWUNSCHTES ERGEBNIS | ANDERUNG DER ANPASSUNG

BESTANDTEILSVERANDERUNG

Fihren Sie eine Plantarflexion des Scout durch

Stabilerer Zehenwiderstand oder bewegen Sie die Belastungslinie nach hinten

Fihren Sie eine Dorsalflexion des Scout durch

Weicherer Zehenwiderstand oder bewegen Sie die Belastungslinie nach vorne

Fihren Sie eine Dorsalflexion des Scout durch

Stabilerer Fersenwiderstand " g
oder bewegen Sie die Belastungslinie nach vorne

Zehenkeil hinzufiigen

Fihren Sie eine Plantarflexion des Scout durch

Weicherer F derstand e ; ;
eleherer rersenwiderstan oder bewegen Sie die Belastungslinie nach hinten

Entfernen des Fersenkeils

*Lesen Sie die Anleitung fir das Scout Fersenkeil Set, den Fersenkeil einzurichten oder zu entfernen.

VERWENDUNG IM WASSER

Der Scout wurde fiir die Verwendung in frischem Wasser zugelassen.

= Bewahren Sie beim Gehen iiber nasse Oberflachen Vorsicht.

= Nachdem der Ful mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, trocknen Sie ihn mit einem fusselfreien Tuch.

WARNHINWEISE
/\ WARNUNG

= Setzen Sie dieses Produkt keinen atzenden Substanzen oder solchen mit hohen pH-Werten aus.

= Eine weitere Demontage oder Anderung der Bestandteile machen die Garantie nichtig.

Die Nichtbeachtung dieser technischen Anweisungen oder die Verwendung dieses Produkts auf3erhalb des Leistungsumfangs seiner
begrenzten Garantie kénnen zu Verletzungen des Patienten oder zur Beschddigung des Produkts fiihren.

RESTRISIKO-ERKLARUNG
HINWEIS ZUM RESTRISIKO

= Stellen Sie wahrend des Anpassungsverfahrens sicher, dass der CPI-Strumpf nicht zwischen dem Fuf3 und den endoskelettalen

Komponenten eingeklemmt wird.

GARANTIEABNAHME UND INSTANDHALTUNGSINFORMATIONEN

College Park empfiehlt, dass Sie sich bei der Terminvergabe fir die Check-Ups Ihrer Patienten an den unten enthaltenen

Garantieabnahmezeitplan halten.

Bei Ubergewicht des Patienten und/oder einem hohen Belastungsgrad konnen haufigere Untersuchungen erforderlich werden. Die
Abnutzung der Weichkomponenten han%t vom Gewicht des Patienten, vom Belastungsgrad und von der Umgebun,

ab. Wir empfehlen Ihnen die folgenden al

und Materialermidung zu unterziehen und sie nach Bedarf zu ersetzen

= Verbundstoffe und Adapter = Ful3schale

nehmbaren Teile bei jeder Garantieabnahme einer Untersuchung auf ibermaflige Abnutzung

= CPI Strumpf = Fersenkeil (falls vorhanden)
GARANTIEABNAHMEZEITPLAN FUR DEN SCOUT: SECHS MONATE, DANN JAHRLICH

TECHNISCHER KUNDENDIENST/ NOTFALLDIENST 24-7-365
Die reguldren Geschaftszeiten von College Park sind Montag bis Freitag von 8:30 Uhr - 17:30 Uhr (EST). AuBerhalb der

Geschaftszeiten steht eine Notrufnummer des technischen Kundendienstes zur Verfiigung, sollten Sie sich mit einem Vertreter der

College Park in Verbindung setzen wollen.

HAFTUNG

Der Hersteller ist nicht verantwortlich fir Schaden, die durch Bauteilkombinationen verursacht werden, die vom Hersteller nicht

zugelassen wurden.

/\ VORSICHT

College Park Produkte und Bestandteile werden gemaf3 den offiziell gliltigen Normen oder einer von der Firma festgelegten Norm
entworfen und getestet, wenn keine offiziell giltigen Normen verfiigbar sind. Die Kompatibilitat und Einhaltung dieser Normen ist
nur dann gewahrt, wenn die College Park Produkte mit anderen, von College Park empfohlenen Bestandteilen verwendet werden.
Dieses Produkt wurde ausschlieBlich fiir die Verwendung durch einen einzelnen Patienten entworfen und getestet. Dieses Gerat

darf NICHT von mehreren Patienten verwendet werden.

/\ VORSICHT

Falls bei der Verwendung dieses Produktes Probleme auftreten, wenden Sie sich sofort an lhre medizinische Fachkraft. Der Orthopadietechniker
und/oder Patient sollte jegliche ernsthaften Zwischenfalle" die in Bezug auf das Gerét auftreten an College Park Industries, Inc. und die
entsprechende Behdrde des Mitgliedstaats, in dem der Orthopadietechniker und/oder Patient niedergelassen sind, berichten.

*“Ernsthafter Zwischenfall* wird definiert als jeglicher Zwischenfall, der direkt oder indirekt zu einem der Folgenden gefihrt hat, gefihrt haben
konnte oder fihren konnte: (a) Tod des Patienten, Benutzers oder einer anderen Person, (b) voriibergehende oder dauerhafte Verschlechterung
des Gesundheitszustands des Patienten, Benutzers oder einer anderen Person, (c) eine ernsthafte Gefahrdung der offentlichen Gesundheit

EINHALTUNG e

Dieses Gerat wurde gemall dem ISO 10328 Standard auf zwei Millionen Lastzyklen getestet|
In Abhangigkeit von der Patientenaktivitat, kann dies 2-3 Jahren der Nutzung entsprechen.

I1SO 10328 - “P” - “m”kg*) A

1SO 10328 - ETIKETT

FUSSGROSSE| GEWICHTSBEGRENZUNG (KG)| ETIKETTENTEXT :

13-15cm 25 n/a*
16-18 cm 45 n/a*
19-22 cm 60 1SO10328-P3-60 kg \

*) Die Karpergewichtsgrenze darf

nicht iberschritten werden!
Speifische Nutzungsbedingungen und
-einschrankungen sind im Abschnitt
der schriftlichen Anweisungen des
Herstellers enthalten.

*Die tatsachlichen Testlasten spiegeln die maximale Kérpermasse wider



Meplexyoueva cuokevaoiog Anautovueva epyalsia

(1) M66L Scout (1) NepiBAnpa modov (1) E§aywviko KAeWSL 3 mm
(1 Kéihtoa CPI (1) ZeT odnvidv Scout Mpotswvoueva epyalisia
(1) Tama odpdyiong (16-22 cm katomY atioewe) (1) AvaBdtng modov

AUTO To Staypapua (Figure 1) 9a oag Bondroet va eotkewdeite e Ta povasika eéaptripata Tou Scout. Ta e§aptriuata
QUTE avapépovtat atig 08nyies Kat xpnotuonolouvtal o€ GUINTIOELG TTOU PAYUQTONOLOUVTAL [AE TOUG QVTUTPOOWITOUS TNG
TEXVIKNG UTNPEDLaG.

Baowd eéaptripata (Figure 1)

noéu
A. NepipAnpa B. KoxAiagoUodigng3 mm—  C. Exdpuon dayxtvhou  D. Avandonaotn odpriva
Portrj 5N m (44 in Ibs)

E. Ztpoyyulepévn odriva F. ‘Exduon ntépvag « KaAtoa CPI « MepifAnpa modov

ntépvag (mpoapeTikr) (bev amekovifetar) (6ev amekovietar)
EmiAoyéc npooapuoyéa ue oneipwua (mwAovvral ywpLota)
G. Npoocappoyéag nupapidag H. Aéktng nupapidag I.  Aéktng e€wokeletol J. Mpooappoyéag

Slaotpwpdtwong — Mikpdg

K. Mpooappoyéag L. Mpooappoyéag

Slaotpwpdtwong — Meoaiog  Slaotpwpdtwong — Meydlog

EfwokeAetikn npooaptnon (nwAsital ywplota)

M. et epyateiwv N. Zet anokAelopol O. KoyAiag mpoodptnong e§wokehetol
nupapuidag e§wokeletol gfwokeletol (oupunephapBAavetal 0To GET AMOKAELOHOU
(ermaypnotpornotriotjio) e§wokeletol) - Portrj 47 N m (35 ft-lbs)

NEPITPADOH NPOIONTOZ
H &udtaén mpobetikol modlov amoteleitat and éva nepiBAnpa, SUo cuvBeta otoeia Ekduong kal obiva TTépvag.
To otouyeio ékdpuong SaxtvAou achaliletal mavw oTo MEPIBANMA KAl 0TO OTOLXELO EkPuong MTEPVAG LE CUVEECHOUG,.

NPOBAENOMENH XPHZH
To Scout givat éva poBEeTIKO TOSL TTOU £XEL OXESLAOTEL yLaL TNV AVTKATAOTOON Kiag I TTEPLOCOTEPWVY AELTOUPYLWY TOU
BloloyikoU avBpwrivou 1odtou.

/\ ENAEIZEIS: /\ ANTENAEIZEIZ:

= AKPWTNPLACUOL KATW AKPOU = Kapia yvwotn

TEXNIKEZ MPOAIATPADEZX

MEFEQOZ NoAloY OPIO BAPOYZ

13-15cm 25kg/551b

16-18 cm 45kg /M0 Ib

19-22 cm 60 kg /132 Ib

YWO: AOMHZ

Nupapisa 4,6cm /1,80 in 49cm /194 in 53cm/2,08in
AéKTNng 5,3ecm/2,0in 5,7cm /224 in 6,0cm/2,38in
E§aptnpa anokAelopol e§wokeAeTol Aev SlatiBetat 10,4 cm /4,09 in 10,8cm /4,25in
Npocapuoyéag Stactpwpdtwong 47cm/1,85in 51cm /1,99 in 54cm/213in

KATEYOYNTHPIEZ TPAMMEZ GAIT MATCHING®

H avtiotoiyion Basdiong mpoodlopilet tnv akapdia touv modlov Bacet twv mpodiaypadwv tou xpriotn (Héyebog modtov,
Bapog acBevoug kat emntinedo kpovang).

KATHIOPIEZ AKAMWIAZ  AIATPAMMA KATHIOPIQON AKAMWIAZ

AVATPEETE 0TO TIOPAKATW YPAbN A BAPOZ (LB) 0-55 56-74 75-100

yla va 1ipoadlopioete T owaoth BAPO3 (KG) 0-25 26-33 34-45
kanyopio akappias. MEFE@OS (CM) 13-15

Inpeiwon: Tuxov eadaiuévn emhoyr XAMHAO - YWHAO | AE AE AE
Katnyoplog evEEXETAL VAL EXEL WG EMINEAO KPOYZHZ

QAMOTEAEOUA TN HELWHEVN Aetoupyia METE@OZ (CM) 16-18

™¢ Slatagng. Emkowwvnote pe TV XAMHAO - YWHAO 1 2 3 AE
Texviry urtnpeaia g College Park EMINEAO KPOYZHZ

YL TUXOV EPWTAOELG OXETIKA HE TV MEFE@OZ (CM) 19-22

em\oyr katnyoplag. XAMHAO - YWHAO 1 2 3 4

ENINEAO KPOYZHZ

IYNAPMOAOIH:H KAl ANOXYNAPMOAOIHS:H (FIA ANTIKATAZTAZH KAATZAZ)
Xpnotponotjote tov avaBdtn modLov yia va TornoBeToeTe Kal va adatpéoete to epiPAnpa modlol. Apatpéote tnv KGAtoo
CPI KaL QVTIKATOOTHOTE TNV €AV XPELAZETAL.

OnoladrMoTe MEPATEPW AMOCUVOPHOAOYNON 1) TPOTIOMOLNGN TWV EEXPTNHATWY KABLOTA TV eyyUnon akupn.
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EFKATAXTAZH MPOZAPMOTEA ME ZMNEIPQMA

12. Bibwote kad Tov ipocappoyéa iy Tov Skt pe onelpwpa oto nepiBAnua (Figure 2).

13. Na va pubpioeTe TNV ECWTEPIKI-ESWTEPLKT TIEPLOTPODT, OTPIPTE TIPOG TaL apLoTePd OxL epLocdtepo ard 90 poipeg
(1/4 otpodrig) ard T apxikr) Béon mpog TV emBLKNTH ywvia aropdkpuveng orté to Saxtuho (Figure 3).

Mpoooxn: Na va arnodUyete Tov SLoXwPLoUO Tou Todlov and tnv ripdBeon, unv §enepvarte tig 90 poipeg (1/4 otpodnc).

14. 3tpéte Tov KoxAla cUodENG 3 mm pe Suvapn portig S N m (44 in Ibs).

ENAOZKEAETIKH NMPOZAPTHZH

Xpnotporoleite Lovo eyyUg evbookeAeTikd e§aptrparta uPnArg modTnTag.

EZQIKEAETIKH MPOXAPTHZH

Na avaAutikes obnyles, avatpééte ato QUAAGSLO 06nYLWY Tou SET arokAELOUOU EEWOKEAETOU Scout.

1. Zuvbéote tov SEKTN pe oEelpwia 0T EEAPTNHA ATOKAELOHOU EEWOKEAETOU HE TOUG AVTLTEPLOTPODLKOUG THipOUG
T(POCAVATOAMOHEVOUG TIPOG TV erlBupnth BEon. Edapudote Loctite® 242 otov koxAia ipoodptnong. Stpedte pe SUvapun
portg 47 N m (35 ft |b). Mo va napadeipete v eubuypdppion kat t Stactpwpdtwon, petapeite oto Pripa 9.

2. EQv xpnowpomoleite v erhoyr} 0oTol e§wokeAeToU pe Suvatdtnta euBuypauLong, cuvSEoTe To epyaleio upapibag
e§wokeAeToU 0TO eEAPTNHA AMOKAELOHOU eEWOKEAETOU pE TEOTEPLS BISEG TwV S mm. STpéte pe SOvaun portric 15 N m (11 ft b).

3. Juvbéote ta gfaptipata evookehetol peyéBoug 22 mm oto epyaleio mupapidag e§wokeAETOU KaL TPOCAPTHOTE
TPOOWPLVA TNV UTLOSOXH.

4. BLSwote Kahd Tov &K e§wokeAeToU e omeipwia oo mepiBAnpa. ZTpéYte Tov koxAia cUOHIENG pe Suvaun pormrg
5 N m (44 in Ibs). ®opéate v kdAtoa CPI kat to mepiPAnpa modio, €netta ekteAéote Suvapikr evBuypaupLon.

5. MOA oAokAnpwBei n euBuypdpuLon, adalpéote To TOSL Ao To EEAPTNHA ATOKAELOHOU E§WOKENETOU.

6. Mpooaptrote TV evBUYpPaUULIGHEVN TTPOBEDN oTOV odLyKTrhpa petadopas. Aopaliote tnv untoSoxn Kat To e§apTnua
QamOKAELOpHOU e§wokeAETOU oTn B€0N TOUG.

7. Adaipéote ta g§aptripata evS0okeAETOU Kat To epyaleio mupapidag e§wokeAetol.

8. Xpnowonotjote tyv erbupntr péBodo yia va cuvSEoETe To e§APTNHA IOKAELOMOU EEWOKEAETOU 0NV UTOSOXN Kot
adaLpéote To and tov oPyKTipa. AlapopdWoTE KoL SLACTPWHATWOTE WG OTOU ETULTUXETE TO ETUOUUNTO AMOTEAEOUA.
Mnv adatpeite 10 appwSeg UALKO artd To eMAvw LEPOG TOU EEAPTARATOG AMOKAELOHOU e§wokeAeTOU. Inpeiwon: H
Aetavon tou adpwdoug UAKoU Tou e§aptripatog anmokAelopol e§wokeAetol pe éva yuvahdxapto 80-120 Ba BeAtiwoet
ONHUOVTIKE TN GUYKOAANGN TOCO OTN SLACTPWHATWAN 000 Kat 0TO adpwEG UAKO.

9. Emavacuvappoloynote tov §EKTN e§WOKEAETOU UE OTIEPWHA OTO E§APTNHA ATTOKAELOHOU E§WOKEAETOU.

Edappdote Loctite® 242 otov koxAia tpoodptnong e§wokeletol Kat otpédte pe SUvaun portrig £wg 47 N m (35 ft Ibs).
Enavaouvappoloyriote to modt kat popéote tv kdhtoa CPI kat to mepiPAnpa modiov.

Ta ouvappoAdynon e auéntiknc mAdkag eéwokeAetou, avatpééte ato QUM 0bnyidv Tou ZeT auvéntikrig mAdkag Truper

(nephapBavetatl padl pe ¢ QUéENTIKES TAAKEG)

TOMNOOGETHZH MPOZAPMOTEA AIAZTPQOMATQZHZ

la avaAutikég obnyies, avatpééte otig OSnyleg kataokeuns tou Mpooapuoyéa SLaoTPWUATWONG Scout UE OMEIPWHA.

1. Zuvd£oTe MPOowWPLVA TO TIOSL OTOV TPOCAPHOYEN LE OTIELPWHA KOL ONUELWOTE TN B€on (Mpdabia 1y onicBia). Etot Ba

Slaodahioete OTL 0 TPOCAVATOAMOHOG TOU Tipooappoyea Sev ival eopalpévog poAg oAokANpwOEL n KaTaoKeur.
Adatpéote To TIOSL 6TaV OAOKANPWOETE.

2. Xapdé€te tnv emudAvela ToU TPOoAPHOYEN SLACTPWUATWONG ylo KAAUTEPN CUYKOAANON.

AIAZTPQMATQZH ENOZ ITAAIOY:
Edappoote mdvw 0To HOVTEND pLa ECWTEPLK Brikn ard PVA.

= MpooBéate SUTAY oTpwIoN KAATOAG ekpayeiou amo ephov, He Tiepidepikn evioxuon avBpaka fi nyglass.

= Aéote hwpibdeg avBpaka povig katevBuvong f tawia Léoa amo Tig onég twv akidwv. Aodaliote oe mpooOilonioOia kat
pecomhdyLa Béon.

AIAZITPQMATQZH AYO ZTAAIQN:

= 'OAeg ot emudpdveleg el va AetavBouv TipLy ard Ty ebappoyn tg SeUTepng SLacTpWHATWONG.

= [pocapUOOTE TNV EUBUYPAUILON KOL OTEPEWOTE TOV TIPOCOPUOYEN SLACTPWHATWONG OTN OTPWON TNG EOWTEPLKAG
UTIOS0XG HE GUYKOMNTKO péao (TL.X. piypo pnTivng, oToko, KOMa KATL).

w

Edappoote Tov KUKALKO SAKTUALO 0Tn BACN TWV OTEPWIATWY TOU TIPOCOPUOYER SLACTPWHATWONG YL VO, ATOTPEYETE
v enadn pe ) pntivn.
Edappoote avitkoANTIKO 0TO OTIELPWHATO TOU KOAUHATOG SLAoTpWwUETWONG Kat 0di§Te TO EVW 0TOV IPOCOPUOYEQ.

»

Edv xpeldletal, ebapudoTe oTpWOELS nyglass i AvBpaka kdTw amo Ta nreplyLa TOU POCAPHOYEQ Lo evioxuan.
MNpooBéote ST oTpwon KAAtoag anod mepAdv.

Juveyiote pe Ta KatdAANAa yLa To ATopo UAKE EnioTpwong.

A£0TE T UAKG ETHLOTPWONG OTNV TIEPLEPLK EYKOTLH.

o N o !

9. Edappdote tnv e§wteptkn Brikn ard PVA kat Slactpwpatwote thv unodoxr. BeBatwBeite ot n pntivn Samnotilet 6Aa ta
UAIKA EMLOTPWONG.

10. MOALg ohokAnpwBei n okAfipuvaon, adatpéote tnv emumAéov pntivn kat tn Ofkn and PVA. Enewta, adatpéote to Kamakt
SLaOTPWHATWONG KAt Tov KUKALKO SaktUAto. Inpeiwon: BeBatwbeite 0Tt Sev €XEL AMOpEIVEL pNTiv OTA OTIELPWHATO.

11. Bidwote KaAd Tov mpooappoyéa pe oneipwpa oto nepiBAnpa. Itpédte tov KoyAia ovodgng pe Suvaun porrig S N m
(44 in Ibs). ®opéote v kdAtoa CPI kat to mepifAnpa modov.

la ouvapuoAdynan e auéntikig MAGKAS TOU TPOTAPUOYER SLACTPWUATWONG, avaTpééte ato QUAAD 0bnyLwv Tou SeT

QUENTIKIIG TAGKAG TOU TIPOCTAPLOYE SLACTPWUATWONG UE OTElpwua (Tepthaubavetal pall pe Tg auéNTIKEG TAAKEG).

2TATIKH EYOYTPAMMIZH

la BéATLotn Aettoupyia, [GOPPOTIOTE TO CWHATIKG BApog Tou acBevVoUG OpoIoHopda avApeTa ot TTépva kat To Sdxtudo (Figure 4).

= KaBe opdda peyebwv éxet Sladopetiki avipwon reépvag: 13-15 em: 5,8 mm (0,23 in), 16-18 em: 6,4 mm (0,25 in),
19-22 em: 9,5cm (0,38 in)

= Hypapur poptiou xwpilet to mOSL Wote To 1/3 Tou HKOUG VAL avTLETOLXEL 0TOV HOXAG TtTépvag Kat ta 2/3 atov HoxAd SaxtUAou.
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AYNAMIKEZ NPOZAPMOTEZ

EMNIGYMHTO ANOTEAEZMA METABOAH EYOYIPAMMIZHZ AAANATH EZAPTHMATOX
Kapte meApatiaia to Scout fj LETAKWVAOTE TN
ypapun ¢poptiou mpog ta micw

Kapte paxiaia to Scout fj LETAKIVAGTE TN
ypapun ¢optiou mpog ta EPmPOg

Kapte paxiaia to Scout fj LETAKWVAGTE TN
ypapun ¢optiou mpog ta EPMPOg

Kapte meApatiaia to Scout i LETAKWVAOTE TN
ypapun ¢poptiou mpog ta micw

[l va eYKaTOTIOETE N VA QPAUPETETE TN 0QrvVa TTEPVAE, QVaTpeETe ot OSnyles Tou JET opnvwv mrépvag Scout.
XPHZH 2TO NEPO

To Scout £xeL eykplOei yLa xprion o€ yAuKo vepo.

= Na eiote mpooektikoi 6tav Basdilete o€ LYpEG eMLdAVELES.
= Metd v enadn Tou modlol Pe uypacia, okoUTioTE To pe Eva mavi ou Sev adrivel xvoUSL yla va OTEYVWOEL.

MPOEIAONOIHZEIZ
/\ NPOEIAONOIHZH

= Mnv ekB€teTe QUTO TO TIPOLOV 0€ SLABPWTIKE UALKE, aAUPO VEPO 1 akpaleg TLEG pH.

Mo akaprn avtanokplon Saxtuou

AyOTEPO AKAWTTTN avTamokpLon Saxtulou

Mo GKAUTTTN QVTamOKPLON TITEPVAG MpooBéate T odrva mrépvag

AlyOTEPO AKAUTTTN QVTATIOKPLON TITEPVOG Adaipéate Tn odrva mTépvag

= OnoladnMoTe MEPAUTEPW ATIOCUVAPHOAGYNGN 1) TPOTIOMOLNON TWV E§APTNHATWY KABLOTA TNV eyyUnon dkupn.
H pn tpnon autwv Twv TEXVIKWVY 08NYLWVY 1} N XPrion Tou IPoiovtog avtideta ue 6oa opileL N MEPLOPLOUEVN EyyUnan Tou
EVEEXETAL VAL 06NYNOEL OE TPAUUATIOUS TOU AOUEVOUG 1} VA TPOKAAETEL {NIULA TTO TIPOIOV.

AHAQZH YNOAEIMOMENOY KINAYNOY
ZHMEIQ2H YNOAEIMOMENOY KINAYNOY

= Katd tn Sadikaocia tg edpappoyng, BeBatwbeite otLn kdhtoa CPI ev pméketal avapeoa oto modL Kat T e6apThHpaTa
Tou eV600KeAETOU.

AAHPO®OPIEZ ENIOEQPHZHZ KAI ZYNTHPHZHZ BAZEI EITYHZHZ

H College Park ouviotd va mpoypappaticete pavteBol taktikwy eAéyxwv pe Toug aoBeveis oag, oUudwva Le T0 TPOYPauua
emBewpnong Baoet yyUnong mou mapatifetal mapakdTw.

Se uPNAO Bapog owpatog acBevoug ri/kat LPNAS eMiNESo KPOUONG, EVOEXETAL VA QIIATOUVTAL TILO CUXVES ETUOEWPNOELG.

H $Bopd twv patakwv otolxeiwv e§aptatat ano to Bapog tou acbevoug, To eninedo kpolong kat to epBAANOV. ZUVIOTOUUE
va emBewpelte Ta mapakdtw epappooipa efaptrpata yla umepBolikr dBopd kal komwaon oe kabe ermbewpnaon Baoel
£yyUNoNG KoL va Ta avTKABLOTATE OTMOTE aaLTelTaL.

= JUvBeTa oToKElQ KAl TIPOCAPHOYELG = NepiPAnpa modiov

= Kdhtoa CPI = Jdrva ntépvag (edv edbappootel)

NPOrPAMMA ENIOEQPHEHE BAZEI EITYHZHZ MA TO SCOUT: 2TOYZ EZI MHNES KAI, $TH $YNEXEIA, ETHZIQS.

YNHPEZIA TEXNIKHZ BOHOEIAZ/EKTAKTHZ ANATKHZ 24-7-365
To wpdpto Aetroupyiag tng College Park eivat Asutépa éwg NMapaokeun 8:30 m.p. - 5:30 p.p. (EST). Extog wpapiov, propeite
Va EMUKOWWVIACETE Ke évay avTipoowrto thg Texvikrg untnpeoiag tg College Park otov apiBpoé kKAjong éktaktng avdykng

O KATaoKELOOTAG eV lval UTELBUVOG yLa TUXOV {NILEG TIOU T(POKAAOUVTOL artd cuVEUAOHOUG e§apTnUETWY oL omoiol Sev
£XouV eYKpLOEL O TOV KATAOKEVAOTH.

/\ NPOzOXH

Ta mpoiovra kat ta e§aptipata tng College Park oxediagovral kat Sokipdovral cOpdwva Ke Ta Loxbovta enionua

TPOTUTIA 1) E KATIOLO ECWTEPLKO TIPOTUTIO IOV Kabopiletal amnd tnv etatpeia, 6tav §ev LOYXUEL KATIOLO EMONUO TIPATUTIO.

H oupBatdtnTa Kat N SURKOPGWON HE QUTA T TIPOTUTIAL ETUTUYXAVETAL LOVO Gtav Ta Tipoidvta g College Park
Xpnotpomnolouvtal padi pe o dAa cuviotwpeva egaptriparta tng College Park. Auté to mpoidv éxel oxeblaotel kau Sokipaoctel
BaoeL xpriong oe évav povo acBevr). Auth n Sdtagn AEN TpEMEL var XpNOLULOTIOLELTAL AUTIO TIEPLOTOTEPOUG A0 EVaV ATBEVELS.

NPOZOXH
Edv ipokU L KATToLo TPORANKA KATA T XPRON QUTOU TOU TIPOIOVTOG, ETUKOWWVHOTE OUECWS HE TOV enayyeApatia vyeiag
TIou 60 apakohouBel. O opBompoBeTIKOG fi/Kat 0 acBeviig Ba mpémnel va avadépouv TuxOV coBapd MEPLOTATIKA* TTOU
€xouv oupBel kat oxetifovtat pe ™ Sidtagn otnv College Park Industries, Inc. kat otnv appodia apxr Tou kpdtoug uéroug
drnou eivat eykateotnpévog o opBompoBeTikog f/kat o acBevig.
*Q¢ «g0Bapo MePLOTATIKG» OPIlETAL KAIE TEPLOTATIKO TTOU TIPOKAAETE QUEDQ I} EUUEDQ, UTTOPEL VA TIPOKAAETE 1] eVOEXETAL VL
TIPOKAAEDEL KATOLO QUTO T Mapakdtw: (@) Tov Yavato tou aodevous, Tou xprnotn 1 dAAou atouou, (8) tnv mpoowptvn 1 uoviun
EMSEVwWan TNG KATAOTAONG TNG UYELRS VOGS aa¥evoUs, xpriotn rj dAdou atduou, (y) ooBapn aneir kata tng Snudotag vyeiag.
ZYMMOPOQZIH
H ouokeur autn €xet Sokipaotei oupdwva pe to pdtumo ISO 10328 oe Svo

ekaToppUpLa kUKAoUG ddptiong. Avdloya pe th Spactnpldtnta tou aobevolg ﬁso 10328 - “P” - “m”kg*) A\

QUTO UIOpEL var avTioToL el o€ 2-3 Xpovia xprions.

*) Aev npénet va yivel uniépBaon
ISO 10328 - ETIKETA Tou opiou uddac ciuatoc!
Na 116 e1651kEG TUVOTIKES Kat

MEFE@OZ NOAIOY OPIO BAPOYZ (KG) KEIMENO ETIKETAZ . .
c TOUG TIEPLOPLOLOUG XPIionNG,

13-15¢cm 25 A/E* avatpete atnv evotnta

16-18 cm 45 DJE* «MpoBAenduevn xprion»

19-22 ecm 60 ISO 10328-P3-60 kg TWV yparmtwv oSnytiv
*Ta nmpaypatikd doptia SOKAG avTkatontpilovy T péyLotn pala owHaTog TOU KQTQOKEUQOTT].
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Contenido del paquete Herramientas requeridas

(1) Pie Scout (1) Protesis externa de pie (1) Llave hexagonal de 3 mm
(1) Media CPI (1 Kit de cufas Scout Herramientas recomendadas
(1) Fuelle de sellado (16 a 22 cm, a pedido) (1) Foot Horn

Este diagrama (Figure 1) se incluye para ayudarlo a familiarizarse con las piezas exclusivas de Scout. Estas piezas se mencionan en las

instrucciones y se utilizan al hablar con un representante de servicio técnico.
Componentes principales (Figure 1)

Pie
A. Carcasa B. Tornillo de sujecion de C. Resorte de zona de dedos ~ D. Cufa permanente
3 mm Par de torque de
5N-m (44 Ib-in)
E. Cuna de talon redonda F. Resorte de talon « Media CPI « Protesis externa de pie
(Opcional) (no se muestra) (no se muestra)

Opciones de adaptadores roscados (compras adicionales)

G. Adaptador piramidal H. Receptor piramidal I Receptor exoesquelético ~ J. Adaptador de laminacion - ES
Pequefio

K. Adaptador de laminacion - L. Adaptador de laminacion -

Mediano Grande

Montaje exoesquelético (compras adicionales)

M. Kit de herraje de piramide ~ N. Kit de bloque O. Perno de montaje exoesquelético
exoesquelético (reutilizable) exoesquelético (incluido el kit de bloque exoesquelético)

- Parde 47 N-m (35 Ib-ft)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este dispositivo de protesis de pie esta construido con una carcasa, dos resortes compuestos y una cufia de talon. El resorte de zona
de dedos esta asegurado a la carcasa y al resorte de talon con sujetadores.

USO PREVISTO

El Scout es una protesis de pie disefiada para reemplazar una o mas funciones del pie humano biolégico.

/A INDICACIONES: /A\ CONTRAINDICACIONES:
= Amputaciones de extremidades inferiores. = Ninguna conocida

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAMANO DEL PIE LIMITE DE PESO

13-15cm 551b/25kg
16-18 cm N0 Ib/45kg
19-22 cm 1321b /60 kg

16-18 CM 19-22CM
Piramide 1,80in/4,6 cm 194in/49cm 2,08in/5,3cm
Receptor 2,0in/53cm 2,24in /5,7 cm 2,38in/6,0cm
Bloque exoesquelético No disponible 4,09in /10,4 cm 4,25in /10,8 cm
Adaptador de laminacién | 1,85in /4,7 cm 1,99in/51cm 213in/54cm
PAUTAS GAIT MATCHING®

El ajuste de marcha determina la firmeza del pie basandose en las especificaciones del usuario (tamafio del pie, peso del paciente

y nivel de impacto).

CATEGORIAS DE FIRMEZA TABLA DE CATEGORIAS DE FIRMEZA

Consulte el cuadro abajo para determinar la
categoria de firmeza correcta. PESOENLB 56-74 75-100 101-132
Nota: la seleccion incorrecta de la categoria PESO EN KG ‘ 26-33 34-45 46-60

puede resultar en el mal funcionamiento del
dispositivo. Comuniquese con el servicio

técnico de College Park si tiene preguntas IMPACTO LEVE O ALTO |1 N/A  N/A N/A
sobre la seleccion de la categoria. TAMARO EN CM 16-18
IMPACTO LEVE O ALTO |1 2 3 N/A
TAMANO EN CM 19-22
IMPACTO LEVE O ALTO |1 2 3 4



MONTAJE Y DESMONTAJE (PARA EL REEMPLAZO DE LA MEDIA)

Utilice el Foot Horn para colocar y quitar la protesis externa del pie. Quite la media CPl y reemplace segln sea necesario.
Cualquier desmontaje o modificacion adicional anulara la garantia.

INSTALAR EL ADAPTADOR ROSCADO

12. Enrosque completamente el adaptador roscado o el receptor roscado en la carcasa (Figure 2).

13. Para ajustar la rotacion interna-externa, gire hacia la izquierda no mas de 90 grados (1/4 de vuelta) desde la
posicion inicial hasta el angulo de inclinacion deseado (Figure 3). Precaucion: Para evitar la separacion del pie
de la protesis, no exceda los 90 grados (1/4 de vuelta)

14. Ajuste el tornillo de la abrazadera de 3 mm a 5 N-m (44 Ib-in).

MONTAJE ENDOESQUELETICO

Use solo componentes endoesqueléticos proximales de alta calidad.

MONTAJE EXOESQUELETICO

Consulte la hoja de instrucciones del kit de blogue exoesquelético de Scout para obtener instrucciones detalladas.

1. Fije el receptor exoesquelético roscado al bloque exoesquelético con la(s) clavija(s) antirrotacion orientada(s) en la posicion

deseada. Aplique Loctite® 242 al perno de montaje. Ajistelo a 47 N-m (35 Ib-ft). Para omitir la alineacion y el laminado,

dirijase al paso 9.

Si utiliza la opcion exoesquelética alineable, conecte el herraje de piramide exoesquelético al bloque exoesquelético con cuatro

tornillos de 5 mm. Ajuste a 15 N-m (11 Ib-ft).

3. Conecte los componentes endoesqueléticos de 22 mm al herraje de piramide exoesquelético y monte temporalmente la cuenca.

4. Enrosque el receptor exoesquelético roscado completamente en la carcasa. Ajuste el tornillo de la abrazadera a 5 N-m (44 Ib-in). Coloque
la media CPl y la protesis externa de pie. A continuacion, realice la alineacion dinamica.

5. Una vez finalizada la alineacion, extraiga el pie del bloque exoesquelético.

6. Monte la protesis alineada en el soporte de transferencia. Trabe la cuenca y el blogue exoesquelético en su posicion.

7.

8

N

Retire los componentes endoesqueléticos y el herraje de piramide exoesquelético.

. Utilice el método de preferencia para pasar el bloque exoesquelético a la cuenca y luego retirelo del soporte. Dé forma y lamine
para conseguir el acabado que desee. No retire la espuma de la parte superior del bloque exoesquelético. Nota: Si se lija la
espuma del bloque exoesquelético con papel de lija de grano 80-120, mejorara mucho la adherencia tanto de la laminacion como
de la espuma.

9. Vuelva a montar el receptor exoesquelético roscado en el bloque exoesquelético. Aplique Loctite® 242 al perno de montaje
exoesquelético y ajistelo a 47 N-m (35 Ib-ft). Vuelva a montar el pie y coloque la media CPly la protesis externa de pie.
Para obtener informacion sobre el montaje de la placa de crecimiento exoesquelética, consulte la Hojo de instrucciones del kit de placa de

crecimiento Truper (incluida con las placas de crecimiento).

MONTAJE DEL ADAPTADOR DE LAMINACION

Consulte las instrucciones de fabricacion del adaptador de laminacion roscado Scout para obtener mas instrucciones detalladas.

1. Fije temporalmente el pie al adaptador roscado y marque la posicion (anterior o posterior). Esto es para garantizar que el
adaptador no esté en la orientacion incorrecta una vez que se complete la fabricacion. Retire el pie cuando haya terminado.

2. Marque la superficie del adaptador de laminacion para una mejor adhesion.

LAMINACION DE UNA ETAPA:
= Aplique una bolsa interna de PVA sobre el modelo.
= ARada una capa doble de media de perlon con refuerzo distal de carbono o fibra de vidrio.

= Ate las tiras de carbono unidireccional o la cinta a través de los agujeros de las puntas. Asegure en posicion AP/ML.

LAMINACION DE DOS ETAPAS:

= Todas las superficies deben lijarse antes de aplicar la segunda laminacion.

= Transfiera la alineacion y fije el adaptador de laminacion a la capa interior de la cuenca con un agente de unién (es decir, mezcla
de resina, masilla, adhesivo, etc.).

3. Aplique una junta torica a la base de las roscas del adaptador de laminacion para evitar el contacto con la resina.

4. Aplique el desmoldante a las roscas de la tapa laminada y ajustelo en el adaptador.

5. Sies necesario, aplique capas de fibra de vidrio o carbono bajo las orejas del adaptador como refuerzo.

6. Anada una capa doble de la media de perlon.

7. Proceda con los materiales de laminacion apropiados para la persona.

8. Ate el material de laminacion en la ranura distal.

9. Aplique la bolsa de PVAy la cuenca laminada. Asegirese de que la resina sature todo el material de recubrimiento.

10. Una vez curado, remueva el exceso de resina y la bolsa de PVA. A continuacion, extraiga la capa laminada y la junta térica. Nota:
Aseglrese de que no quede resina en las roscas.

11. Ajuste el adaptador roscado completamente en la carcasa. Ajuste el tornillo de la abrazaderaa 5 N-m
(44 Ib-in). Coloque la media CPl y la prétesis externa de pie.

Para obtener informacion sobre el montaje de la placa de crecimiento del adaptador de laminacién, consulte la Hoja de instrucciones del kit

de placa de crecimiento del adaptador de laminacion roscado Scout (incluida con las placas de crecimiento).

ALINEACION ESTATICA
Para un funcionamiento optimo, distribuya el peso del paciente de forma equilibrada entre el talon y el dedo (Figure 4).

= Cada grupo de tamafios tiene una elevacion del talon diferente. 13-15 em: 0,23 in (5,8 mm), 16-18 cm: 0,25 in (6,4 mm),
19-22 em: 0,38 in (9,5 mm)

= Lalinea de carga divide el pie en 1/3 para la palanca de talon y 2/3 para la palanca de la zona de dedos.
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AJUSTES DINAMICOS
RESULTADO DESEADO | CAMBIO DE ALINEACION CAMBIO DE COMPONENTE

Respuesta mas firme de la zona Realice flexion plantar del Scout o mueva la
de dedos linea de carga hacia atras.

Respuesta mas suave de la zona Realice dorsiflexion del Scout o mueva la
de dedos linea de carga hacia adelante.

Realice dorsiflexion del Scout o mueva la

- Afada la cuna de talon
linea de carga hacia adelante.

Respuesta mas firme del talon

Realice flexion plantar del Scout o mueva la

- . - uite la cunia de talon
linea de carga hacia atras. Q

Respuesta mas suave del talon

*Para instalar o quitar los cufias de talon, consulte las instrucciones del Kit de curias de talén Scout

USO EN EL AGUA

Se ha aprobado el Scout para usarlo en agua dulce.

= Tenga cuidado cuando camine sobre superficies mojadas.
= Luego de que el pie entre en contacto con humedad, limpielo con un pafio sin pelusa.

ADVERTENCIAS -

= No exponga este producto a materiales corrosivos, agua salada o valores de pH extremos.

= Cualquier desmontaje o modificacion adicional anulara la garantia.

No sequir estas instrucciones técnicas o utilizar este producto fuera del alcance establecido en la Garantia limitada puede resultar en
lesiones al paciente o darios en el producto.

DECLARACION DE RIESGO RESIDUAL
AVISO DE RIESGO RESIDUAL

= Durante el proceso de ajuste, asegirese de que la media CPI no quede atrapada entre el pie y el componente endoesquelético

INFORMACION SOBRE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE GARANTIA

College Park recomienda que programe a sus pacientes para revisiones médicas segin el programa de inspeccion de garantia a continuacion.
Es posible que los pacientes de mayor peso o con mayor nivel de impacto requieran inspecciones mas frecuentes.
El desgaste de los componentes blandos depende del peso del paciente, el nivel de impacto y el entorno.
Recomendamos que realice una inspeccion visual de las siguientes piezas correspondientes para detectar signos
de desgaste excesivo y fatiga en cada inspeccion de la garantia y las reemplace segin corresponda.

= Compuestos y adaptadores = Protesis externa de pie

= Media CPI = Cufa de talon (si corresponde)
CRONOGRAMA DE INSPECCION PARA LA GARANTIA PARA SCOUT: SEIS MESES, LUEGO ANUALMENTE

ASISTENCIA TECNICA/SERVICIO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS
El horario de atencion habitual de College Park es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. (EST). Fuera de este horario,
hay disponible un nimero de Servicio técnico de emergencia para comunicarse con un representante de College Park.

RESPONSABILIDAD

El fabricante no se hace responsable por los dafios causados por combinar componentes que no fueron autorizados por el fabricante.

/\ PRECAUCION

Los productos y componentes de College Park han sido disefiados y probados de acuerdo con las normas oficiales aplicables o a una
norma definida internamente cuando no se aplica ninguna norma oficial. La compatibilidad y el cumplimiento de estas normas se logran
solo cuando los productos de College Park se usan con otros componentes de College Park recomendados. Este producto ha sido
disefiado y probado basandose en el uso por parte de un solo paciente. Este dispositivo NO debe ser utilizado por mdltiples pacientes.

PRECAUCION
Si surge algln problema con el uso de este producto, comuniquese inmediatamente con su médico. El ortopedista o paciente
deberia informar de cualquier incidente grave® que haya ocurrido en relacion con el dispositivo a College Park Industries, Inc.,y a la
autoridad competente del estado miembro en el que el ortopedista o el paciente radica.
*Un "incidente grave" se define como cualquier incidente que directa o indirectamente causa, puede haber causado o podria causar
cualquiera de los siguientes; (a) la muerte de un paciente, usuario u otra persona, (b) el deterioro grave temporal o permanente del estado
de salud de un paciente, usuario u otra persona, (c) una amenaza grave a la salud pablica.

CUMPLIMIENTO e ~N

Este dispositivo ha sido probado conforme a la norma ISO 10328 a dos millones
de ciclos de carga. Segln la actividad del paciente, esto puede corresponder
S e ISO 10328 - “P” - “m’kg") A
1SO 10328 - ET'QUETA x‘)i{\losedebeexcederel
TAMARNO DELPIE | LIMITE DE PESO (KG) | TEXTO DE LA ETIQUETA ’F‘)'"“E de mese “’P‘;"’”
ara conocer las conaiciones
13-15em 25 n/d A especificas y las limitaciones de
16-18 cm 45 n/a* uso, consulte la seccion de uso
previsto de las instrucciones
19-22 cm €0 1SO10328-P3-60 kg escritas del fabricante.
*Las cargas de prueba reales reflejan la masa corporal maxima \ j
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Pakkauksen sisalto Tarvittavat tyckalut

(1) Scout-jalka (1) Jalan kuori (1) 3 mm:n kuusiokoloavain
(1) CPI-sukka (1) Scout-kiilasarja suos"tellut tyakqlut
(1) Tiivistesaapas (16-22 cm, pyydettaessa) (1) Kenkalusikka

Tama kuva (Figure 1) auttaa sinua tutustumaan Scout-tuotteen ainutlaatuisiin osiin. Ndihin osiin viitataan ohjeissa,
ja kyseisia termeja kaytetaan teknisen tuen edustajan kanssa keskusteltaessa.

Tarkeimmat osat (Figure 1)

Jalka
A. Kotelo B. 3 mm:n kiristinruuvi — C. Varvasjousi D. Kiinted kiila
momentti 5 N-m (44 in-lbs)
E. Pyéristetty kantakiila F. Kantajousi « CPlI-sukka « Jalan kuori (e ncy kuvassa)

(valinnainen) (el ndy kuvassa)

Kierteelliset sovitinlisavarusteet (ostetaan erikseen)

G. Pyramidisovitin H. Pyramidivastaanotin I.  Exo-vastaanotin J. Laminointisovitin - pieni
K. Laminointisovitin — L. Laminointisovitin — suuri
keskikokoinen

Ulkotukirankakiinnitys (ostetaan erikseen)

M. Exo-pyramidin tyckalupakkaus ~ N. Exo-lohkosarja O. Exo-kiinnityspultti (sisaltyy Exo-lohkosarjaan)
(kestokdyttcinen) - Momentti 47 N-m (35 ft-Ibs)
TUOTEKUVAUS

Tama jalkaproteesi sisaltad kotelon, kaksi komposiittijousta ja kantakiilan. Varvasjousi on kiinnitetty koteloon ja kantajouseen

kiinnikkeilla.
KAYTTOTARKOITUS

Scout on jalkaproteesi, joka on suunniteltu korvaamaan yhden tai useampia ihmisen biologisen jalan toimintoja.

A\ KAYTTOAIHEET: /\ VASTA-AIHEET:
= Alaraajojen amputaatiot = Eitunneta
TEKNISET TIEDOT

13-15cm 551bs/25kg

16-18 cm M0 Ibs /45 kg

19-22 cm 1321bs / 60 kg

zé';i:LESEN 13-15CM 16-18 CM 19-22CM
Pyramidi 1,80in/4,6cm 194in/49 cm 2,08in/53cm
Vastaanotin 20in/53cm 2,24in /5,7 cm 2,38in/6,0cm
Exo-lohko Ei saatavilla 4,09in /10,4 cm 4,25in /10,8 cm
Laminointisovitin 1,85in/4,7cm 199in/51cm 2,13in/54cm

GAIT MATCHING® (KAVELYNSOPEUTUS) - OHJEET

Kévelynsopeutus maarittaa jalan lujuuden kayttajan ominaisuuksiin perustuen (jalan koko, potilaan paino ja impaktitaso).

LUJUUSLUOKITUKSET LUJUUSLUOKITUSTAULUKKO
Katso alla olevasta taulukosta
oikea lujuusluokitus.

Huomautus: \Vaaran luokituksen valinta PAINO (KILOGRAMMAA) 25 65-3 34-45
voi johtaa siihen, ettei tuote toimi

PAINO (PAUNAA) 75-100 101-132

kunnolla. Ota yhteytta College Parkin KOKO (SENTTIMETRIA) 13-15
tekniseen tukeen, jos sinulla on kysyttavaa | ALHAINEN-SUURI IMPAKTI |1 _ _ _
luokituksen valinnasta. .
KOKO (SENTTIMETRIA) 16-18
ALHAINEN-SUURI IMPAKTI |1 2 3 =
KOKO (SENTTIMETRIA) 19-22
ALHAINEN-SUURI IMPAKTI |1 2 3 4
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KOKOAMINEN JA PURKAMINEN (SUKAN VAIHTOA VARTEN)

Kayta kenkalusikkaa jalan kuoren pukemiseen ja riisumiseen. Poista ja vaihda CPI-sukka tarvittaessa.
Osien purkaminen tai muokkaaminen muulla tavalla mitatéi takuun.

KIERTEELLISEN SOVITTIMEN ASENTAMINEN

12. Ruuvaa kierteellinen sovitin tai vastaanotin kokonaan kiinni koteloon (Figure 2).

13. Sdada sisa-ulkokierto haluttuun varpaiden ulkokulmaan kaantamalla vastapaivaan enintaan 90 astetta
(1/4 kierrosta) aloituskohdasta (Figure 3). Huomio: Ala kaanna yli 90 astetta (1/4 kierrosta), jotta jalka ei
paase irtoamaan proteesista.

14. Kirista 3 mm:n kiristinruuvi momenttiin 5 N-m (44 in-lbs).

SISATUKIRANKAKIINNITYS

Kéyta vain laadukkaiden proksimaalisten sisatukirangan komponenttien kanssa.
ULKOTUKIRANKAKIINNITYS

Katso yksityiskohtaiset ohjeet Scout Exo -lohkosarjan kdyttoohjeesta.
1. Kiinnita kierteellinen Exo-vastaanotin Exo-lohkoon kiertymisen estavilla tapeilla halutussa suunnassa. Lisaa Loctite®
242:ta kiinnityspulttiin. Kiristd momenttiin 47 N-m (35 ft-Ibs). Ohita linjaus ja laminointi siirtymalla vaiheeseen 9.

2. Jos kaytat linjattavissa olevaa Exo-lisavarustetta, kiinnita Exo-pyramidityokalu Exo-lohkoon neljalla 5 mm:n ruuvilla.

Kirista momenttiin 15 N-m (11 ft-Ibs). Fl
. Kiinnita 22 mm:n sisdiset komponentit Exo-pyramidityckaluun ja kiinnita kanta tilapaisesti.

. Ruuvaa kierteellinen Exo-vastaanotin kokonaan kiinni koteloon. Kirista kiristinruuvi momenttiin
5 N:m (44 in-Ibs). Pue CPI-sukka ja jalan kuori ja suorita sitten dynaaminen linjaus.

A ow

. Kun linjaus on valmis, irrota jalka Exo-lohkosta.
. Kiinnita linjattu proteesi siirtokiinnittimeen. Lukitse kanta ja Exo-lohko paikoilleen.

Irrota sisaiset komponentit ja Exo-pyramidityokalu.

© N o wm

. Ulota Exo-lohko haluamallasi tavalla kantaan ja irrota siirtokiinnittimesta. Muotoile ja laminoi halutunlaiseksi.
Ala irrota vaahtomuovia Exo-lohkon yldosasta. Huomautus: Exo-lohkon vaahtomuovin karhennus
80-120-karkeuksisella hiekkapaperilla parantaa merkittavasti kiinnitysta seka laminointiin etta vaahtomuoviin.

9. Kokoa kierteellinen Exo-vastaanotin uudelleen Exo-lohkoon. Levita Loctite® 242:ta Exo-kiinnityspulttiin

ja kiristd momenttiin 47 N-m (35 ft-Ibs). Kokoa jalka uudelleen ja pue paalle CPI-sukka ja jalan kuori.

Exo-kasvulevyn kokoamista varten katso Truperin kasvulevysarjan ohjeet (toimitetaan kasvulevyjen mukana).

LAMINOINTISOVITTIMEN KIINNITYS
Katso yksityiskohtaiset ohjeet kierteellisen Scout-laminointisovittimen valmistusohjeista.

1. Kiinnita jalka tilapaisesti kierteelliseen sovittimeen ja merkitse kohta (anteriorinen tai posteriorinen).
Talla varmistetaan, ettei sovitin ole valmistuksen jalkeen vaarassa suunnassa. Kun olet valmis, irrota jalka.

2. Karhenna laminointisovittimen pinta kiinnityksen parantamiseksi.

YKSIVAIHEINEN LAMINOINTI:
= Aseta sisempi PVA-pussi mallin paalle.
= Lisda kaksi kerrosta perlon-putkisidetta, jossa on distaalinen hiili- tai nyglass-vahvike.

= Sido yksisuuntaiset hiilinauhat tai teippi aukkojen lapi. Kiinnitd AP/ML-asentoon.

KAKSIVAIHEINEN LAMINOINTI:
= Kaikki pinnat on karhennettava ennen toisen laminoinnin suorittamista.
= Siirra linjaus ja kiinnita laminointisovitin sisdkantakerrokseen liima-aineella (esim. hartsiseos, kitti, lima tms.).
. Aseta O-rengas laminointisovittimen kierteiden pohjaan estaaksesi kosketuksen hartsin kanssa.
. Levita irrotusainetta laminointikannan kierteisiin ja kirista sovittimeen.
. Levita sovittimen korvakkeiden alle tarvittaessa nyglass- tai hiilikerroksia vahvistusta varten.
. Jatka yksilokohtaisilla lujikemateriaaleilla.

. Sido lujikemateriaali distaaliseen uraan.
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. Levita ulompi PVA-pussi ja laminoi kanta. Varmista, etta hartsi kyllastaa kaiken lujikemateriaalin.
10. Kun kokoonpano on kovettunut, poista ylimaarainen hartsi ja PVA-pussi. Irrota sitten laminointikanta
Jja O-rengas. Huomautus: Varmista, ettei kierteisiin jaa hartsia.
1. Ruuvaa kierteellinen sovitin kokonaan kiinni koteloon. Kirista kiristinruuvi momenttiin S N-m (44 in-lbs). Pue pélle
CPI-sukka ja jalan kuori.
Laminointisovittimen kasvulevyn kokoamista varten katso kierteellisen Scout-laminointisovittimen kasvulevysarjan ohjeet
(toimitetaan kasvulevyjen mukana).

STAATTINEN LINJAUS

Jotta jalka toimii optimaalisesti, tasaa potilaan paino kantapaan ja varpaiden valille (Figure 4).
= Kannan korkeus on eri eri kokoryhmissa: 13-15 em: 0,23 in (5,8 mm), 16-18 em: 0,25 in (6,4 mm), 19-22 ¢m: 0,38 in (9,5 mm)
= Kuormituslinja jakaa jalasta 1/3 kannalle ja 2/3 varpaille.
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DYNAAMISET SAADOT
HALUTTU TULOS [SAADON MUUTOS OSIEN MUUTOS

K&anna Scout-jalkaa alaspain tai siirra
Lujempi varvasvaste o -
kuormituslinjaa taaksepain.

. Kaanna Scout-jalkaa ylospain tai siirra
Pehmedmpi varvasvaste -
kuorm\tushnjaa eteenpain.

Kaanna Scout-jalkaa ylospain tai siirra
Lujempi kantavaste J Yiosp Lisaa kantakila.

kuormituslinjaa eteenpain.

K&anna Scout-jalkaa alaspain tai siirra

Pehmedmpi kantavaste Poista kantakilla.

kuormituslinjaa taaksepdin.

* Katso Scout-kantakiilasarjan ohjeet kantakiilojen asentamiseksi tai poistamiseksi.

KAYTTO VEDESSA

Scout-jalkaa saa kayttaa makeassa vedessa.

= Marilla pinnoilla kaveltaessa on noudatettava varovaisuutta.

= Jos jalka altistuu kosteudelle, se tulee pyyhkia kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.

VAROITUKSET
/\ VAROITUS

= Ald koskaan altista tatd tuotetta syovyttaville aineille, suolavedelle tai aarimmaisille pH-arvoille.

= Osien purkaminen tai muokkaaminen muulla tavalla mitatoi takuun.

Naiden teknisten ohjeiden noudattamatta jattaminen tai tuotteen kaytts rajoitetun takuun ehtojen vastaisesti voi johtaa loukkaantumiseen
tai tuotevaurioihin

ILMOITUS JALJELLE JAAVISTA RISKEISTA
= Varmista sovitusprosessin yhteydessa, ettei CPI-sukka jaa jumiin jalan ja sisatukirangan komponenttien valiin.

TAKUUTARKASTUSTA JA KUNNOSSAPITOA KOSKEVAT TIEDOT

College Park suosittelee, ettd varaat potilaillesi tarkastusajan alla olevan takuutarkastusaikataulun mukaisesti.

Potilaan korkea paino ja/tai impaktitaso voi vaatia, etta tarkastuksia tehdaan useammin. Pehmeiden osien kuluminen
riippuu potilaan painosta, impaktitasosta ja ymparistosta. Suosittelemme seuraavien sovellettavien osien tarkastamista
liiallisen kulumisen ja rasittumisen varalta jokaisella tarkastuskaynnilla ja niiden vaihtamista uusiin tarvittaessa.

= Yhdistelmamateriaalit ja sovittimet = Jalan kuori

= CPl-sukka = Kantakiila (mikali sovellettavissa)

SCOUT-JALAN TAKUUTARKASTUSAIKATAULU: KUUDEN KUUKAUDEN PAASTA, JONKA JALKEEN VUOSITTAIN
TEKNINEN TUKI / HATAPALVELU, AUKI JOKA PAIVA YMPARI VUODEN

College Parkin tavalliset aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 8.30-17.30 (EST). Aukioloaikojen jalkeen kdytettavissa on
teknisen tuen numero, josta saa yhteyden College Parkin edustajaan.

VASTUU

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat osayhdistelmista, jotka eivat ole valmistajan valtuuttamia

A\ Huomio

College Parkin tuotteet ja osat on suunniteltu ja testattu sovellettavien virallisten standardien mukaisesti tai yrityksen itse
maaritteleman standardin mukaisesti, kun virallisia sovellettava standardeja ei ole kdytettavissa. Naiden standardien noudattaminen
saavutetaan vain, kun College Parkin tuotteita kaytetaan muiden suositeltujen College Park -osien kanssa. Tama tuote on
suunniteltu ja testattu yhden potilaan kaytettavaksi. Tama tuote El ole tarkoitettu usean potilaan kayttoon.

A\ Huomio

Jos timan tuotteen kaytossa iimenee ongelmia, ota heti yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen. Proteesiasiantuntijan ja/

tai potilaan tulee ilmoittaa kaikista vakavista tasta tuotteesta aiheutuneista vaaratilanteista® College Park Industries, Inc.:lle sekd sen
maan asianmukaiselle viranomaiselle, jossa proteesiasiantuntija ja/tai potilas oleskelee.

* "Vakava vaaratilanne” on tilanne, joka suoraan tai epasuoraan johtaa tai saattaa johtaa mihin tahansa seuraavista: (a) potilaan, kdyttdjdn
tai muun henkilén kuolemaan, (b) potilaan, kdyttajan tai muun henkilon terveydentilan vakavaan valiaikaiseen tai pysyvdan heikentymiseen,
tai (c) vakavaan kansalliseen terveysuhkaan.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Téma véline on testattu ISO 10328 -standardin mukaisesti kahdella miljoonalla kuormitussyklilla.
Tama vastaa potilaan aktiivisuudesta riippuen 2-3 vuoden kayttoaikaa.

1SO 10328 - MERKINTA
JALAN KOKO| PAINORAJA (KG)| MERKINNAN TEKSTI 1SO 10328 - “P” - “m”kg*) A

13-15em 25 n/a® )
. *) Painorajoitusta ei saa ylittda!
16-18 em 45 nle é Tarkat kayttoolosuhteet jo -rajoitukset
19-22em 60 1ISO10328-P3-60 kg I6ytyvdt valmistajan kirjallisen kayttéohjeen
*Todelliset testikuormat heijastavat kehon maksimimassaa kdyttétarkoitusta kuvaavasta osiosta.
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Contenu de I'emballage Outils requis

(1) Pied Scout (1) Coque de pied (1) Clé hexagonale de 3 mm
(1) Socquette CPI (1) Kit de cale Scout Outils recommandés
(1) Manchon d’étanchéité (16 & 22 cm sur demande) (1) Corne de pied

Ce diagramme (Figure 1) vise @ vous permettre de vous familiariser avec les piéces originales du pied Scout.
Ces piéces sont référencées dans les instructions. Ces références sont a utiliser lors des échanges avec un représentant du service

technique.
Composants clés (Figure 1)
Pied

A. Logement B. Visdeserragede 3mm -  C. Ressort du gros orteil D. Cale permanente
Couple de 5Nm (44 po Ib)
E. Cale de talon arrondie F. Ressort de talon + Socquette CPI + Coque du pied
(en option) (non montrée) (non montrée)
Options d’adaptateurs filetés (achats supplémentaires)
G. Adaptateur de pyramide H. Réceptacle de pyramide I Réceptacle exo J. Adaptateur de
stratification - Petit
K. Adaptateur de L. Adaptateur de
stratification — Moyen stratification — Grand
Montage exosquelettique (achats supplémentaires)
M. Boite a outils pyramide exo  N. Kit bloc exo ©O. Boulon de montage exo (inclus avec le kit bloc exo)
(reutilisable) - Couple de 47 Nm (35 pi Ib)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce pied prothétique se compose d’un logement, de deux ressorts composites et d’une cale de talon. Le ressort du gros orteil est
attaché au logement et au ressort du talon grace a des fixations.

UTILISATION PREVUE

Scout est une prothése de pied congue pour remplacer une ou plusieurs fonctions du pied humain biologique.

/\ INDICATIONS : /\ CONTRE-INDICATIONS :

= Amputations de membre inférieur = Aucune connue

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TAILLE DU PIED LIMITE DE POIDS

13315cm 55 livres/25 kg

16318 cm 10 livres/45 kg

19322 cm 132 livres/60 kg

GRANDEUR 13A15CM 16 A18 CM 19A22CM
Pyramide 1,80 po/ 4,6 cm 194 po /49 cm 2,08 po/53cm
Réceptacle 2,0po/53cm 2,24 po /5,7 cm 2,38po/ 6,0 cm
Bloc exo Non disponible 4,09p0/104cm [4,25p0/10,8 cm

Adaptateur Lam 1,85po /4,7 cm 199 po/51cm 213po/54cm
LIGNES DIRECTRICES POUR LA CORRESPONDANCE DE LA DEMARCHE®

La correspondance de la démarche détermine la fermeté du pied en fonction des spécifications de I'utilisateur (taille du pied,

poids du patient et niveau d'impact).

CATEGORIES TABLEAU DES CATEGORIES DE FERMETE
DE FERMETE

Reportez-vous au tableau
ci-dessous pour déterminer la bonne POIDS (KG) 46-60

catégorie de fermeté.

POIDS (LIVRES) 101-132

Note : s < , . TAILLE (CM) 13-15
ote : la sélection d’une catégorie
erronée peut entrainer un mauvais IMPACT FAIBLE A FORT |1 S/O S/IO S/O
fonctionnement de la prothése
Contactez le service technique de TAILLE (CM) 16-18
College Park si vous avez des questions | IMPACT FAIBLE A FORT |1 2 3 S/O
sur la sélection de la catégorie.
TAILLE (CM) 19-22
IMPACT FAIBLE A FORT |1 2 3 4
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ASSEMBLAGE ET DESASSEMBLAGE (POUR LE REMPLACEMENT DE LA SOCQUETTE)

Utilisez la corne du pied pour enfiler et retirer la coque du pied. Retirez la socquette CPI et remplacez-la au besoin.
Tout autre démontage ou modification des composants annulera la garantie.

INSTALLATION DE UADAPTATEUR FILETE

12. Vissez complétement I'adaptateur fileté ou le réceptacle fileté dans le logement (Figure 2).

13. Pour régler la rotation interne-externe, tournez dans le sens inverse a celui des aiguilles d’une montre de 90 degrés maximum (1/4 de
tour) depuis la position de départ jusqu’a I'angle souhaité du gros orteil vers I'extérieur (Figure 3). Attention : pour éviter une séparation
du pied et de la prothese, ne dépassez pas 90 degrés (1/4 de tour).

14. Couple de la vis de serrage de 3 mm : 5 Nm (44 po Ib)

MONTAGE ENDOSQUELETTIQUE

Utilisez exclusivement des composants endosquelettiques de premiére qualité.

MONTAGE EXOSQUELETTIQUE

Reportez-vous a la fiche d’instructions du kit bloc exo Scout pour obtenir des instructions détaillées.

1. Fixez le récepteur fileté exo au bloc exo avec la ou les goupilles anti-rotation orientées dans la position souhaitée. Appliquez de
la Loctite® 242 au boulon de montage. Serrez uniformément a 47 Nm (35 pi-Ib). Pour ignorer I'alignement et la plastification,
passez a I'étape 9.

2. Sivous utilisez 'option exo alignable, attachez I'outil Pyramide exo au bloc exo a I'aide de 4 vis de 5 mm. Serrez uniformément
a15 Nm (11 pi-Ib).

3. Fixez les composants endo de 22 mm a 'outil pyramide exo et montez temporairement l'alvéole.

4. Vissez complétement le réceptacle fileté exo dans le logement. Couple de la vis de serrage : 5 Nm (44 po Ib). Enfilez la
socquette CPl et la coque de pied, puis effectuez un alignement dynamique.

5. Une fois I'alignement terming, retirez le pied du bloc exo.

o

Montez la prothése alignée dans un gabarit de transfert. Verrouillez I'alvéole et le bloc exo en position.

7. Supprimez les composants endo et 'outil Pyramide exo.

8. Utilisez la méthode désirée pour étendre le bloc exo & l'alvéole et le retirer du gabarit. Formez et plastifiez la finition désirée. Ne
retirez pas la mousse du haut du bloc exo. Note : augmenter la rugosité de la mousse du bloc exo  I'aide d'un papier de verre de 80 a
120 grains améliorera grandement l'adhésion de la stratification et de la mousse.

9. Assemblez a nouveau le réceptacle fileté exo sur le bloc exo. Appliquez de la Loctite® 242 sur le boulon de montage exo et serrez-le
a47 Nm (35 pi Ib). Assemblez a nouveau le pied, la socquette CPl et la coque de pied.

Pour I'assemblage de la plaque de croissance exo, reportez-vous a la feuille d'instructions Kit de plaque de croissance Truper (incluse avec

les plaques de croissance)

INSTALLATION DE CADAPTATEUR DE STRATIFICATION
Reportez-vous aux instructions de fabrication de I'adaptateur de stratification fileté Scout pour obtenir des instructions detaillées.

10. Fixez temporairement le pied a I'adaptateur fileté et marquez la position (antérieure ou postérieure). Cela permet de s'assurer
que I'adaptateur ne sera pas mal orienté une fois la fabrication terminée. Retirez le pied lorsque vous avez terminé.

11. Marquez la surface de I'adaptateur de stratification pour une meilleure adhésion.

STRATIFICATION EN UNE SEULE ETAPE :

= Appliquez un sac PVA intérieur sur le modeéle.
= Ajoutez une double couche de bas de contention en perlon, avec un renfort distal en carbone ou en NyGlass.
= Attachez des bandes de carbone unidirectionnelles ou du ruban adhésif a travers les trous des broches. Fixez dans la position AP/

ML.
STRATIFICATION EN DEUX ETAPES :

Augmentez la rugosité de toutes les surfaces avant d’appliquer la deuxiéme stratification.

= Transférez I'alignement et fixez 'adaptateur de stratification a la couche de I'emboiture intérieure avec un agent de liaison (c’est-
a-dire un mélange de résine, un mastic, un adhésif, etc.)

12. Appliquez un joint torique a la base des filets de 'adaptateur de stratification pour éviter tout contact avec la résine.

13. Appliquez du démoulant sur les filets du capuchon de stratification et serrez sur I'adaptateur.

14. Si nécessaire, appliquez des couches de NyGlass ou de carbone sous les oreilles des adaptateurs pour les renforcer.

15. Ajoutez une double couche de bas de contention.

16. Procédez avec des matériaux superposés appropriés pour l'individu.

17. Fixez le matériau superposé dans la rainure distale.

18. Appliquez le sac PVA extérieur et laminez lemboiture. Assurez-vous que la résine sature tous les matériaux superposés.

19. Apres séchage, éliminez I'exces de résine et retirez le sac PVA. Retirez ensuite le capuchon de stratification et le joint torique.
Note : assurez-vous qu'il ne reste pas de résine sur les filets.

20.Vissez complétement 'adaptateur fileté dans le logement. Couple de la vis de serrage : 5 Nm (44 po Ib). Enfilez la
socquette CPl et la coque de pied.

Pour l'assemblage de la plaque de croissance de 'adaptateur de stratification, reportez-vous d la feuille d’instructions Kit de
plaque de croissance de I'adaptateur de stratification fileté Scout (incluse avec les plaques de croissance).

ALIGNEMENT STATIQUE
Pour un fonctionnement optimal, équilibrez équitablement le poids du patient entre le gros orteil et le talon (Figure 4).

= Chaque groupe de tailles a une hauteur de talon différente : 13315 ¢cm : 0,23 po (5,8 mm), 16 418 em : 0,25 po (6,4 mm),
19322 cm:9,5mm (0,38 po)

= Laligne de charge divise le pied au niveau du levier a 1/3 du talon et du levier aux 2/3 du gros orteil.
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REGLAGES DYNAMIQUES
) o |MODIFICATION MODIFICATION
RESULTATDESIRE | bc oA [GNEMENT DU COMPOSANT

_ Effectuez une flexion plantaire de Scout ou déplacez
Réponse plus ferme du gros orteil . ~ .-
la ligne de charge postérieure

Effectuez une flexion dorsale du Scout ou déplacez

Réponse plus souple du gros orteil . _
P P P 8 la ligne de charge antérieure

Effectuez une flexion dorsale du Scout ou déplacez

. P Ajoutez la cale de talon arrondie
la ligne de charge antérieure

Réponse plus ferme du talon

Effectuez une flexion plantaire de Scout ou déplacez

N ~ Retirez la cale de talon arrondie
la ligne de charge postérieure

Réponse plus souple du talon

* Pour installer ou retirer le talon, référez-vous aux instructions du kit de talon Scout.

UTILISATION DANS L'EAU

Le Scout a été approuvé pour une utilisation en eau douce.

= Faites preuve de prudence lorsque vous marchez sur des surfaces mouillées.
= Aprés que le pied est entré en contact avec de 'humidité, essuyez-le avec un chiffon non pelucheux.

AVERTISSEMENTS
/\ AVERTISSEMENT

= Nexposez pas ce produit a des matiéres corrosives, de I'eau salée ou a des pH extrémes.

= Tout autre démontage ou modification des composants annulera la garantie.

Le non-respect de ces instructions techniques ou l'utilisation de ce produit en dehors de sa garantie limitée peut entrainer des blessures pour -
le patient ou endommager le produit.

DECLARATION DE RISQUE RESIDUEL

AVIS RELATIF AU RISQUE RESIDUEL

= Pendant le processus d’ajustement, veillez a ce que la socquette CPl ne se coince pas entre le pied et les
composants endosquelettiques.

INSPECTION DE GARANTIE ET INFORMATIONS CONCERNANT LENTRETIEN

College Park vous recommande de programmer des examens avec vos patients en fonction du calendrier d'inspection de garantie ci-aprés.
Le poids élevé du patient et/ou le niveau d'impact peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes. L'usure des composants mous
dépend du poids du patient, du niveau d'impact et de I'environnement. Nous vous recommandons d'inspecter visuellement les pieces
applicables suivantes en vue de détecter une usure excessive et de la fatigue, a chaque inspection de garantie.

= Composites et adaptateurs = Coque du pied

= Socquette CPI = Talon compensé (si présent)

CALENDRIER D’INSPECTION DE GARANTIE POUR LE SCOUT : SIXMOIS, PUIS ANNUELLEMENT.

ASSISTANCE TECHNIQUE/ SERVICE D’'URGENCE 24 HEURES SUR 24,7 JOURS
SUR 7,365 JOURS PAR AN.

Horaires de travail courants de College Park : du lundi au vendredi, de 8 h 30 a 17 h 30 (EST). En dehors de ces horaires, un numéro
pour le service technique d’urgence est a votre disposition pour contacter un représentant de College Park.

RESPONSABILITE

Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés par des combinaisons de composants non autorisées.

A\ ATTENTION

Les produits et composants de College Park sont congus et testés conformément aux normes officielles applicables ou a une norme
définie en interne lorsqu’aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes sont réalisés uniquement
lorsque les produits College Park sont utilisés avec d’autres composants recommandés de College Park. Ce produit a été congu et
testé en fonction d’une utilisation par un seul patient. Ce dispositif ne doit PAS étre utilisé par plusieurs patients.

/\ ATTENTION

Si des problémes surviennent lors de I'utilisation de ce produit, contactez immédiatement vos professionnels de la santé. Le prothésiste
et/ou le patient doivent signaler tout incident grave® survenu en rapport avec le dispositif a College Park Industries, Inc. et a 'autorité
compétente de IEtat membre du prothésiste et/ou patient.

* Un «incident grave » est défini comme tout incident qui a conduit, a pu conduire ou pourrait conduire, directement ou indirectement,

a l'un des événements suivants : (o) le déces d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, (b) la détérioration grave, temporaire ou
permanente de I'état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, (c) une menace grave pour la santé publique.

CONFORMITE
Ce dispositif a été testé conformément a la norme 1ISO 10328 a deux millions f \

de cycles de charge. Selon I'activité du patient, cela peut correspondre a
2 a 3 ans d'utilisation. 1SO 10328 - “P” - “m”kg*) A
15010328 - ETIQ UETTE *) Ne pas dépasser la limite de
TAILLEDUPIED| LIMITE DE POIDS (KG) | TEXTE SURLETIQUETTE masse corporelle !
13-15cm 25 n/a* Pour conmo?trg les comdrtrrons et
N A les limites d'utilisation spécifiques,
16-18 cm 45 n/a consultez la section relative a
19-22 em 60 1SO 10328-P3-60 kg l'utilisation prevue des instructions
, S . . écrites du fabricant.
Les charges d’essai réelles refletent la masse corporelle maximale \ j
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Contenuto della confezione Attrezzi necessari

(1) Piede Scout (1) Guscio del piede (1) Chiave esagonale da 3 mm
(1) Calzino CPI (1) Kit cuneo Scout Attrezz,' raccomandati
(1) Manicotto sigillante (16-22 cm su richiesta) (1) Calzascarpe

Questa grofica (Figure 1) serve a fomiliarizzare con le parti esclusive di Scout. Questi componenti sono indicati nelle istruzioni e i
riferimenti vanno utilizzati quando si parla con un addetto all assistenza tecnica

Componenti principali (Figure 1)
Piede

A. Alloggiamento B. Vitediserraggioda3mm - C. Molla avampiede D. Cuneo permanente
Coppia 5 Nm (44 in Ib)

E. Cuneo tallone arrotondato  F.  Molla tallone « Calzino CPI « Guscio del piede
(opzionale) (non mostrato) (non mostrato)

Optzioni di adattatori filettati (acquisto opzionale)

G. Adattatore a piramide H. Ricevitore a piramide I Ricevitore Exo J. Adattatore per

laminazione — Small

K. Adattatore per L. Adattatore per
laminazione - Medium laminazione - Large

Montaggio dell'esoscheletro (acquisto opzionale)

M. Kit di utensili Exo Pyramid ~ N. Kit blocco Exo ©O. Bullone di montaggio Exo (incluso nel kit blocco Exo)
(riutilizzabile) - Coppia 47 Nm (35 ftIb)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo dispositivo protesico del piede ¢ strutturato con un alloggiamento, due molle composte e un cuneo per tallone. La molla
dellavampiede ¢ fissata allalloggiamento e alla molla del tallone con dispositivi di fissaggio.

DESTINAZIONE D'USO

Scout & un piede protesico progettato per sostituire una o pit funzioni del piede biologico umano.

A INDICAZIONI: A CONTROINDICAZIONI:
= Amputazioni degli arti inferiori = Nessuna nota
SPECIFICHE TECNICHE
13-15cm 25 kg (55 Ibs)
16-18 cm 45kg (110 Ibs)
19-22 cm 60 kg (132 Ibs)
ALTEZZA STRUTTURALE 13-15CM 19-22CM
Piramide 1,80in/4,6cm 194in/49cm 2,08in/5,3cm
Ricevitore 20in/53cm 2,24in /5,7 cm 2,38in/6,0cm
Blocco Exo Non disponibile 4,09in /10,4 cm 4,25in /10,8 cm
Adattatore per laminazione  |1,85in/4,7 cm 199in/51cm 213in/54cm

LINEE GUIDA GAIT MATCHING®
La compatibilita di andatura determina la stabilita del piede sulla base delle specifiche del paziente (dimensione piede, peso del

paziente e livello dellimpatto).

CATEGORIE DI STABILITA TABELLA DELLE CATEGORIE DI STABILITA

Per determinare la corretta categoria di

stabilita, consultare la tabella che segue. PESO LB 75-100 101-132
Nota: La scelta di una categoria non PESO KG 2 26-: 34-45 46-60

appropriata pud causare malfunzionamento

del dispositivo. DIMENSIONE CM 13-15
Per domande sulla scelta della categoria, IMPATTO BASSO-ALTO |1 N/D N/D N/D
rivolgersi al servizio tecnico College Park.
DIMENSIONE CM 16-18
IMPATTO BASSO-ALTO |1 2 3 N/D
DIMENSIONE CM 19-22
IMPATTO BASSO-ALTO |1 2 3 4
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO (PER LA SOSTITUZIONE DEL CALZINO)

Utilizzare il calzascarpe per indossare e rimuovere il guscio del piede. Rimuovere il calzino CP!I e sostituirlo secondo necessita.
Qualsiasi altra procedura di smontaggio o modifica dei componenti annullera la garanzia.

INSTALLAZIONE DELLADATTATORE FILETTATO

21. Awvitare ladattatore filettato o il ricevitore filettato completamente allinterno dellalloggiamento (Figure 2).

22. Per impostare la rotazione interna-esterna, ruotare in senso antiorario di non oltre 90 gradi (1/4 di giro)
dalla posizione iniziale fino a raggiungere langolo di divergenza desiderato (Figure 3). Attenzione: Per prevenire il distacco del piede
dalla protesi, non superare i 90 gradi (1/4 di giro).

23. Serrare la vite di serraggio da 3 mm a 5 Nm (44 in Ib).

MONTAGGIO DELLENDOSCHELETRO

Utilizzare solo componenti endoscheletrici prossimali di alta qualita.

MONTAGGIO DELLESOSCHELETRO

Per indicazioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni del Kit blocco Exo Scout.

1. Collegare il ricevitore Exo filettato al blocco Exo con uno o pid perni anti-rotatori orientati nella posizione desiderata. Applicare
Loctite® 242 sul bullone di montaggio. Serrare a 47 Nm (35 ft-Ib). Per saltare lallineamento e la laminazione, passare al punto 9.

2. Sesi utilizza lopzione allineabile Exo, collegare lo strumento piramide Exo al blocco Exo con quattro viti da 5 mm. Serrare a 15

Nm (11 ft-Ib).

3. Collegare gli endo-componenti da 22 mm allo strumento piramide Exo e montare temporaneamente lattacco.

4. Avvitare completamente il ricevitore Exo filettato all'interno dellalloggiamento. Serrare la vite di serraggio da 5 Nm (44 in Ib).
Indossare il calzino CPI e il guscio del piede, poi eseguire lallineamento dinamico.

5. Una volta completato l'allineamento, rimuovere il piede dal blocco Exo.

6. Montare la protesi allineata nella dima di trasferimento. Bloccare in posizione lattacco e il blocco Exo.

7. Rimuovere gli endo-componenti e lo strumento piramide Exo.

8. Utilizzare il metodo preferito per estendere il blocco Exo all'attacco e rimuoverlo dalla maschera. Modellare e laminare secondo

la finitura desiderata. Non rimuovere la schiuma dalla parte superiore del blocco Exo. Nota: Irruvidire la schiuma del blocco Exo
usando carta vetrata con grana 80-120 migliorera notevolmente Iadesione della laminazione e della schiuma.

9. Rimontare il ricevitore Exo filettato sul blocco Exo. Applicare Loctite® 242 al bullone di montaggio Exo e serrare a 47 Nm (35

ft-Ib). Rimontare il piede, indossare il calzino CPl e il guscio del piede.
Per il gruppo della piastra di accrescimento Exo, consultare le istruzioni del Kit per piastra di accrescimento Truper (incluse con le piastre di
accrescimento)

MONTAGGIO DELLADATTATORE PER LAMINAZIONE

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni di fabbricazione dell'adattatore per laminazione filettato Scout.
1. Collegare temporaneamente il piede alladattatore filettato e marcare la posizione (anteriore o posteriore). Questo fa si che ladattatore non
sia orientato erroneamente una volta terminata la fabbricazione. Al termine, rimuovere il piede.

2. Per una migliore adesione, incidere la superficie dell'adattatore per laminazione.

LAMINAZIONE A UNA FASE:

= Applicare il sacchetto in PVA interno sul modello.

= Aggiungere un doppio strato di tessuto elastico Perlon, con un rinforzo in carbonio distale o nyglass (fibra di vetro).
= Legare le strisce o il nastro adesivo in carbonio unidirezionali attraverso i fori dentati. Fissare in posizione AP/ML.

LAMINAZIONE A DUE FASI:

= Prima di applicare la seconda laminazione, & necessario irruvidire tutte le superfici.

Trasferire lallineamento e fissare l'adattatore per laminazione allo strato interno della tasca con un agente legante (ovvero
miscela di resine, stucco, adesivo, ecc.).

3. Applicare lo-ring alla base delle filettature dell'adattatore per laminazione per prevenire il contatto con la resina.
4. Applicare il rilascio dello stampo alle filettature del cappuccio di laminazione e serrare sulladattatore.

5. Se necessario, applicare strati di nyglass o carbonio sotto le alette delladattatore come rinforzo.

6. Aggiungere un doppio strato di tessuto elastico Perlon.

7. Procedere con i materiali di fissaggio idonei per l'individuo.

8. Legare il materiale di fissaggio nell'estremita distale.

9. Applicare il sacchetto in PVA esterno e laminare la tasca. Verificare che la resina saturi tutto il materiale di fissaggio.

10. Dopo l'indurimento, rimuovere la resina in eccesso e il sacchetto in PVA. Poi, rimuovere il cappuccio di laminazione e l'o-ring.
Nota: Assicurarsi che non rimanga resina sulle filettature.

11. Avvitare completamente l'adattatore filettato allinterno dellalloggiamento. Serrare la vite di serraggio da 5 Nm
(44 in Ib). Indossare il calzino CPI e il guscio del piede.

Per il gruppo della piastra delladattatore per laminazione, consultare le istruzioni del Kit per piastra di accrescimento
delladattatore filettato per laminazione Scout (incluse con le piastre di accrescimento)

ALLINEAMENTO STATICO

Per un funzionamento ottimale, bilanciare il peso del paziente tra tallone e avampiede (Figure 4).

= Ogni gruppo di taglia ha diverse altezze del tallone: 13-15 em: 5,8 mm (0,23 in), 16-18 cm: 6,4 mm (0,25 in), 19-22 em: 9,5 mm (0,38 in)
= Lalinea di carico divide il piede in corrispondenza di 1/3 dalla leva del tallone e 2/3 dalla leva del piede.
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REGOLAZIONI DINAMICHE
RISULTATO ‘ MODIFICA DI
DESIDERATO MODIFICA DELLALLINEAMENTO COMPONENT]

Risposta pit decisa in punta Plantaflettere Scout o spostare posteriormente la linea di carico | -

Risposta pit morbida in punta | Dorsiflettere Scout o spostare anteriormente la linea di carico | ---

Risposta pit decisa al tallone Dorsiflettere Scout o spostare anteriormente la linea di carico | Aggiungere il cuneo per tallone

Risposta pit morbida al tallone | Plantaflettere Scout o spostare posteriormente la linea di carico [ Rimuovere il cuneo per tallone

*Per installare o rimuovere il cuneo per tallone, fare riferimento alle istruzioni del kit del cuneo per tallone Scout.

USO INACQUA

Scout é stato approvato per |'uso in acque dolci.
= Fare attenzione camminando su superfici bagnate.

= Quando il piede viene a contatto con umidita, asciugarlo con un panno privo di lanugine.
AVVERTENZE
/\ AVVERTENZA

= Non esporre il prodotto a materiali corrosivi, acqua salata o pH estremi.
= Qualsiasi altra procedura di smontaggio o modifica dei componenti annullera la garanzia.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni tecniche o luso di questo prodotto al di fuori della garanzia limitata possono portare a lesioni
al paziente o danni al prodotto.

DICHIARAZIONE SUL RISCHIO RESIDUO
AVVISO DI RISCHIO RESIDUO

* Durante il processo di inserimento, verificare che il calzino CPI non rimanga incastrato tra il piede
e i componenti endoscheletrici.

INFORMAZIONI SULLISPEZIONE/MANUTENZIONE IN GARANZIA

College Park consiglia di programmare i check-up dei pazienti in base al programma di ispezioni in garanzia riportato di seguito.

Un peso elevato del paziente e/o un alto livello di impatto possono richiedere ispezioni pit frequenti. Lusura dei componenti morbidi
dipende dal peso del paziente, dal livello di impatto e dallambiente. Durante ogni ispezione in garanzia, si consiglia di ispezionare le
seguenti parti applicabili per verificare che non siano eccessivamente usurate e indebolite e di sostituirle secondo necessita

= Insiemi e adattatori = Guscio del piede

= Calzino CPI = Cuneo tallone (quando presente)
CALENDARIO DI ISPEZIONI DI GARANZIA PER SCOUT: SEI MESI, POl ANNUALMENTE

ASSISTENZA TECNICA / SERVIZIO DI EMERGENZA 24-7-365
Orario dufficio di College Park: dal lunedi al venerdi, dalle 8:30 alle 17:30 (EST). Al di fuori dell'orario indicato, & disponibile un

numero di Servizio tecnico d’emergenza per contattare un addetto College Park.

RESPONSABILITA

Il produttore non & responsabile dei danni causati da combinazioni di componenti non autorizzate dal produttore stesso

/\ ATTENZIONE

| prodotti e i componenti College Park sono progettati e testati in base alle normative ufficiali applicabili o a uno standard interno,

definito in caso di assenza di normative ufficiali. La compatibilita e la conformita a queste normative vengono ottenute solo quando
i prodotti College Park vengono utilizzati con gli altri componenti College Park raccomandati. Questo prodotto é stato progettato
e testato in base all'uso su un unico paziente. Questo dispositivo NON deve essere utilizzato da pit pazienti.

/\ ATTENZIONE

In caso di problemi con l'uso di questo prodotto, contattare immediatamente il proprio medico. Il protesista e/o il paziente devono
segnalare qualsiasi incidente grave® verificatosi in relazione al dispositivo a College Park Industries, Inc. e allautorita competente
dello Stato membro in cui risiedono il protesista e/o il paziente.

*E da considerarsi "incidente grave" qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, abbia portato o potrebbe portare a una delle
seguenti conseguenze: (a) morte di un paziente, di un utilizzatore o di altra persona; (b) grave deterioramento temporaneo o permanente
dello stato di salute di un paziente, di un utilizzatore o di altra persona; (c) una grave minaccia per la salute pubblica

CONFORMITA

A seconda dell’attivita del paziente, la durata puo corrispondere a 2-3 anni di utilizzo. f \

1SO 10328 - ETICHETTA

_upn _« mp £f>
DIMENSIONE PIEDE | LIMITEDIPESO (KG)| TESTO ETICHETTA 15010328 - *P" - “mkg")

13-15cm 25 n/a* *) Limite di massa corporea da

16-18 cm 45 n/a* non superare!

19-22 ecm 60 1ISO 10328-P3-60 kg ﬁ Per le condizioni e le limitazioni
*Les charges d’essai réelles reflétent la masse corporelle maximale d'uso specifiche, vedere la sezione

Uso previsto delle istruzioni del
produttore

- J
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Inhoud van het pakket Benodigd gereedschap

(1) Scout-voet (1) Voorvoetprothese (1) Inbussleutel 3 mm
(1) CPl-sok (1) Scout-wigset Aanbevolen gereedschap
(1) Afdichthoes (16-22 cm op aanvraag) (1) Schoenlepel

Dit diagram (Figure 1) is bedoeld om u vertrouwd te maken met de unieke onderdelen van de Scout. Er wordt naar deze onderdelen verwezen

in de instructies en ze worden gebruikt als u spreekt met een technische onderhoudsmonteur.

Belangrijkste onderdelen (Figure 1)

Voet

A. Behuizing B. Klemschroefvan3mm -  C. Teenveer D. Permanente wig
koppel 5 N-m (44 in-Ibs)

E. Ronde hielwig (optioneel) F. Hielveer « CPI-sok (niet getoond) « Voorvoetprothese

(niet getoond)
Opties voor adapter met schroefdraad (aanvullende aankopen)
G. Piramide-adapter H. Piramide-ontvanger I Exo-ontvanger J. Laminatie-adapter - Klein
K. Laminatie-adapter - Medium L. Laminatie-adapter - Groot
Exoskeletale montage (aanvullende aankopen)

M. Exo-piramidetoolset N. Exo-blokset O. Exo-bevestigingsbout (meegeleverd met exo-blokset)
(herbruikbaar) - Koppel 47 N-m (35 ft-Ibs)

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze voetprothese is geconstrueerd met een behuizing, twee veren van composiet en een hielwig. De teenveer is aan de behuizing
en hielveer bevestigd met sluitingen.

BEOOGD GEBRUIK

De Scout is een prothetische voet die is ontworpen om een of meer functies van de biologische menselijke voet te vervangen.

/\ INDICATIES: /\ CONTRA-INDICATIES:

= Amputaties van het onderbeen = Geen bekend

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOETMAAT GEWICHTSLIMIET

13-15cm 25kg /55 Ibs
16-18 cm 45kg /M0 lbs
19-22 cm 60 kg /132 Ibs

CONSTRUCTIEHOOGTE 13-15CM 16-18 CM 19-22CM
Piramide 1,80in/4,6cm 1.94in/49cm 2,08in/53cm
Ontvanger 20in/53cm 224in/57cm 238in/6,0cm
Exo-blok Niet beschikbaar 4,09in/10,4 cm 4.25in/10,8 cm
Lam-adapter 1,85in/4,7 cm 199in/51cm 213in/54cm

RICHTLIJNEN GAIT MATCHING®
De gait match bepaalt de stevigheid van de voet op basis van de specificaties van de gebruiker (voetmaat, gewicht van patiént en

niveau van impact).

STEVIGHEIDSCATEGORIEEN OVERZICHT VAN STEVIGHEIDSCATEGORIEEN

Raadpleeg de onderstaande tabel om de juiste

stevigheidscategorie te bepalen. GEWICHTIN LBS 101-132
Opmerking: Het selecteren van de verkeerde GEWICHT IN KG 46-60
categorie kan resulteren in het slecht functioneren GROOTTE IN CM 13415
van het apparaat. Neem contact op met de
technische dienst van College Park als u vragen heeft | LAGE-HOGE IMPACT |1 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
over het selecteren van de categorie. GROOTTE IN CM 16-18
LAGE-HOGE IMPACT |1 2 3 N.v.t.
GROOTTE INCM 19-22
LAGE-HOGE IMPACT |1 2 3 4
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MONTAGE EN DEMONTAGE (VOOR VERVANGING VAN DE SOK)

Gebruik de schoenlepel om de voorvoetprothese erop te zetten en eraf te halen. Verwijder de CPI-sok en vervang deze indien nodig.

Verdere demontage of aanpassing van de onderdelen maakt de garantie ongeldig.

DE ADAPTER MET SCHROEFDRAAD INSTALLEREN
12. Schroef de adapter of ontvanger met schroefdraad volledig in de behuizing (Figure 2).

13. Draai voor het instellen van de interne-externe rotatie niet verder dan 90 graden (een kwartslag) vanaf de beginpositie naar de
gewenste teenhoek naar buiten (Figure 3). Let op: Overschrijdt de 90 graden (kwartslag) niet om te voorkomen dat de voet
loskomt uit de prothese.

14. Draai de klemschroef van 3 mm aan tot 5 N-m (44 in-Ibs).

INWENDIGE MONTAGE

Gebruik alleen proximale inwendige onderdelen van hoge kwaliteit.

EXOSKELETALE MONTAGE

Raadpleeg het instructieblad van de Scout Exo-blokset voor uitgebreide instructies.

1. Bevestig de exo-ontvanger met schroefdraad aan het exo-blok met de anti-rotatiepen(nen) in de gewenste positie. Breng
Loctite® 242 aan op de bevestigingsbout. Draai aan tot 47 N-m (35 ft-lbs). Ga naar stap 9 om uitlijning en lamineren over te
slaan.

2. Als u de uitlijnbare exo-optie gebruikt, bevestigt u de exo-piramidetool aan het exo-blok met vier 5 mm schroeven. Draai aan

tot 15 N-m (11 ft-Ibs).

. Bevestig 22 mm endo-onderdelen aan de exo-piramidetool en monteer de houder tijdelijk.

. Schroef de exo-ontvanger met schroefdraad volledig in de behuizing. Draai de klemschroef aan tot 5 N-m (44 in-lbs). Breng de
CPI-sok en voorvoetprothese aan en voer vervolgens de dynamische uitlijning uit.

. Verwijder de voet van het exo-blok als de uitlijning is voltooid.

. Monteer de uitgelijnde prothese in de transfermal. Vergrendel houder en exo-blok op hun plaats.

. Verwijder de endo-onderdelen en de exo-piramidetool.

. Gebruik de gewenste methode om het exo-blok tegen de houder aan te spannen en uit de mal te verwijderen. Vorm en lamineer
tot de gewenste afwerking. Verwijder geen schuim van de bovenkant van het exo-blok. Opmerking: Schuren van het schuim van
het exo-blok met schuurpapier met een korrel van 80-120 zorgt voor een betere hechting van laminatie en schuim.

9. Bevestig de exo-ontvanger met schroefdraad weer aan het exo-blok. Breng Loctite® 242 aan op de

exo-bevestigingsbout en draai aan tot 47 N-m (35 ft-Ibs). Zet de voet weer in elkaar, breng de CPI-sok en de voorvoetprothese
aan.

Raadpleeg voor montage van de exo-groeiplaat het instructieblad van de Truper-groeiplaatset (meegeleverd met de groeiplaten).

MONTAGE LAMINATIE-ADAPTER

Raadpleeg de fabricage-instructies voor de Scout Laminatie-adapter met schroefdraad voor uitgebreide instructies.

HAw
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1. Bevestig de voet tijdelik aan de adapter met schroefdraad en markeer de positie (naar voren of naar achteren). Dit zorgt ervoor dat de
adapter niet in de verkeerde richting staat als de fabricage is voltooid. Verwijder de voet als u klaar bent.
2. Maak ondiepe insnijdingen in het oppervlak van de laminatie-adapter voor betere hechting.

LAMINATIE IN EEN FASE

= Breng de binnenste PVA-zak aan over het model.
= Voeg een dubbele laag perlon tricot toe met koolstof of ‘nyglass' versterking.
= Bind in één richting koolstofstrips of -tape door de rijggaten. Zet vast in AP/ML-positie.

LAMINATIE IN TWEE FASEN

= Alle oppervlakken moeten opgeruwd worden voordat de tweede laminatie wordt aangebracht.

= Breng de uitlijning over en bevestig de laminatie-adapter aan de binnenste laag van de houder met een kleefmiddel (d.w.z.

harsmengsel, mastiek, lijm enz.).

Bevestig een o-ring aan de basis van de schroefdraden van de laminatie-adapter om contact met de hars te voorkomen.

. Breng malvrijgavemiddel aan op de schroefdraad van de laminaatkap en draai vast op de adapter.

Breng indien nodig nyglass of koolstoflagen aan onder de adaptergaten ter versteviging.

. Voeg een dubbele laag perlon tricot toe.

Ga verder met geschikte legmaterialen voor de patiént.

. Bind het legmateriaal vast in de distale groef.

. Breng de buitenste PVA-zak en laminaatkoker aan. Zorg ervoor dat de hars alle legmateriaal verzadigt.

. Verwijder na uitharding overtollige hars en de PVA-zak. Verwijder vervolgens laminaatkap en o-ring. Opmerking: Zorg ervoor
dat er geen hars achterblijft op de schroefdraad.

. Schroef de adapter met schroefdraad volledig in de behuizing. Draai de klemschroef aan tot 5 N-m (44 in-Ibs).
Breng de CPI-sok en de voorvoetprothese aan.

Raadpleeg voor montage van de laminatie-adapter groeiplaat het instructieblad van de Scout Laminatie-adapter met

schroefdraad groeiplaatset (meegeleverd met de groeiplaten)

STATISCHE UITLIJNING

Voor optimaal functioneren balanceert u het gewicht van de patiént gelijkmatig tussen de hiel en de teen (Figure 4).

= Elke maatgroep heeft een verschillende hielverhoging: 13-15 em: 5,8 mm (0,23 in), 16-18 cm: 6,4 mm (0,25 in),
19-22 cm: 9,5 mm (0,38 in)

= De belastingslijn verdeelt de voet met 1/3 belasting op de hiel en 2/3 op de teen.

dYeNoU AW
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DYNAMISCHE AANPASSINGEN

GEWENSTE WUZIGING IN POSITIONERING VERVANGING VAN
RESULTAAT ONDERDELEN
Stevigere reactie teen Buig de Scout naar beneden of beweeg de belastingslijn naar achteren | ---

Zachtere reactie teen Buig de Scout naar boven of beweeg de belastingslijn naar voren | ---

Stevigere reactie hiel Buig de Scout naar boven of beweeg de belastingslijn naar voren | Voeg de hielwig toe

Zachtere reactie hiel Buig de Scout naar beneden of beweeg de belastingslijn naar achteren | Verwijder de hielwig

*Om de hielwig te installeren of te verwijderen, raadpleegt u de instructies in de Scout-hielwigset.

GEBRUIK IN WATER

De Scout is goedgekeurd voor gebruik in zoet water.

= Wees voorzichtig bij het lopen over natte oppervlakken.

= Als de voet in aanraking komt met vocht, veeg deze dan droog met een pluisvrije doek.

WAARSCHUWINGEN
/\ WAARSCHUWING

= Stel dit product niet bloot aan bijtende stoffen, zout water of extreme pH-waarden.

= Verdere demontage of aanpassing van de onderdelen maakt de garantie ongeldig.

Het niet opvolgen van deze technische instructies of gebruik van dit product buiten het toepassingsgebied van de beperkte garantie kan
resulteren in letsel voor de patiént of schade aan het product.

VERKLARING VAN RESTRISICO
KENNISGEVING VAN RESTRISICO

= Zorger bij het passen voor dat de CPI-sok niet bekneld komt te zitten tussen voet en endoskeletale onderdelen.

INSPECTIE INZAKE GARANTIE EN ONDERHOUDSINFORMATIE

College Park raadt aan dat u controles inplant voor uw patiénten, in navolging van het onderstaande schema voor garantie-inspectie.
Hoog gewicht van de patiént en/of niveau van impact kan zorgen voor de noodzaak van meer frequente
controles. Slijtage van zachte onderdelen is afhankelijk van het gewicht van de patiént, het niveau van impact en
de omgeving. We raden aan dat u de volgende toepasselijke onderdelen inspecteert op overmatige slijtage en
moeheid bij elke garantie-inspectie en waar nodig vervangt.

= Composieten en adapters = Voorvoetprothese

= CPl-sok = Hielwig (indien van toepassing)
GARANTIE-INSPECTIESCHEMA VOOR DE SCOUT: NA ZES MAANDEN, VERVOLGENS JAARLIJKS. -

TECHNISCHE ASSISTENTIE / NOODSERVICE 24-7-365

De normale kantooruren van College Park zijn maandag t/m vrijdag, 8:30 - 17:30 uur (EST). Buiten kantooruren is er een
noodnummer voor de technische dienst beschikbaar om contact op te nemen met een medewerker van College Park

AANSPRAKELIJKHEID
De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door combinaties van onderdelen die niet zijn geautoriseerd door
de producent.

/\ LETOP

Producten en onderdelen van College Park zijn ontworpen en getest in overeenstemming met de geldende officiéle normen of een zelf
gedefinieerde norm als er geen officiéle norm van toepassing is. Compatibiliteit met en navolging van deze normen wordt alleen bereikt
als producten van College Park worden gebruikt met andere aanbevolen onderdelen van College Park. Dit product is ontworpen en
getest op basis van gebruik door een enkele patiént. Dit apparaat mag NIET worden gebruikt door meerdere patiénten.

/\ LETOP

Als er problemen optreden met het gebruik van dit product, neem dan onmiddellijk contact op met uw medisch deskundige.

De prothesemaker en/of patiént moet een ernstig ongeval* dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het apparaat melden aan
College Park Industries, Inc. en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de prothesemaker en/of patiént is gevestigd.

“Ernstig ongeval’ wordt gedefinieerd als een ongeval dat direct of indirect heeft geleid, had kunnen leiden of kan leiden tot een van de
volgende zaken; (a) het overlijden van een patiént, gebruiker of andere persoon, (b) de tijdelijke of permanente ernstige verslechtering van de
gezondheidstoestand van een patiént, gebruiker of andere persoon, (c) een ernstige bedreiging van de volksgezondheid.

NALEVING

Dit apparaat is getest volgens de ISO 10328-norm bij twee miljoen belastingscycli. f \
Afhankelijk van de activiteit van de patiént kan dit overeenkomen met f
2-3 jaar gebruik. 1SO 10328 - “P” - “m”kg")
1SO 10328 - ETIKET *) De lichaamsmassalimiet mag
niet worden overschreden!
VOETMAAT | GEWICHTSLIMIET(KG)| TEKST OP ETIKET Voor specifieke voorwaarden
515 e . /N engebruiksbeperkingen, zie het
o em n'e hoofdstuk over beoogd gebruik
16-18 cm 45 n/a* in de schriftelijke instructies van
19-22 cm 60 IS0 10328-P3-60 kg de fabrikant
*Werkelijke testbelastingen weerspiegelen de maximale lichaamsmassa \ j
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Pakkens innhold Verktoy som kreves

(1) Scout Fot (1) Fotskall (1) 3 mm unbrakonekkel
(1) CPI-sokk (1) Scout kilesett Anbefalte Verktﬂy
(1) Tetningssko (16-22 cm pé forespersel) (1) Fothorn

Dette diagrammet (Figure 1) gjer deg kjent med de unike delene av Scout. Det refereres til disse delene i
instruksjonene og de brukes ndr du snakker med en teknisk servicerepresentaznt.

Nokkelkomponenter (Figure 1)

Fot

A. Hus B. 3 mm klemmeskrue- C. Tafjer D. Permanent kile
Moment 5 N-m (44 i-Ibs)

E. Avrundet hlkil (valgfritt) F. Halfjer « CPl-sokk (ikke vist) + Fotskall (ikke vist)

Gjengede adapteralternativer (kjopes separat)
G. Pyramideadapter H. Pyramidemottaker l.  Exo-mottaker J. Lamineringsadapter - liten

K. Lamineringsadapter - medium L. Lamineringsadapter - stor

Eksoskeletalt feste (kjopes separat)

M. Exo pyramide verktoysett N. Exo blokk sett O. Exo-festebolt (inkludert m/exo -blokk sett)
(gjenbrukbar) - Moment pé 47 N-m (35 ft-lbs)
PRODUKTBESKRIVELSE

Denne protetiske fotenheten er konstruert med en integrert pyramide, hus og to komposittfjaerer og halkile.
Tafjeren er festet til huset og komposittfjarer med festeanordninger.

TILTENKT BRUK

Scout er en fotprotese som er designet for 3 erstatte én eller flere funksjoner ved den biologiske menneskelige foten.

/A INDIKASJONER: /\ KONTRAINDIKASJONER::

= Amputasjoner av underekstremiteter = Ingen kjente

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FOTSTORRELSE VEKTGRENSE

13-15em 25kg /55 Ibs
16-18 cm 45kg /M0 Ibs
19-22 em 60 kg /132 Ibs

BYGGH@YDE 13-15CM

Pyramide 1,80in/4,6 cm 194in/49cm 2,08in/5,3cm

Mottaker 2,0in/53cm 2,24in/57 cm 2,38in/6,0cm
Exo-block lkke tilgjengelig 4,09in/10,4 cm 425in/10,8 cm
Lam-adapter 1,85in/47cm 199in/51cm 213in/54cm

GAIT MATCHING® RETNINGSLINJER

Gangetilpasningen bestemmer fotens fasthet basert pa brukerens spesifikasjoner (fotsterrelse, pasientvekt og anslagsniva).

FASTHETSKATEGORIER FASTHETSKATEGORI TABELL

Se oversikten nedenfor for & finne

riktig fasthetskategori. VEKT LBS 75100 101-132
Merknad: Feil kategorivalg kan fere VEKT KG Y o 34-45  46-60
til dérlig enhetsfunksjon. Kontakt STORRELSE CM 13-15
College Park tcekmsk service dersom LAVT - KRAFTIG ANSLAG |1 N/A N/A N/A
du har spersmél om kategorivalg,

STORRELSE CM 16-18

LAVT - KRAFTIG ANSLAG (1 2 3 N/A

STORRELSE CM 19-22

LAVT - KRAFTIG ANSLAG |1 2 3 4
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MONTERING OG DEMONTERING (FOR UTSKIFTING AV SOKK)
Bruk fothornet til & ta av og pa fotskallet. Fjern CPI-sokken og erstatt etter behov.

Ytterligere demontering eller modifikasjon av komponenter vil gjere garantien ugyldig.

INSTALLERE GJENGET ADAPTER

12. Skru gjenget adapter eller gjenget mottaker helt inn i huset (Figure 2).

13. For 3 stille inn intern-ekstern rotasjon, vri ikke mer enn 90 grader (1/4 omdreining) mot klokken fra startposisjon til ensket
vridningsvinkel (Figure 3). Forsiktig: For a forhindre fotseparasjon fra protesen ma du ikke vri mer enn 90 grader (1/4
omdreining).

14. Stram aksialboltskruen til 5 N- m (44 in-Ibs).

MONTERING AV ENDOSKJELETT

Bruk kun proksimale endoskjelettkomponenter av hoy kvalitet.
EKSOSKJELETTMONTERING

Se instruksjonsarket for Scout Exo Block settet for detaljerte instruksjoner.

1. Fest gjenget exo-mottaker til exo-blokk med antirotasjonspinne(r) satt i ensket posisjon. Péfer Loctite® 242 p& monteringsbolten. Stram til
med et moment pa 47 N-m (35 ftIbs). Gé til trinn 9 for 8 hoppe over justering og laminering.

2. Huvis du bruker det justerbare Exo-alternativet, festes Exo Pyramide-verkteyet til Exo-blokk med fire 5 mm skruer. Stram til
med et moment pa 15 N-m (11 ft-lbs).

. Fest 22 mm endokomponenter til Exo Pyramide-verktey og monter sokkelen midlertidig.

A ow

. Skru den gjengede exo-mottakeren helt inn i huset. Stram til klemmeskruen med et moment pad 5 N-m (44 in-lbs). Sett pa CPI-
sokk og fotskall, og utfer deretter en dynamisk justering.

. Nar justeringen er fullfert, flerner du foten fra exo-blokk.

. Monter justert protese i overferings-jiggen. Las sokkel og Exo-blokk pa plass.

Fjern endokomponenter og Exo Pyramide-verktoyet.

© N o w

. Bruk ensket metode for & feste Exo-blokk til sokkelen og flern fra jiggen. Form og laminer til ensket finish. lkke fiern skum fra
toppen av Exo-blokk. Merknad: Ved a skrape opp exo-blokk skummets overflate med
80-120 sandpapir vil det forbedre klebefeste til bade lamineringen og skummet.

9. Monter igjen den gjengede exo-mottakeren til exo-blokk. Péfer Loctite® 242 til exo-festebolten og stram til med moment p&
47 N-m (35 ft-Ibs). Sett sammen fot, sett pd CPI-sokk og fotskall pa nytt.

For montering av vekstplater, se instruksjonsarket til Truper vekstplatesett (inkludert med vekstplater).

LAMINERINGSADAPTER FESTE

Se instruksjonene for Scout Threaded Lamination Adapter Fabrication for detaljerte instruksjoner.
1. Fest foten midlertidig til den gjengede adapteren og merk posisjonen (fremre eller bakre). Dette er for & sikre at adapteren ikke
star i feil retning nar fabrikasjonen er fullfert. Fjern foten nér du er ferdig.

2. Skrap opp overflaten pa lamineringskortet for bedre klebefeste.

ETT TRINNS LAMINERING:
= Pafor indre PVA-pose over modell.
= Legg til et dobbeltlag perlon stockinet, med distal karbon- eller nyglassforsterkning.

= Fest retningsbestemte karbonstrimler eller teip gjennom hullene. Fest i AP/ML-posisjon.

TO TRINNS LAMINERING:

= Alle overflater mé skrapes opp for den andre lamineringen paferes.

= Overfor justeringen og fest lamineringsadapteren til det indre sokkellaget med festemiddel
(dvs. harpiksblanding, kitt, lim osv.).

. Péfor o-ringen pa undersiden av lamineringsadapter tradene for & forhindre kontakt med harpiks.

. Pafor formfrigjering pé tradene pd lamineringslokket og stram til pa adapteren.

Pé&for om nedvendig nyglass- eller karbonlag under adaptererene som forsterkning.

. Péfor et dobbelt lag med perlon stockinet.

Fortsett med paleggsmateriale som passer for det enkelte individet.

. Fest paleggsmateriale i det distale sporet.

VO N U AW

. Pafer ytre PVA-pose og laminatsokkel. Forsikre deg om at harpiksen metter alt paleggsmateriale.

10. Nar det er herdet, flerner du overfledig harpiks og PVA-posen. Fjern deretter lamineringslokket og o-ringen. Merknad: Forsikre
deg om at det ikke er harpiks pa gjengene.

1.

Skru den gjengede adapteren helt inn i huset. Stram til klemmeskruen med et moment p& 5 N-m (44 in-Ibs). Sett pa
CPI-sokk og fotskall.

For montering av vekstplater, se instruksjonsarket til Truper vekstplatesett (inkludert med vekstplater).
STATISK JUSTERING
For optimal funksjon, balanser pasientens vekt jevnt mellom hzel og ta (Figure 4).

= Hver storrelsesgruppe har forskjellig halstigning: 13-15 ¢m 5.8 mm (0.23 tommer), 16-18 cm: 6.4 mm (0.25 tommer),
19-22 cm: 9,5 mm 0,38 tommer)
= Lastelinjen deler foten ved 1/3 halspak og 2/3 taspak.

41



DYNAMISKE JUSTERINGER

ONSKET RESULTAT | JUSTERINGSENDRING KOMPONENTBYTTE
Fastere tarespons Plantarfleks Scout eller flytt lastelinjen bakover ---

Mykere tarespons Dorsifleks Scout eller flytt lastelinjen fremover ---

Fastere halrespons Dorsifleks Scout eller flytt lastelinjen fremover Legg til halkile*

Mykere halrespons Plantarfleks Scout eller flytt lastelinjen bakover Fjern haelkile®

*For @ installere eller flerne tG- og helkiler, se instruksjonene i Heel Wedge kilesettet.

BRUK | VANN

Scout er godkjent for bruk i ferskvann.
= Ver forsiktig ved gange pé vate overflater.

= Nar footen utsettes for fuktighet skal den terkes terr med en lofri klut.
ADVARSLER
/\ ADVARSEL

= Ikke utsett dette produktet for fuktighet, saltvann eller ekstreme pH-verdier.
= Ytterligere demontering eller modifikasjon av komponenter vil ugyldigg jere garantien.

Unnlatelse av G folge disse tekniske instruksjonene, eller bruk av dette produktet utenfor omfanget i den begrensede garantien, kan fere til

pasientskader og/eller skader pa produktet

OVRIG RISIKOERKLARING
MERKNAD OM @VRIG RISIKO

= Under tilpasningsprosessen ma du serge for at CPI-sokken ikke blir klemt mellom foten og endoskeletale komponenter.

INFORMASJON OM GARANTIINSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

College Park anbefaler at du planlegger dine pasienters avtaler for inspeksjon i henhold til tidsplanen for garantiinspeksjon nedenfor.
Hey pasientvekt og/eller slagnivé kan kreve hyppigere inspeksjoner. Slitasje av myke komponenter avhenger av pasientens vekt,
slagnivé og milje. Vi anbefaler at du inspiserer felgende deler for overdreven slitasje og tretthet ved hver garantiinspeksjon og
erstatter ved behov.

= Kompositter og adaptere = Fotskall

= CPI-sokk = Heelkil (hvis brukt)

TIDSPLAN FOR GARANTIINSPEKSIJON AV SCOUT: SEKS MANEDER, DERETTER ARLIG.

TEKNISK ASSISTANSE / BEREDSKAPSTJENESTE 24-7-365
Normal kontortid for College Parks er mandag til fredag kl. 08.30 - 17.30 (EST). Etter arbeidstid er et teknisk beredskapsnummer
tilgjengelig for & kontakte en representant for College Park.

ANSVAR

Produsenten er ikke ansvarlig for skader forarsaket av komponentkombinasjoner som ikke er autorisert av produsenten.

/\ FORSIKTIG

College Park sine produkter og komponenter er designet og testet i henhold til gjeldende offisielle standarder eller en internt
definert standard nar ingen offisiell standard gjelder. Kompatibilitet og overholdelse av disse standardene oppnas kun nar
College Park-produkter brukes sammen med andre anbefalte College Park-komponenter. Dette produktet er designet og testet
basert pa bruk av én pasient. Denne enheten skal IKKE brukes av flere pasienter.

A\ FORSIKTIG

Kontakt lege umiddelbart dersom det oppstar problemer med bruken av dette produktet. Proteselegen og/eller pasienten skal
rapportere enhver alvorlig hendelse® som har oppstatt i forbindelse med enheten til College Park Industries, Inc. og den kompetente
myndigheten i medlemslandet der proteselegen og/eller pasienten er etablert.

*“Alvorlig hendelse’ defineres som enhver hendelse som direkte eller indirekte ledet, kan ha ledet eller kan lede til noe av det folgende;

(a) at en pasient, bruker eller annen person der, (b) midlertidig eller permanent alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons
helsetilstand, (c) en alvorlig trussel mot folkehelsen.

SAMSVAR

Denne enheten er testet i henhold til standard ISO 10328 til to millioner belastningssykluser.

Avhengig av pasientaktivitet kan dette tilsvare 2-3 ars bruk.

1SO 10328 - ETIKETT 15010328 - <P - “m7kg 2\ w

FOTSTORRELSE | VEKTGRENSE (KG)| TEKST PA ETIKETT

*) Grense for kroppsvekt som ikke

13-15cm 25 n/a* skal overskrides!
16-18 cm 45 n/a* é Se avsnittet om tiltenkt bruk i
19-22 cm 60 1SO 10328-P3-60 kg produsentens anvisninger for

spesifikke bruksbetingelser og

*Faktiske testbelastninger gjenspeiler maksimal kroppsmasse
-begrensninger.
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Zawartos¢ opakowania Wymagane narzedzia
(1) Stopa Scout (1) Obudowa stopy (1) Klucz inbusowy 3 mm

(1) Skarpeta CPI (1) Zestaw klina Scout Za’ecane narzgdzia

(1) Uszczelka miseczkowa (16-22 cm na zamowienie) (1) kyzka do butow
Niniejszy schemat (Figure 1) pomoze w zapoznaniu sie z unikatowymi czesciami Scout. Czesci te sq wymienione w

instrukcjach i ich nazw nalezy uzywac podczas rozmowy z pracownikiem serwisu technicznego.

Kluczowe komponenty (Figure 1)

Stopa
A. Obudowa B. Sruba zaciskowa 3 mm — C. Sprezyna palca D. Staty klin
Moment dokrecania 5 Nm
(44 cali funtow)
E. Zaokraglony klin na piete F. Sprezyna piety + Skarpeta CPI « Powtoka stopy
(opcjonalny) (nie pokazano) (nie pokazano)

Opcjonalne tqczniki gwintowane (do kupienia osobno)
G. tacznik piramidy H. Gniazdo piramidy I Gniazdo egzoprotezy J. tacznik laminujacy — maty
K. tacznik laminujacy - sredni L. tacznik laminujaey - duzy

Montaz egzoszkieletowy (do kupienia osobno)

M. Zestaw narzedzi do zfacza N. Egzoproteza blok, zestaw 0. Sruba montazowa do egzoprotezy
piramidowego egzoprotezy (zawarta w zestawie bloku egzoprotezy)
(wielokrotnego uzytku) Moment dokrecania 47 Nm (35 funtow na stope)

OPIS PRODUKTU

Niniejsza proteza stopy jest skonstruowana z zastosowaniem obudowy, dwoch sprezyn kompozytowych i klina
piety. Sprezyna palca jest przymocowana do obudowy za pomoca ztaczy.

PRZEZNACZENIE
Stopa Scout jest protezg stopy przeznaczong do zastapienia jednej lub wiecej funkgji biologicznych stopy ludzkiej.

A WSKAZANIA: A PRZECIWWSKAZANIA:

= Amputacje konczyn dolnych = Brak

DANE TECHNICZNE

13-15cm 55 funtow/25 kg

16-18 cm 110 funtow/45 kg
19-22 cm 132 funtow/60 kg

WYSOKOSC KONSTRUKCJI 13-15CM 16-18 CM 19-22CM

Ziacze piramidowe 1,80 cali /4,6 cm 194 cali/ 49 cm 2,08cali/53cm
Gniazdo 20cali/53cm 224 cali/ 5,7 cm 2,38cali/6,0cm
Egzoproteza blok Niedostepna 409cali/104cm |[4,25cali/10,8 cm
Ztacze Lam 1,85cali/4,7cm 199 cali/ 51 cm 213 cali/54cm

WYTYCZNE GAIT MATCHING®

Dopasowanie chodu zgodnie ze specyfikacja uzytkownika ma wptyw na stabilnos¢ stopy (rozmiar obuwia, waga pacjenta i poziom
uderzenia stopg).

KATEGORIE STABILNOSCI TABELA KATEGORII STABILNOSCI
Zapoznaj sie z ponizsz tabela, aby

iz < . S WAGA W FUNTACH 56-74 75-100 101-132
okreslic whasciwa kategorie stabilnosci.

WAGA W KG 26-33 34-45 46-60

Uwaga: Wybor nieodpowiedniej kategorii

moze skutkowac nieprawidfowym ROZMIAR W CM 13-15
dziataniem urzadzenia. W razie pytan NIEWIELKI - ZNACZNE ) ) )

. . 1 Nie d Nie d Nie d
dotyczgcych doboru kategorii prosimy o | UDERZENIE e cotyczy e dotyczy Nie dotyczy
kontakt z dziatemn wsparcia technicznego | ROZMIAR W CM 16-18
firmy College Prk. NIEWIELKI - ZNACZNE |, 5 g N

UDERZENIE ey
ROZMIARW CM 19-22

NIEWIELKI - ZNACZNE 5 3 4
UDERZENIE
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MONTAZ | DEMONTAZ (W CELU WYMIANY SKARPETY)

Powtoke stopy wktadaj i zdejmuj wytacznie przy uzyciu tyzki do butow. Usuwaj i wymieniaj skarpete CPIl wyfacznie
w razie potrzeby.

Jakikolwiek dalszy demontaz lub modyfikacja komponentow spowoduja utrate gwarangji.

INSTALACJA LACZNIKA GWINTOWANEGO

12. Wkrec tacznik gwintowany lub gwintowane gniazdo catkowicie w obudowe (Figure 2).

13. Aby ustawic zakres obrotu do wewnatrz i na zewnatrz, nalezy obrécic facznik przeciwnie do ruchu wskazowek zegara nie
przekraczajgc 90 stopni (1/4 obrotu) od pozycji poczatkowej do zadanego kata palca (Figure 3). Uwaga: Aby zapobiec odfaczeniu
stopy od protezy, nie nalezy przekracza¢ 90 stopni (1/4 obrotu).

14. Dokrec $rube zaciskowg 3 mm do 5 Nm (44 funty na cal).

MONTAZ WEWNATRZSZKIELETOWY

Uzywaj wytacznie wysokiej jakosci komponentow endoszkieletowych.

MONTAZ EGZOSZKIELETOWY

Zapoznaj sie z instrukcjq dotgczong do zestawu egzoprotezy bloku Scout, aby uzyskac szczegotowe instrukcje.

1. Podtacz gwintowane gniazdo egzoprotezy do bloku egzoprotezy za pomocg kotka (kotkow) zabezpieczajacych przed obracaniem
skierowanego (skierowanych) w zadanym kierunku. Zastosuj Loctite® 242 do sruby montazowej. Moment dokrecenia to 47 Nm
(35 funtdw na stope). Aby pominaé wyrownanie i laminowanie, przejdz do kroku 9.

2. Jesli uzywasz egzoprotezy z mozliwoscig wyrownywania, dotgcz narzedzie piramida egzoprotezy do bloku egzoprotezy za pomoca

czterech srub 5 mm. Moment dokrecenia to 15 Nm (11 funtow na stope).
. Przymocuj elementy endoprotezy 22 mm do narzedzia piramidy egzoprotezy i tymczasowo zamontuj gniazdo.

Hhw

. Wkrec do kofca gwintowane gniazdo egzoprotezy w obudowe. Dokrec srube zaciskowg do 5 Nm (44 funty na cal). Zatoz
skarpete CPI i obudowe stopy, a nastepnie wykonaj wyréwnanie dynamiczne.

. Po ukonczeniu wyrownania usun stope z bloku egzoprotezy.

. Zamontuj wyréwnang proteze do uchwytu transferowego. Zablokuj gniazdo i ustaw blok egzoprotezy we whasciwej pozycji.

Usun komponenty endoprotezy i narzedzia piramidy do egzoprotezy.

o Now

. Uzyj wymaganej metody, aby potaczy¢ blok egzoprotezy z gniazdem i usunac go z uchwytu. Uksztattuj i laminuj do uzyskania
pozadanego wykonczenia. Nie usuwaj piany z gornej czesci bloku egzoprotezy. Uwaga: Zszorstkowanie bloku egzoprotezy za
pomoca papieru sciernego o granulacji 80-120 znacznie polepszy przyleganie do laminacji i do pianki.

9. Ponownie {6z gwintowany blok egzoprotezy do bloku egzoprotezy. Nat6z Loctite® 242 na srube montazowg egzoprotezy i

zastosuj moment dokrecenia 47 Nm (35 funtow na stope). Ponownie zmontyj stope, skarpete CPl i obudowe stopy.

Informacje na temat montazu ptytki wzrostowej egzoprotezy mozna znalezé w instrukcji obstugi zestawu ptytek wzrostowych

Truper (dotqczonej do plytek wzrostowych).

MONTAZ LtACZNIKA LAMINUJACEGO

Aby uzyskac szczegotowe instrukcje, nalezy skorzystac z instrukgji przygotowania gwintowanego fqcznika

laminujgcego Scout.

1. Tymczasowo zamocuj stope do facznika gwintowanego i zaznacz jej potozenie (przednia lub tylng). Ma to na celu zapewnienie

tego, aby facznik nie byt ustawiony nieprawidtowo po ukonczeniu przygotowania. Usunaé stope po zakonczeniu.

2. Natnij powierzchnie facznika laminujacego w celu uzyskania lepszej przyczepnosci.

LAMINACJA JEDNOETAPOWA:
= Natoz wewnetrzna torbe PVA na model.
= Dodaj podwojna warstwe ponczochy z perlonu, z dystalnym wzmocnieniem weglowym lub nyglass.
= Przywiaz wielostronne paski karbonowe lub tasme przez otwory na wtyki. Unieruchom w pozycji AP/ML.
LAMlNACJA DWUETAPOWA:
= Wszystkie powierzchnie nalezy zszorstkowac przed natozeniem drugiej warstwy laminacji.
= Przenies wyréwnanie i przymocuj tacznik laminujgcy do warstwy wewnetrznej skarpety za pomoca $rodka
faczacego, np. mieszanki zywicy, kitu, kleju itp.
. Zatoz o-ring na podstawg gwintu tacznika laminujacego, aby uniemozliwic styk z zywica.
. Nat6z srodek do wyjmowania z formy na gwinty zaslepki laminowanej i dokrec facznik.
W razie potrzeby wtoz warstwe tworzywa nyglass lub karbonu pod wypustki w celu wzmocnienia.
. Dodaj podwojng warstwe ponczochy z perlonu.

Nastepnie natoz materiat do uktadania odpowiednio do indywidualnych potrzeb.
. Przywiaz materiat do rowka dystalnego.

VON O U AW

. Natdz zewnetrzng torbe PVA i gniazdo laminatu. Upewnij sig, ze zywica nasyca caty materiat do ukfadania.

10. Po utwardzeniu usun nadmiar zywicy i torbe PVA. Nastepnie wyjmij zaslepke laminowana i o-ring. Uwaga: Upewnij si¢, ze na
gwintach nie ma pozostatosci zywicy.

11. Wkrec do konca gwintowany tacznik w obudowe. Dokrec srube zaciskowa do 5 Nm (44 funty na cal). Zmontuj skarpete CPI i

obudowe stopy.

Informacje na temat montazu ptytki wzrostowej tgcznika laminujgcego mozna znalezé w instrukgji obstugi zestawu plytek
wzrostowych Truper (dotgczonej do ptytek wzrostowych).

REGULACJA STATYCZNA
Aby uzyskac optymalne funkcjonowanie, nalezy zrownowazyc wage pacjenta rownomiernie miedzy pietg a palcami
stop (Figure 4).

= Kazda grupa rozmiarow ma inne podniesienie piety: 13-15 em: 0,23 cala (5,8 mm), 1618 cm: 0,25 cala (6,4 mm), 19-22 em: 0,38
cala (9,5 mm)

= Linia obciazenia dzieli stopg na dzwignie piety 1/3 i dzwignie palcow 2/3.
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REGULACJA DYNAMICZNA
POZADANY REZULTAT |ZMIANA LINII WYROWNANIA | ZMIANA KOMPONENTU

Odegnij podeszwe produktu Scout lub przesun
linig obcigzenia z tytu

Stabilniejsza reakcja palca

Odegnij podeszwe produktu Scout lub przesun

Swobodniejsza reakcja palca (e cbciazeniae preodl

Odegnij podeszwe produktu Scout lub przesun

linie obcigzenia z przodu Dodaj klin pity

Stabilniejsza reakcja piety

Odegnij podeszwe produktu Scout lub przesun

linig obcigzenia z tytu Usuf in piety

Swobodniejsza reakcja piety

*Zapoznaj sie z instrukcjq zestawu klina piety Scout, aby zainstalowac lub usungc kliny piety.

UZYCIE W WODZIE

Proteza Scout posiada dopuszczenie do uzycia w stodkiej wodzie.

= Zachowaj ostroznosé podczas chodzenia po mokrych powierzchniach.

= Jesli proteza stopy zetknie sie wilgocia, wytrzyj ja do sucha niestrzepiaca sie szmatka.

OSTRZEZENIA
/\ OSTRZEZENIE

= Nie narazaj niniejszego produktu na dziafanie materiatow zracych, wody stonej lub skrajnych wartosci pH.
= Jakikolwiek dalszy demontaz lub modyfikacja komponentow spowodujg utrate gwarancii.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji technicznej lub uzywanie produktu niezgodnie z zakresem Ograniczonej Gwarangji
moze spowodowac obrazenia ciata pacjenta lub uszkodzenie produktu.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE RYZYKA RESZTKOWEGO
INFORMACJA O RYZYKU RESZTKOWYM

= W trakcie procesu dopasowywania nalezy pilnowac, aby skarpeta CPI nie zakleszczyta sie pomiedzy stopa
a komponentem endoszkieletowym.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEGLADU GWARANCYJNEGO | KONSERWACIJI

Firma College Park zaleca, aby zaplanowac wizyty kontrolne pacjentow zgodnie z ponizszym harmonogramem przegladow gwarancyjnych.
W przypadku pacjentow o wigkszej masie ciafa i/lub wigkszego oddziatywania na produkt moga by¢ wymagane czestsze przeglady.
Zuzycie komponentow migkkich zalezy od wagi pacjenta, poziomu uderzenia stopa

i Srodowiska. Podczas kazdego przegladu gwarancyjnego zalecamy kontrole wzrokowa, a w razie potrzeby wymiane nastepujacych
czgsci pod katem ich nadmiernego zuzycia i zmeczenia materiatu.

= Kompozytitaczniki = Powtfoka stopy

= Skarpeta CPI = Kiin na piete (o ile jest zastosowany)

HARMONOGRAM PRZEGLADOW GWARANCYJNYCH DLA SCOUT: CO SZESC MIESIECY, NASTEPNIE CO ROKU

CALODOBOWA POMOC TECHNICZNA / SERWIS AWARYJNY
Biura firmy College Park s3 czynne od poniedziatku do piatku w godzinach 8:30-17:30 (EST). Po godzinach mozna skontaktowac sie

z przedstawicielem College Park pod numerem dziatu wsparcia technicznego.
ODPOWIEDZIALNOSC

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane faczeniem komponentow, ktére nie zostaty przez niego autoryzowane.

A\ uwaca

Produkty i kemponenty firmy College Park sa projektowane i testowane zgodnie z oficjalnie obowigzujacymi normami lub
wewnetrznie zdefiniowanymi standardami, o ile nie maja zastosowania jakiekolwiek oficjalne normy. Zgodnosé z tymi normami
i standardami mozna osiagnac tylko wowczas, gdy produkty College Park sq uzywane wraz z innymi zalecanymi komponentami
College Park. Niniejszy produkt zostat zaprojektowany i przetestowany na podstawie jego uzytkowania przez jednego pacjenta.
Niniejszy produkt NIE powinien byc uzywany przez wielu pacjentow.

UWAGA
Jesli pojawia sie jakiekolwiek problemy z uzytkowaniem niniejszego produktu, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem. Protetyk i/lub
pacjent powinni zgfaszac wszelkie powazne incydenty”, do ktorych doszto w zwigzku z zastosowaniem urzadzenia, firmie College Park Industries,
Inc. i whasciwemu organowi paristwa cztonkowskiego, w ktorym ma swoja siedzibg/miejsce zamieszkania protetyk i/lub pacjent.
*,Powazny incydent” oznacza kazdy incydent, ktory bezposrednio lub posrednio doprowadzit, mogt doprowadzic lub moze prowadzic do
ktoregokolwiek z ponizszych zdarzen: (a) smierc pacjenta, uzytkownika lub innej osoby, (b) tymczasowe lub trwate powazne pogorszenie
stanu zdrowia pacjenta, uzytkownika lub innej osoby, (c) powazne zagrozenie dla zdrowia publicznego

ZGODNOSC Z NORMAMI 4 I
Niniejszy wyrob poddano badaniom zgodnie z norma ISO 10328, w ktorych potwierdzono

wytrzymatosé do dwéch milionow cykli obcigzenia. W zaleznosci od aktywnosci pacjenta ISO 10328 - “P” - “m’kg") A

moze to odpowiadac 2-3 latom uzytkowania.

*) Nie przekraczaé

1SO 10328 - OZNAKOWANIE maksymalnej masy ciata!

P Szczegotowe warunki i
ROZMIARBUTA| MAKSYMALNA WAGA (KG) | TRESC OZNAKOWANIA f ograniczenia uzytkowania

mozna znalez¢ w rozdziale

13-15cm 25 n/a*
16-18 cm 45 n/a* »Przewidziane zastosowanie”
19-22 cm 60 1ISO 10328-P3-60 kg Zawartym w pisemnej

instrukcjami producenta

- J
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Conteido da embalagem Ferramentas necessarias

(1) Pé Scout (1) Molde do pé (1) Chave sextavada de 3 mm
(1) Meia CPI (1) Kit de cunha Scout Ferramentas recomendadas
(1) Bota de selagem (16-22 cm sob pedido) (1) Saliéncia superior do pé

Este diagrama (Figure 1) visa familiariza-lo com as pegas exclusivas do modelo Onyx. As referéncias destas pegas séo indicadas nas
instruges, devendo ser igualmente utilizadas ao contactar com um representante da Assisténcia Tecnica

Componentes chave (Figure 1)

Pe
A. Estrutura B. Parafuso de grampo de C. Mola dos dedos D. Cunha permanente
3 mm - Bindrio de 5 N-m
(44 pol-lbs)
E. Cunha de calcanhar F. Mola do calcanhar « Meia CPI (ndo mostrada) + Molde de pé
arredondada (opcional) (nGo mostrado)

Opg¢aes adaptadoras roscadas (componentes adquiridos em separado)
G. Adaptador de piramide H. Recetor de piramide l.  Recetor Exo J. Adaptador de laminagao -

Pequeno

K. Adaptador de laminagdo - L. Adaptador de laminagao -

Médio Grande
Montagem exoesquelética (componentes adquiridos em separado)
M. Kit de ferramenta de N. Kit de bloco Exo O. Parafuso de montagem Exo (incluido com o Kit de bloco Exo)

- Bindrio de 47 N-m (35 pés-lbs)

piramide Exo (reutilizavel)

DESCRICAO DO PRODUTO
Este dispositivo de protese de pé é construido com uma estrutura, duas molas compostas e cunha de calcanhar. A mola dos dedos e a

mola do calcanhar estao fixas na estrutura com fixadores.

UTILIZAGAO PREVISTA

O modelo Scout & uma prétese de pé concebida para substituir uma ou mais fungées do pé humano biologico.

/A INDICAGOES: /A CONTRAINDICAGOES:

= Amputagdes dos membros inferiores * Nenhuma conhecida

ESPECIFICAGOES TECNICAS

TAMANHO DO PE LIMITE DE PESO

13-15cm 55|bs /25 kg

16-18 cm M0 Ibs /45kg

19-22 cm 1321bs / 60 kg

TR, 1315CM 16-18 CM 19-22 CM
Piramide 1,80in/4,6cm 194in/49cm 2,08in/5,3cm
Recetor 2,0in/53cm 2,24in /5,7 cm 2,38in/6,0cm
Bloco Exo Indisponivel 4,09in/10,4 cm 425in/10,8 cm
Adaptador Lam 1,85in/47cm 199in/51cm 213in/54cm

DIRETRIZES PARA O AJUSTE DA MARCHA GAIT MATCHING®

O ajuste da marcha determina a firmeza do pé com base nas especificagoes do utilizador (tamanho do pé, peso do doente e nivel do impacto).

CATEGORIAS DE FIRMEZA GRAFICO DA CATEGORIA DA FIRMEZA
Consulte o grafico abaixo para determinar a
categoria de firmeza correta.

Nota: A selegdo de uma categoria incorreta PESO KG 6-33 34-45 46-60
pode originar um fraco funcionamento do

PESO LBS 75-100 101-132

dispositivo. Contacte o Servigo Técnico da TAMANHO CM 13-15
College Park caso tenha davidas sobre a BAIXO - IMPACTO ALTO |1 N/A N/A N/A
selegdo da categoria.
TAMANHO CM 16-18
BAIXO - IMPACTO ALTO |1 2 3 N/A
TAMANHO CM 19-22
BAIXO - IMPACTO ALTO |1 2 3 4
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MONTAGEM E DESMONTAGEM (PARA SUBSTITUICAO DA MEIA)

Utilize a saliéncia superior do pé para retirar e colocar o molde do pé. Remova a meia CPI e substitua se necessario.
Qualquer outra desmontagem ou modificagdo dos componentes invalidara a garantia.

INSTALAGAO DO ADAPTADOR ROSCADO

12. Enrosque o adaptador roscado ou o recetor roscado completamente na estrutura (Figure 2).

13. Para definir a rotagdo interna-externa, rode no sentido antihorario ndo mais do que 90 graus (1/4 de volta) desde a posicao
iniciar até ao angulo de saida do dedo do pé (Figure 3). Atengao: Nao exceda 90 graus (1/4 de volta) para impedir a separagao
do pé da protese.

14. Aperte o parafuso de grampo de 3 mm com um binario de 5 N-m (44 pol-Ibs).

MONTAGEM ENDOESQUELETICA

Utilize exclusivamente componentes endoesqueléticos proximais de alta qualidade.

MONTAGEM ENDOESQUELETICA

Consulte a Folha de Instrugées do Kit de Bloco Exo Scout para obter instrugées detalhadas.

1. Fixe o recetor Exo roscado no bloco Exo com o(s) pino(s) antirrotagao orientado(s) para a posigao pretendida. Aplique Loctite®
242 no parafuso de montagem. Aperte com um binario de 47 N-m (35 pés-Ibs). Para ignorar o alinhamento e a laminagao,
avance para o Passo 9.

2. Se utilizar a opgao Exo alinhavel, fixe a ferramenta de piramide Exo no bloco Exo utilizando quatro parafusos de 5 mm. Aperte

com um binario de 15 N-m (11 pés-Ibs).

Fixe os componentes Endo de 22 mm na ferramenta de piramide Exo e monte o encaixe temporariamente.

. Enrosque o recetor Exo roscado completamente na estrutura. Aperte o parafuso de grampo com um binario de 5 N-m (44

pol-lbs). Coloque a meia CPl e 0 molde do pé e, em seguida, efetue o alinhamento dinamico.

Remova o pé do bloco Exo quando o alinhamento estiver concluido.

. Monte a protese alinhada num dispositivo de transferéncia. Bloqueie o encaixe e o bloco Exo na devida posigao.

Remova os componentes Endo e a ferramenta de piramide Exo.

Utilize 0 método desejado para estender o bloco Exo até ao encaixe e retire do dispositivo. Enforme e faga a laminag3o até alcangar o

acabamento pretendido. Nao retire a espuma da parte superior do bloco Exo. Nota: Torne aspera a espuma do bloco Exo utilizando uma lixa

de grao 80-120 para melhorar consideravelmente a adesao a laminagao e espuma.

9. Monte novamente o recetor Exo roscado no bloco Exo. Aplique Loctite® 242 no parafuso de montagem Exo e aperte com um
binario até 47 N-m (35 pés-lbs). Monte novamente o pé, e coloque a meia CPl e o molde do pé.

Para a montagem da placa de crescimento Exo, consulte a Folha de Instrugées do Kit de Crescimento Truper

(Truper Growth Plate Kit Instruction Sheet) incluida com as placas de crescimento

MONTAGEM DO ADAPTADOR DE LAMINAGAO

Consulte as Instrugées do fabricante do Adaptador de Laminagdo Roscado Scout para obter instrugées detalhadas.
1. Encaixe temporariamente o pé no adaptador roscado e assinale a posigdo (anterior ou posterior).
Isto destina-se a assegurar que o adaptador nao se encontra na orientagdo errada apés a concluséo do fabrico. Remova o pé
quando terminar.
2. Marque a superficie do adaptador de laminagao para uma melhor adesdo.

LAMINAGAO EM ETAPA UNICA:

= Aplique o saco PVA interior sobre o modelo.

Aw

PN

= Adicione uma camada dupla de invélucros de algodao (stockinettes) Perlon, com reforgo distal de carbono ou Nyglass.
= Aperte as tiras de carbono unidirecionais ou coloque fita adesiva nos orificios dos pinos. Fixe na posicao AP/ML.

LAMINAQAO EM DUAS ETAPAS:
Deve tornar asperas todas as superficies antes de aplicar a segunda laminagao.

= Transfira o alinhamento e fixe o adaptador de laminagao na camada do encaixe interior com um agente de endurecimento (ou
seja, mistura de resina, massa, adesivo, etc.).

. Aplique a junta tipo O-ring na base das roscas do adaptador de laminagdo para impedir o contacto com a resina.

»ow

. Aplique o agente desmoldante nas roscas da tampa de laminagao e aperte no adaptador.

. Se necessario, aplique camadas de Nyglass ou carbono sob as abas do adaptador para reforgo.
. Adicione uma camada dupla de involucros de algodao (stockinettes) Perlon.

Prossiga com a colocagdo em camadas dos materiais apropriados para o individuo em questao.

. Prenda o material colocado em camadas na ranhura distal.
. Aplique o saco PVA exterior e encaixe laminado. Certifique-se de que a resina satura todos os materiais colocados em camadas.

VO N O W

10. Quando endurecida, remova o excesso de resina e o saco PVA. Remova depois a tampa de laminagéo e a junta tipo O-ring.
Nota: Certifique-se de que fica nenhum residuo de resina nas roscas.

11. Enrosque o recetor Exo roscado completamente na estrutura. Aperte o parafuso de grampo com um binario de 5 N-m (44
pol-lbs). Coloque a meia CPI e o molde do pé.

Para a montagem da placa de crescimento do adaptador de laminagdo, consulte a Folha de Instrugées do Kit de Crescimento
do Adaptador de Laminagdo Scout (incluida com as placas de crescimento).

ALINHAMENTO ESTATICO

Para um funcionamento ideal, equilibre o peso do doente de maneira uniforme entre o calcanhar e os dedos do pé (Figure 4).
= Cada grupo de tamanho tem uma elevagéo do calcanhar diferente: 13-15 ¢cm: 5,8 mm (0,23 pol.), 16-18 cm: 6,4 mm (0,25 pol.),
19-22 ¢cm: 9,5 mm (0,38 pol.)

= Alinha de carga divide o pé a 1/3 de distancia do calcanhar e a 2/3 de distancia dos dedos.
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AJUSTES DINAMICOS

RESULTADO
PRETENDIDO

ALTERACAO NO ALINHAMENTO

SUBSTITUICAO DE
COMPONENTES

Resposta mais firme dos dedos

Flexione a planta do modelo Scout ou mova a linha
de carga posterior

Resposta mais suave dos dedos

Flexione a dorsal do modelo Scout ou mova a linha
de carga anterior

Resposta mais firme do calcanhar

Flexione a dorsal do modelo Scout ou mova a linha
de carga anterior

Adicione a cunha de calcanhar

Resposta mais suave do calcanhar

Flexione a planta do modelo Scout ou mova a linha
de carga posterior

Remova a cunha de calcanhar

*Para instalar ou remover a cunha de calcanhar, consulte as instrugées do Kit de cunhas Scout.
USO NA AGUA

O Pé Scout foi aprovado para uso em agua doce.
= Tenha cuidado ao caminhar sobre superficies molhadas.

= Depois do pé entrar em contacto com fontes de humidade, limpe-o com um pano sem pelo.
AVISOS
A\ Aviso

= Na&o exponha este produto a materiais corrosivos, agua salgada ou a valores extremos de pH.
= Qualquer outra desmontagem ou modificagéo dos componentes invalidara a garantia.
O incumprimento destas instrugées técnicas ou uma utilizagdo fora do ambito desta Garantia limitada poderéo resultar em lesées no

doente ou em danos no produto

DECLARAGAO RELATIVA A RISCOS RESIDUAIS
AVISO RELATIVO A RISCOS RESIDUAIS

= Durante o processo de adaptagao, certifique-se de que a meia CPI ndo fica presa entre o pé e os
componentes endoesqueléticos.

INSPECAO DE GARANTIA E INFORMAGCAO DE MANUTENCAO

A College Park recomenda que programe consultas com os seus doentes de acordo com o calendario de inspegao de garantia abaixo.
O elevado peso e/ou nivel de impacto do cliente poderdo exigir inspegdes mais frequentes. O desgaste dos
componentes suaves depende do peso do doente, do nivel de impacto e do ambiente. Recomendamos realizar
ainspecdo das seguintes pegas aplicaveis para verificar a existéncia de fadiga e desgaste excessivos em cada
inspegéo de garantia, e fazer as substituigoes necessarias.

= Compositos e adaptadores = Molde do pé

= Meia CPI .

CALENDARIO DE INSPECAO DA GARANTIA PARA O PE SCOUT: SEIS MESES E, EM SEGUIDA,
ANUALMENTE

ASSISTENCIA TECNICA / SERVICO DE EMERGENCIA 24-7-365
O horério de expediente normal do College Park é de segunda a sexta, das 8h30 as 17h30 (EST). Apés este horario, esta disponivel

um nimero da Assisténcia Técnica de emergéncia que lhe permite contactar um representante da College Park.

RESPONSABILIDADE

O fabricante nao é responsavel por danos causados por combinagées de componentes nao autorizadas pelo fabricante.

/\ ATENCAO

Os produtos e componentes da College Park sdo concebidos e testados de acordo com as normas oficiais aplicaveis ou por normas definidas
internamente quando nao existem normas oficiais aplicaveis. A compatibilidade e conformidade com estas normas s6 sao cumpridas quando
os produtos da College Park sdo utilizados com outros componentes da College Park recomendados. Este produto foi concebido e testado
com base na utilizagao por parte de um Unico doente. Este dispositivo NAO deve ser utilizado por varios doentes.

A\ ATENGAO

Contacte o seu n‘gdico imediatamente se ocorrer algum problema relacionado com a utilizagao deste produto. O protesista e/ou doente
deve relatar qualquer incidente grave® que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo a College Park Industries, Inc. e a autoridade
competente do Estado Membro no qual o protesista e/ou doente esteja estabelecido.

'Incidente grave" é definido como qualquer incidente que, direta ou indiretamente, tenha originado, possa ter originado ou possa originar
qualquer um dos sequintes; (a) a morte de um doente, utilizador ou outra pessoa, (b) a deterioragdo tempordria ou permanente do estado
de satde de um doente, utilizador ou outra pessoa, (c) uma ameaga a saide piblica grave.

CONFORMIDADE
Este dispositivo foi testado de acordo com a norma ISO 10328 para dois milhdes de ciclos de carga.
Dependendo da actividade do doente, isto pode corresponder a 2-3 anos de utilizagao.

1SO 10328 - SELO
1SO 10328 - “P” - “m”kg*) A

Cunha do pé (se aplicavel)

TAMANHO DO PE| LIMITE DE PESO (KG)| TEXTO DO SELO
13-15cm 25 n/a* *) O limite da massa corporal ndo
16-18 cm 45 n/a* pode ser excedido!
¥ pa. Para condigées especificas e
1% 220w 00 LS008, k3a00] A restrigées de uso, consulte a sec¢do

*As cargas de teste reais refletem a massa corporal maxima ferente & utilizog .
referente d utilizagéo prevista nas

instrugdes escritas do fabricante.
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(1) Pé Scout
(1) CPI Sock

(1) Bota com vedagao (16 a

Pe

A. Encaixe

Conteudo da embalagem

(1) Cobertura para pé
(1) Kit de cunha Scout

22 cm, mediante pedido)

B. Pinga de parafuso de 3 mm -
Torque de 5 N-m (44 pol./Ib)

F. Amortecedor do salto

Ferramentas necessarias

(1) Chave hexagonal de 3 mm

Ferramentas recome
(1) Foot Horn

C. Mola do dedo

ndadas

Este diagrama (Figure 1) ajuda vocé a conhecer as pegas originais do Scout. Estas pegas sdo referenciadas nas instrugdes e utilizadas

durante o contato com um representante da assisténcia técnica,

Componentes-chave (Figure 1)

D. Cunha permanente

« Cobertura para pé

E. Cunha arredondada de

calcanhar (opcional)

G. Adaptador piramide

K. Adaptador de laminagao -

Médio Grande

exo (reutilizavel)

DESCRIGAO DO PRODUTO

Este dispositivo de pé protético é construido com um alojamento, dois amortecedores de composto e cunha do calcanhar. O

H. Receptor piramide

L. Adaptador de laminagao -

M. Kit de ferramenta pirdamide N. Kit de bloqueio exo

« CPI Sock (ndo mostrada)
(ndo mostrada)

Opgoes do adaptador roscado (compras adicionais)

I Receptor exo
Pequeno

Montagem exoesquelética (compras adicionais)

J. Adaptador de laminagao —

O. Parafuso de montagem exo (incluido com kit de bloqueio exo)

- Torque 47 N-m (35 pés/Ib)

amortecedor do dedo é preso no encaixe e no amortecedor do calcanhar com fixadores.

USO PRETENDIDO

O Scout & uma prétese de pé projetada para substituir uma ou mais fungées do pé biologico do ser humano.

/\ INDICAGOES:

= Amputagdes de membros inferiores

ESPECIFICAGOES TECNICAS

/\ CONTRAINDICACOES:

* Nenhuma conhecida

TAMANHO DO PE LIMITE DE PESO

ALTURA DA

CONSTRUGAO
Piramide
Receptor
Bloqueio exo

Adaptador Lam

1,80 pol /4,6 cm
2,0pol/53cm
Nao disponivel

1,85pol /4,7 cm

13-15cm 551b/25kg
16-18 cm M01Ib/45kg
19-22 cm 1321b /60 kg

16-18 CM

194 pol /4,9 cm
2,24 pol /5,7 cm
4,09 pol /10,4 cm
1,99 pol /5,1 cm

19-22CM

2,08 pol /5,3 cm
2,38 pol /6,0 cm
4,25 pol /10,8 cm
213 pol /54 cm

ORIENTAGOES GAIT MATCHING®

O andar equilibrado determina a firmeza do pé com base nas especificages do usuario (tamanho do pé, peso do paciente e nivel de impacto).

CATEGORIAS DE FIRMEZA GRAFICO DE CATEGORIA DE FIRMEZA

Consulte a tabela abaixo para determinar a
categoria correta de firmeza.

Observagao: a selegdo incorreta

de categoria pode resultar em mau
funcionamento do dispositivo

Entre em contato com o servi¢o técnico
da College Park se tiver

davidas sobre a selegao da categoria.

PESO EM LIBRAS

PESO EMKG

75-100
34-45

101-132
46-60

TAMANHO EM CM 13-15

IMPACTO BAIXO A ALTO |1 N/A - N/A N/A
TAMANHO EM CM 16-18

IMPACTO BAIXO AALTO |1 2 3 N/A
TAMANHO EM CM 19-22

IMPACTO BAIXO AALTO |1 2 3 4
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MONTAGEM E DESMONTAGEM (PARA TROCA DE MEIAS)

Use o Foot Horn para vestir e retirar a cobertura para pé. Retire a meia CPI Sock e troque-a se for necessario.

Qualquer desmontagem ou modificagdo dos componentes anulara a garantia.

COMO INSTALAR O ADAPTADOR ROSQUEADO

12. Rosqueie o adaptador ou receptor rosqueado totalmente no alojamento (Figure 2).

13. Para definir a rotagdo interna-externa, gire no sentido anti-horario nao mais do que 90 graus (1/4 de uma volta) da posigao
inicial até o angulo de divergéncia desejado (Figure 3). Cuidado: Para evitar a separagao do pé da protese, nao exceda 90 graus
(1/4 de uma volta).

14. Aperte a pinga de parafuso de 3 mm em 5 N m (44 pol./Ib).

MONTAGEM ENDOSQUELETICA
Utilize apenas componentes endosqueléticos proximais de alta qualidade.
MONTAGEM EXOESQUELETICA

Consulte a ficha de instrugdes do Kit de blogqueio exo Scout para obter instrugées detalhadas.

1. Anexe o receptor exo rosqueado ao bloco exo com pino(s) antirrotagao orientado(s) na posigio desejada. Aplique Loctite® 242
no parafuso de montagem. Torque a 47 N-m (35 pés-Ib). Para pular o alinhamento e a laminagao, va para a Etapa 9.

2. Se estiver utilizando a opgdo exo ajustavel, anexe a ferramenta Piramide ao bloqueio exo com quatro parafusos de 5 mm. Torque
a15 Nem (11 pés-Ib).

3. Anexe os componentes endo de 22 mm na ferramenta piramide exo e monte o encaixe por um tempo.

N

. Rosqueie o receptor exo rosqueado completamente no alojamento. Aperte a pinga de parafuso com 5 N m (44 pol./Ib). Coloque
ameia CPI Sock e a cobertura para pé e, em seguida, realize o alinhamento dinamico.

. Quando o alinhamento estiver concluido, remova o pé do bloqueio exo.
Monte a protese alinhada no bloco de transferéncia. Trave o encaixe e o bloqueio exo na posigéo.

Remova os componentes endo e a ferramenta pirdmide exo.

© N o w

. Use o método desejado para abranger o bloqueio exo ao encaixe e retire-o do bloco. Molde e lamine para obter o acabamento
desejado. Nao remova a espuma do topo do bloqueio exo. Observagao: Adensar a espuma do bloco exo utilizando uma lixa de
grdo 80-120 melhorara bastante a adesdo a laminagdo e espuma.

9. Monte novamente o receptor exo rosqueado ao bloqueio exo. Aplique Loctite ® 242 no parafuso de montagem exo e aperte

com torque de 47 N-m (35 pés-Ib). Monte novamente o pé e coloque a meia CPI Sock e a cobertura para pé.

Para a montagem da placa de extensdo exo, consulte a ficha de instrugées do kit da placa de extensao Truper

(inclusa com as placas de extensdo)

MONTAGEM DO ADAPTADOR DE LAMINAGAO

Consulte as instruges de fabricagdo do adaptador de laminagdo rosqueado Scout para obter instrugées detalhadas.
1. Anexe temporariamente o pé ao adaptador rosqueado e marque a posigao (anterior ou posterior). Isso é para garantir que o
adaptador ndo esta na orientagao errada assim que a fabricagdo for concluida. Remova o pé ao terminar.

2. Escore a superficie do adaptador para uma melhor aderéncia.

LAMINAGAO DE ETAPA UNICA:

= Aplique um saco de PVA interno sobre o modelo.

= Adicione uma dupla camada de meia de perlon, com reforgo de carbono distal ou nyglass.

= Amarre tiras de carbono unidirecional ou fita adesiva através dos orificios do pino. Fixe na posicdo AP/ML.

LAMINAGCAO DE DUAS ETAPAS:

= Todas as sugperffcies devem ser lixadas antes da aplicagdo da segunda laminagao.

= Transfira o alinhamento e fixe o adaptador de laminagdo na camada do soquete interno com agente adesivo (por exemplo,
mistura de resina, massa de vidraceiro, adesivo etc.).

3. Aplique o anel de vedagao tipo O-ring na base das roscas do adaptador de laminagao para evitar o contato com a resina.

Aplique um desmoldante nas roscas da tampa de laminagao e aperte no adaptador.

. Se necessario, aplique camadas de nyglass ou carbono sob as abas do adaptador para reforgar.

Adicione uma dupla camada de meia de perlon.

Continue com os materiais acumulados adequados para o individuo.

. Amarre o material acumulado na ranhura distal.

Aplique o saco PVA externo e o encaixe laminado. Verifique se a resina satura todo o material acumulado.

10. Depois de tratado, remova o excesso de resina e o saco de PVA. Em seguida, remova a tampa de laminagao e o anel de vedagéo
tipo O-ring. Observagao: Certifique-se de que ndo ha resina nas roscas.

11. Rosqueie o adaptador rosqueado completamente no alojamento. Aperte a pinga de parafuso com 5 N m (44 pol./Ib).
Coloque a meia CPI Sock e a cobertura para pé.

Para a montagem da placa de crescimento do adaptador de laminagdo, consulte a ficha de instrugées do kit da placa de

crescimento do adaptador de /urpmagﬁo rosqueado Scout (incluido com as placas de crescimento).

ALINHAMENTO ESTATICO

Para o funcionamento ideal, equilibre o peso do paciente igualmente entre o calcanhar e o dedo do pé (Figure 4).

= Cada grupo de tamanho tem uma elevagao de calcanhar diferente: 13-15 em: 0,23 pol. (5,8 mm), 16-18 cm: 0,25 pol. (6,4 mm),
19-22 em: 0,38 pol. (9,5 mm)

= Alinha de carga divide o pé em 1/3 na alavanca do calcanhar e em 2/3 na alavanca do dedo do pé.
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AJUSTES DINAMICOS
RESULTADO DESEJADO | AJUSTE NO ALINHAMENTO | AJUSTE NO COMPONENTE

Flex3o plantar do Scout ou movimento da

Resposta mais firme dos dedos do pé il e e s

.| Flexdo dorsal do Scout ou movimento da linha
Resposta mais suave dos dedos do pé -
de carga anterior

Flexdo dorsal do Scout ou movimento da linha

. Adicione a cunha do calcanhar
de carga anterior

Resposta mais firme do calcanhar

Flex3o plantar do Scout ou movimento da

Remova a cunha do calcanhar
linha de carga posterior

Resposta mais suave do calcanhar

*Para instalar ou remover as cunhas do salto, consulte as instrugées do kit de cunhas de salto Scout.
O Scout & aprovado para uso em agua doce.

= Tome cuidado ao caminhar sobre superficies molhadas.

= Se o pé entrar em contato com umidade, seque-o com um pano sem fiapos.

= Nao exponha este produto a materiais corrosivos, agua salgada ou pH extremo.

= Qualquer desmontagem ou modificagdo dos componentes anulara a garantia.

O ndo cumprimento destas instrugdes técnicas ou o uso deste produto fora do Gmbito da sua garantia limitada pode resultar em prejuizo
para o paciente ou em danos ao produto.

DECLARAGAO DE RISCO RESIDUAL
AVISO DE RISCO RESIDUAL

= Durante o processo de instalagao, certifique-se que a meia CPI Sock ndo fique prensada entre o pé e os componentes do endoesqueleto.

INSPECAO DE GARANTIA E INFORMAGCOES DE MANUTENCAO

A College Park recomenda o agendamento de pacientes para exames de acordo com o agendamento de inspegao garantida abaixo.
Sobrepeso do paciente e/ou alto nivel de impacto podem exigir inspegdes mais frequentes. O desgaste de
componentes delicados depende do peso do paciente, do nivel de impacto e do ambiente. Em cada inspegao
garantida, recomendamos a inspegdo das pegas aplicaveis abaixo para verificar se ha desgaste e fadiga excessivos,
bem como a realizagdo de trocas conforme necessario.

= Compostos e adaptadores = Cobertura para pé

= CPISock = Cunha do calcanhar (se aplicavel)

AGENDAMENTO DA INSPECAO DE GARANTIA PARA O SCOUT: SEIS MESES, DEPOIS ANUALMENTE.

ASSISTENCIATECNICA/SERVICO DE EMERGENCIA 24X7X365

O horario normal de expediente da College Park é de segunda a sexta, das 8h30 as 17h30 (EST - horario da costa leste dos
EUA e Canada). Apos o horério comercial, um nimero de Servigo Técnico de emergéncia fica disponivel para contato com um
representante da College Park

RESPONSABILIDADE

O fabricante nao se responsabiliza por danos causados por combinagoes de componentes nao autorizadas pelo fabricante.

/\ cuibApo

Os produtos e componentes da College Park foram projetados e testados de acordo com os padrées oficiais aplicaveis ou um padrao
definido interno quando um padrao oficial ndo for aplicavel. A compatibilidade e conformidade com estes padroes sao obtidas
somente quando os produtos da College Park séo utilizados com outros componentes recomendados da College Park. Este produto
foi projetado e testado baseado no uso individual do paciente. Este dispositivo NAO deve ser usado por mais de um paciente.

A\ cuibabo PT-BR
Mediante ocorréncia de quaisquer problemas de uso deste produto, entre em contato imediatamente com um profissional médico.

O protético e/ou paciente deve relatar qualquer incidente grave” que tenha ocorrido em relagdo ao dispositivo a College Park
Industries, Inc. e a autoridade competente do Estado-Membro em que o protético e/ou paciente esta estabelecido.
*Incidente grave" é definido como qualquer incidente que direta ou indiretamente levou, pode ter levado ou pode levar a qualquer um dos
seguintes; (a) a morte de um paciente, usudrio ou outra pessoa, (b) a deterioragdo grave temporaria ou permanente do estado de saide de

um paciente, usudrio ou outra pessoa, (c) uma séria ameaga a satde publica.

CONFORMIDADE

Este produto foi testado de acordo com o padréo ISO 10328 em dois milhdes de ciclos de carga.
A depender das atividades do paciente, isso pode corresponder a 2 ou 3 anos de uso.

1SO 10328 - SELO

TAMANHO DA apr A]
PROTESE DE pE | LIMITEDEPESO (KG)|  TEXTO DO SELO 1SO 10328 - “P” - “m’kg")

13-15cm 25 n/a* *) O limite da massa corporal

16-18 cm 45 n/a® ndo deve ser excedido!

19-22 cm 60 1SO 10328-P3-60 kg é Para sab?rus condigées especificas
e limitagGes de uso, consulte a

*As cargas de teste reais refletem a massa corporal maxima .
segdo sobre o uso pretendido nas

instrugdes do fabricante
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Tpebyembie uHcmMpymeHmMol

(1) Topuesoit ko4 3 Mm

PekomeHOyemble UHCMpyMeHmMbl

(1) Poxok ana 060104KM CTOMbI

Codeprcumoe ynaxKosKu
(1) Ctona Scout (1) O6onouKa cTonbl

(1) Hocok CPI (1) Komnnekr knuHa Scout

(1) Yexon repmetusauuu (16-22 cm no 3anpocy)
C nomoubto amoli cxemol (Figure 1) 8ol MOX(EMe y3HAMb, KAK HA3bIBAIOMCA ME UU UHbIE KOMNOHeHMb! Scout. Imu
HA38QHUA BCMPEYAOMCA 8 MeKcme UHCMpyKyull. Kpome mozo, ux Heobxo0umo 3Hame npu 0bUweHUU

¢ npedcmasumenem mexHu4eckol cryx6bl.

OcHoeHble komnoHeHmoi (Figure 1)

Cmona

A. Koxyx D. MocTosHHbIM KAnH

B. 3aXMMHOM BUHT 3 MM, C. HockoBas npyxuHa
MomeHm 3amsmiKu 5 H-m

(44 drolim-pyHma)

E. CkpymeHHbIit naTouHbiit - F.
KK (dononHumessHo)

G. MupamugansHbli H.
apjantep
K. Agantep gns L

MATOYHaA NpyXKMUHa

MupamuaanbHblii
NPUEMHUK

Apantep ana

* Hocok CPI
(He nokasaHo)

. Mpuemuuk gns
9K30CUCTEMbI

¢ O60on04Ka CTOMbI
(He nokasaHa)

BapuaHmel pe3bboeo2o adanmepa (npuobpemaromca omaesnbHoO)

J. Apantep ans
NaMUHWPOBaHUA,
ManeHbKui

NaMWHUPOBAHWA, CPEAHUI NaMUHUPOBaHUSA, 6oNbLUIO

SK30CKenemHolili MOHMax ¢ (KOMI'IOHeHmbI npqupemalomcn 0maean0)
O. MoHTaxHbIi 60T 9K30CUCTEMBI
(BXOAMT B KOMMN/EKT B/10Ka 3K30CUCTEMDI)
MomerHm samsxku 47 H-m (35 pym-cpyHmos)

M. Habop nupamugansHeix  N. Komnnekr sk3o610ka
MHCTPYMEHTOB

ANA 3K30CUCTEMDbI

(MHo20pa3o8bIll)

ONMUCAHUE U3JENNA

370 NPOTE3HOE YCTPOMCTBO CTOMbI OCHALLEHO KOMXKYXOM, 1BYMA KOMNO3UTHBIMM NPYXUHAMMU U NATOYHBIM KNUHOM.
HockoBas Npy»uHa KPenuTCA K KOXKYXY U MATOYHOMW NPYXKMHE C NOMOLLbIO GpUKCAaTOPOB.

NPEAYCMOTPEHHOE NPUMEHEHUE

Scout npeacTasaseT coboit NpoTe3HOE YCTPOIMCTBO CTOMbI, KOTOPOE NPeAHa3HA4eHO [/1A BOCCTAHOBNEHUA OAHOM
WUAN HECKONBbKMX GYHKLMIA BUONOrMYECcKOM CTOMNbl YenoBeka.

/\ NOKA3AHMA K MPUMEHEHMIO: /A\ NPOTUBOMOKA3AHMA:

" AMI'IyTaLl,VIﬂ HUXHUX KOHEeYHOCTEen " HeT,Cl,aHHhIX

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

PA3SMEP CTOMbI NPEAE/IbHBIN BEC

13-15cm 55 ¢yHTOB/25 Kr
16-18 cm 110 dyHTOB/AS Kr
19-22 cm 132 dpyHTa/60 Kr

BbICOTA CEOPKU
Mupamupa
MpuemHuk

2,08 aronima/s,3 cm
2,38 atoimal/6,0 cm
4,25 pronima/10,8 cm
213 groinmal/5,4 cm

1,94 proitma/4,9 cm
2,24 pronmalS,7 cm
4,09 grorma/10,4 cm
1,99 arwoitma/S,1 cm

1,80 aroitma/4,6 cm
2,0 aorima/S,3 cm

HepocTynen

1,85 atoiima/4,7 cm

Bnok ak3ocuctembl

ApanTtep Ans NaMUHUPOBAHUA

PEKOMEH/ALIMM M0 GAIT MATCHING®

MoaroHKa nog, NoXoAKy OnpesenseT ycToMYMBOCTL CTOMbI HA OCHOBE XapaKTEPUCTUK Nosib3osaTtens (pasmep cTonbl,
BeC NalyeHTa ¥ ypoBeHb BO3/ENCTBUA).

KATErTOPUU TAB/IULIA KATETOPUI1 YCTONYUBOCTU
YCTONYUBOCTU S6.74 752100

[ns onpeaenenns Hagnexaluein

101-132
46

BEC (®YHTbI)

60

KaTeropuu ycTomunBoCTM Cm.
cheayioulyto Tabnvy. PA3MEP (CM)
“ CNABOE/CU/IbHOE

MpumeyaHue. HesepHbIii BbIGOP BO3AENCTBME 1 HeT faHHbIX  HeT AaHHbIX  HeT AaHHbIX
KaTeropmun Mmox<etT npusectm
K HEHaaNexallLelt paboTe PASMEP (CM) 16-18
npotesa. CBAXMTECH C CNABOE/CU/IbHOE 1 2 3 H
TexHnueckoit cnyxboit College BO3AENCTBUE eT AaHHbIX
Park npv Hannumu sBonpocos o PA3MEP (CM) 19-22
Bbibope KaTeropuu.

CNABOE/CUNIbHOE ] 2 3 4

BO3AEWCTBUE
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CBEOPKA U PA3EOPKA (19 3AMEHbI HOCKA)

Mcnonb3yiite POXOK ANA HaAeBaHNA U CHUMaHUA 060/104KM cTorbl. CHumKTe Hocok CPI v 3ameHuTe npu HeobXxoAUMOoCTU.
JNioban ganbHeliwan pasbopka Uan MoandUKaLmUa KOMNOHEHTOB aHHYNMPYET rapaHTwio.

YCTAHOBKA PE3bBOBOIO ALANTEPA

12. MonHocTbio BBepHUTE pe3bboBoit aganTep unm pesbboBoit NpuemHuk B Koxyx (Figure 2).

13. 1nA obecneyeHns BHyTPeHHEro/BHELIHEro BPaLLEHUA NOBEPHITE NPOTUB YacoBO CTpenkK He Gonee Yem Ha 90 rpasycos
(1/4 06opoTa) OT UCXOLHOTO MONOXKEHNA L0 XKenaemoro yrna passopora cronsi (Figure 3). OctoposkHo! Bo nsbesxaHue
OTXOMAEHWA CTOMbI OT NPOTE3a He NoBopauunsaiite 6onee yem Ha 90 rpaaycos (1/4 obopora).

14. 3akpyTUTe 3aXKMMHOI BUHT 3 MM C MOMeHTOM 5 H-m (44 atoiim-¢pyHTa).

3HAOCKENETHBIA MOHTAX

V]CI‘lDﬂbSyﬂTE TO/IbKO BbICOKOKa4yeCTBeHHble NPOKCUMaibHble SHAOCKeNIeTHble KOMMNOHEeHTbI.

3K3OCKEJIETHbIA MOHTAX

ModpobHbIE UHCMPYKYUU CM. 8 UHCMPYKUUU K Komnsaekmy 610Ka ak3ocucmemsl Scout.

1. MoacoeanHuTe pe3b6OBOI NPUEMHUK ANA IKIOCUCTEMDI K 610KY SK30CUCTEMBI C MOMOLLbIO aHTUPOTALMOHHbIX WTUGTOB,
OPUEHTUPOBaHHbIX B HEOBXOAMMOM nonoxeHnn. Hanecute Loctite® 242 Ha MOHTaXKHbIN 60A1T. 3aKpyTuTe ¢ MOMeHTOM 47 H-m
(35 ¢dyT-0yHTOB). YTOBBI MPONYCTUTHL BbIPaBHUBAHME U TAMUHUPOBAHUE, NepeiiauTe K wary 9.

EC/M MCNoNb3yeTcA BbIPaBHUBAEMbI BapUaHT 3K30CUCTEMbI, NPUKPENUTE NMPaMUAANbHDBINA MHCTPYMEHT AnA
3K30CUCTEMbI K 610Ky 9K30CMCTEMBI C NOMOLLBIO YeTbIPEX BUHTOB 5 MM. 3aKpyTuTe ¢ MOMeHTOM 15 H-m

(11 dyT-dyHTOB).

MpUKpenuTe KOMMNOHEHTbI SHAOCUCTEMbI 22 MM K TUPaMUAANbHOMY MHCTPYMEHTY AN SK30CUCTEMbI U BDEMEHHO
YCTaHOBUTE UNIb3Y.

MoNHOCTbIO BBEPHUTE Pe3bGOBOI MPUEMHMK /1A SK30CUCTEMbI B KOXKYX. 3aKPYTUTE 3aKMMHOI BUHT C MOMEHTOM 5 H-M

(44 proiim-dyHTa). Haperste Hocok CPI 1 060104Ky CTOMbI, @ 3aTeM BbIMONHUTE /| KOe BbIp

. Mo 3aBepLUeHNN BbIPaBHUBAHWA CHUMUTE CTOMy € 6/10Ka 9K30CMCTEMBI.

CMOHTUPYATE BbIPOBHEHHDIV MPOTE3 B NEPeXoaHbIi LWaboH. 3aduKCUpyiiTe b3y 1 610K 3K30CUCTEMBI HA MecTe.
CHUMUTE KOMMNOHEHTbI 3HAO0CMUCTEMBI U I'IVIpaMMAaI'IbeII;I WHCTPYMEHT ANA 3K30CUCTEMDI.

. Mcnonb3yiite Heo6X0AMMBIV METOA ANA NoaBeeHNA 610Ka IK30CUCTEMBI K TU/Ib3e U CHATUA C WabnoHa. Mpuaaiite
bopmy 1 namuHMpyiiTe ANA HeobXxoaMMOI OTAENKN. He CHUMaliTe NneHoMaTepuan ¢ BepxHel YacTh 6/10Ka 9K30CUCTEMBI.
MpumedaHwe. MpraaHue LWepoxoBaToCTU NeHomaTeprany 6710Ka 3K30CMCTEMbI C NOMOLLBIO HaxAaYHoOM Bymaru ¢
3epHucTocTbio 80-120 3HaUMTENbHO YAYULINT aAre3nio Kak K 1aMMHaTY, Tak U K NeHomaTepuany.

CHoBa cobepuTe pe3b60BOI NPUEMHMK ANA IK30CUCTeMbl Ha 610Ke Ana ak3ocucTembl. HaHecuTe Loctite® 242 Ha
MOHTaHbI 6ONT SK30CMCTEMbI U 3aKPYTUTE C MOMEHTOM 3aTAXKM 47 H-m (35 dpyT-pyHTOB). MOBTOPHO CobepuTe cTony,
HageHbTe Hocok CPI v o6onouky cTonbi.

1A cBOPKU NAACMUHKU pOCMA 3K30CUCMeEMbI CM. UHCMPYKUUIO K KOMNaAeKmy naacmuHku pocma Truper (nocmasnsemcs ¢
naacmuHKamu pocma).

MOHTAX AAQANTEPA A4/14 TAMWHUPOBAHUA

M0OPO6HbIE UHCMPYKUUU CM. 8 UHCMPYKYUU N0 U320MoereHuto pe3s608020 adanmepa 015 GMUHUPOBAHUA Scout.

N

w

>

© N !
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1. BpemeHHO NpuKpenuTe cTony K pe3bboBOMY afanTepy 1 oTMeTbTe nonokeHue (nepeaHee uiv 3aaHee). 310 NO3BOAUT
obecneynTb NPaBUNLHOCTL NONOXKEHNA aZjanTepa Nocae U3roToBieHNA. CHUMUTE CTOMy Nocae OKOHYaHUA NpoLeaypbl.
2. Cpenaiite Hagpesbl Ha NOBEPXHOCTW aAanTepa ANA NAMUHUPOBAHNA ANA Nydleil aaresun.

OAHO3TAMHOE TAMWUHUPOBAHMUE:

= HageHbTe BHYTPeHHUIA nakeT u3 MNBA Ha mogenb.
= HaTaHWTe ABYXCNOMHOE NEPSIOHOBOE TPUKOTaXKHOE NONOTHO C ANCTA/IbHBIM YCUIEHMEM W3 YINIe- UM CTEKNOBOOKHA.

= [poTAHMTE OAHOHaNPaBAeHHbIe NONOChI U3 YINEBONOKHA UM NEHTY Yepes OTBEPCTUA ANA 3y6LoB. 3aduKcupyiite B
nepeaHe-3ajHeM/Me/jaNbHO-/1aTePabHOM MO/IOKEHUM.

ABYX3TANHOE NTAMWHUPOBAHME:

= [lepep BbINOAHEHWEM BTOPOrO 3Tana 1aMUHUPOBAHKA BCEM NOBEPXHOCTAM HEOBXOAMMO NPUAATH LIEPOXOBATOCTb.

= Wcnonb3yitte 3Ha4eHUA BbIPAaBHUBAHWA U NPUKPENUTe ajanTep ANA TAMUHUPOBAHUA K BHYTPEHHEMY C/IO0 MMAb3bl C
NOMOLLbIO CBA3YIOLLErO BelecTsa (Hanpumep, CMONAHON CMeCH, LWNATAEBKM, KNea U T. A.).

3. YcTaHOoBWTE YNNIOTHUTENIbHOE KO/bLO Ha OCHOBaHMe pe3bbbl aganTepa A8 NaMUHUPOBaHUA, YTO6bI NPeaoTBpaTUTL
KOHTaKT C MOIMMEPOM.

4. HaHecuTe aHTUa/Are3nBHYIO CMasKy Ha pe3bby TaMUHMPYIOLLETO KOAMayKa v 3aTAHUTE Ha ajanTepe. R U

5. Mpu HeobXxoAMMOCTH A06GaBbTe COM CTEKNO- UAM YIIEBONIOKHA NOA, YWKM ajanTepa ANa yCUNeHus.

6. HatAHWMTe ABYXCNOIHOE NEePNOHOBOE TPUKOTAXKHOE MO/IOTHO.

7. TpucTynuTe K yKNaZKe NOAXOAALLErO MaTepuana.

8. 3akpenuTe yKNa[O0uHbIN MaTepuan B AuUCTanbHoM 6oposake.

9. HapeHbTe HapyHbIi nakeT u3 MBA 1 BbINOAHUTE NaMMHUPOBAHUE TM/b3bl. Y6eauTech, 4To Nonnmep nponuTan sce
Ha/loXeHHble CI0M MaTepuana.

10. Mocne OTBEPXKAEHWA YAANNTE UMLK NOAUMEP] U NaKeT 13 MBA. 3aTem yaannuTe NaMUHUPYIOLNIA KONNAYOK
1 YNAOTHUTENbHOE KONbLO. Mprmeyarue. Y6eauTecs, 4To Ha pe3bbe He 0CTanoch Noanmepa.

11. MonHocTbio BBEPHUTE Pe3b6OBOI afanTep B KOKYX. 3aKPYTUTE 3aKUMHON BUHT C MOMEHTOM 5 H:m
(44 proim-¢pyHTa). HageHbte Hocok CPI 1 o6on0uky cTombl.

Ana c6opku nnacmuxKu pocma adanmepa 0418 AAMUHUPOBAHUA CM. UHCMPYKYUIO K KOMN/AEKMY NAGCMUHKU pocma

pe3b608020 adanmepa 0119 NAMUHUPOBAHUSA Scout (NOCMasnAemca ¢ NAGCMUHKAMU pocma).

CTATUYECKOE BbIPABHUBAHUE
18 ONTUManbHOTO GYHKLMOHMPOBAHUA BEC NALMEHTa A0/MKEH BbiTb ypaBHOBELLEH MEXAY NATKOM U Hockom cTonbl (Figure 4).
= KawpaoW pasmepHoit rpynne cooTBETCTBYET pasHblii nogbem natku: 13-15 em: 0,23 atoiima (5,8 mm), 16-18 cm:
0,25 awoiima (6,4 mm), 19-22 cm: 0,38 aroiima (9,5 mm)
= JIMHUA Harpy3KKM JeNWT CTony B COOTHOLWEHMM 1:2 (C paccToAHWEeM A0 NATKM B iBa pa3a MEHbLUMM, YeM [0 HOCKa).
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OWHAMMWYECKUE PETYIMPOBKU
HEOBXOAMMBbIA PE3YNILTAT M3MEHEHME BbIPABHUBAHWA M3MEHEHME KOMMOHEHTA

OnycTuTe HOCOK CTOMbI Scout nan nepemectute
bonee xecTkaa peakuma HoCKa -
JIMHUIO Harpy3Ku Hasaz

MpUNOAHUMMTE HOCOK CTOMbI Scout MmN
Bonee mArkaa peakuma Hocka

NepemecTUTe IMHUIO Harpy3Ki Bnepes,
TpUNOAHMMUTE HOCOK CTOMbI Scout UK
nepemecTuTe IMHUIO HarpysKi Bnepes,
OnycTuTe HOCOK CTOMbI Scout MK NepemecTiTe
JIMHUIO Harpy3Ku Hasaz,

Bonee xecTkana peakuma NATKK YCTaHOBUTE NATOYHbIN KAWH

bBonee mArkan peakuua NATKM CHUMWTE NATOYHbIV KAUH

*[11A yCMaHOBKU UsU CHAMUA NAMOYHO20 KAUHA CM. UHCMPYKUYUIO K KOMNAEKMY KAuHA Scout

UCNONb30OBAHUE B BOAE

M3penve Scout paspeleHo K NPUMEHEHUIO B NPECHOI Boae.

= Cob/tofaiite OCTOPOKHOCTb NPU XOAb6E MO MOKPbIM NOBEPXHOCTAM.

= [loc/ie nonajaHWa Ha cTony BAaru NpoTpuTe ee Hacyxo 6e3BOPCOBOM TKaHbIO.

NPEAYNPEXAEHNA
OCTOPOXHO

= He noagepraiite 370 U3aeNMe BO3AEICTBIIO arpeccHBHbIX MaTePUaNoB, CONEHOM BOAbI UM MaTePUAN0B C O4eHb BbICOKMM
VNN HASKAM 3HaveHrem pH.

= Jliobas ganbHeiwan pazbopka nam moandUKaLmMa KOMNOHEHTOB aHHYAMPYET rapaHTuLo.

HecobntodeHue amux mexHu4eckux uHcmpyKou Us1U UCNo/b308aHUE 3MO20 U30enus 8He PAMOK e20 DZPGHUHEHHDJ eapaHmuu

MOXem npueecmu K mpasme NayueHmMa uau nospexdeHuro u3oesus

3AABNIEHUE OB OCTATO4YHbIX PUCKAX
YBEAOMJIEHUE OB OCTATOYHbIX PUCKAX

= B npoLecce NOArOHKM CreauTe 3a Tem, 4Tobbl Hocok CPI He 3allemnanca mex.ay CTonoi 1 3HAOCKENETHbIMU KOMNOHEHTaMM

MHOOPMALINA O TAPAHTUMHBIX MPOBEPKAX U OBCNYXUBAHUU

College Park pekomeHzyeT, 4To6bl Bbl N1aHMPOBAM A/A CBOMX NALMEHTOB MPOBEPKM B COOTBETCTBMM C rpaduKom
rapaHTUHbIX NPOBEPOK HIUKe.

Bonbluoit BeC naLyeHTa u/nm yposeHb BO3AENCTBIA MOryT NoTpe6oBaTh 601ee HacTbiX NPOBEPOK. M3HOC MATKOTO KOMMOHEeHTa
3aBYCHT OT BECA NaLMeHTa, yPOBHA BO3AEMCTBUA 1 OKPY:KatoLLEel cpeapl. Mbl PEKOMEHZYEeM BamM NPOBEPATL C/iesytoLne
NPUMEHUMbIE AETa/N Ha NPEAMET YPE3MEPHOTO M3HOCA U YCTANOCTV NP KaXA0 rapaHTUNHOM NPoBEpKe.

= KOMMO3uTbl U NEPexoAHUKN = 060n04Ka cTonbI

= Hocok CPI = [IATOYHbIM KAMH (€CAM NPUMEHNUMO)

TPA®UK TAPAHTUHBIX MPOBEPOK SCOUT: 6 MECALLEB, 3ATEM EXKEFOAHO

KPYINOCYTOYHAA TEXHUYECKAA NOMOLLb U SKCTPEHHOE OBC/TYXXUBAHUE

O6bluHoe Bpema paboTbl College Park — ¢ noHeaenbHuka no natHuuy, ¢ 08:30 Ao 17:30 (cTaHaapTHOE BOCTOUHOE Bpems).
B Hepabouee Bpema MOXHO cBA3aTbCA ¢ npeactasutenem komnaknm College Park, no3BoHnB no Homepy 3KCTpEHHOTO BbI3oBa
TEeXHUYECKOMN CNyxbbl.

OTBETCTBEHHOCTb
Mpou3BoAUTENb He HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a yLiep6, 7 UCNONb30 COYETaHU KOMMOHEHTOB, KOTOPblE He
[ paspeleHbl npoussoamuTenem.
BHUMAHMUE!
M3sgenna n komnoHeHTsl College Park paspabaTbigatoTca 1 TecTVpyIOTCA B COOTBETCTBUM C NP oduuma

CTaH4apTaMu UAW BHYTPEHHUM CTaHAAPTOM KOMMAHUM, CAW He NpUMeHAETCA odULManbHbIN cTaHaapT. COBMECTUMOCTb

1 COOTBETCTBME 3TUM CTaHAAPTaM AOCTUIAKOTCA TONbKO Toraa, koraa uspaenua College Park ncnonbsytotea ¢ apyrmn
pekomeHzoBaHHbIMM KomnoHeHTamu College Park. 310 nsgenve paspabortaHo 1 NpoTecTMPOBaHO Ha OCHOBE MCMONB30BaHMA
OfIHAM NauneHTOM. 370 ycTpoicTBo HE JO/IKHO MCMNONb30BaTLCA HECKONBKMMM NaLMeHTaMM.

BHUMAHMUE!
Ec/u Npu1 MCNoNb30BaHMM 3TOTO U3AENNA BOSHUKHYT Kakue-11M6o npobaembl, HemeneHHo obpatuTech K Bpady. Mpotesuct u/
MM NaLMeHT AoNHbI coobwath komnanum College Park Industries, Inc. M KOMNETEHTHbIM OpraHam rocyaapcTsa-yyacTHuKa,
B KOTOPOM HaxOAWTCA NPOTE3NUCT U/UAKN MALMEHT, O H0BbIX CEPbe3HbIX MHUMAEHTAX™, KOTOPbIE MPOU3OLLAN C YCTPOIMCTBOM.
*Mod cepbesHbimu quudeHmaMu noHumaromca noboie UHHUE}EHmbI, KOmopele NpAMO Unu KOCBEHHO npusesu unu moeym
npusecmu K mobomy u3 cnedyrowux ycnosuli: (o) cmepms nayueHma, nonb3osamens unu dpyzo2o auya, (b) epemerHoe unu
Heobpamumoe cepbesHoe yxyoueHue coCmoAHUA 300p08bA NAUUEHMA, N0Ab308aMesA Unu Opy2020 1uya, (c) cepbesHas
yepo3a obwecmseHHOMy 300p08bHO0.

COOTBETCTBMUE

370 YCTPOICTBO NPOTECTUPOBAHO B COOTBETCTBUM CO CTaHAapToM ISO 10328 Ha
/iBa MANIMOHA LMK/OB Harpy3Ki.B 3aBMCMMOCTM OT aKTUBHOCTM NaLMeHTa
3TO 3HaYeHWe MOKET COOTBETCTBOBATL 2—3 rofam SKCr/lyaTaLum.

ISO 10328 - “P” - “m’kg") A

1SO 10328 - 3TUKETKA *) OrpaHuueHme No macce Tena,
|
PA3MEP CTOMbI | NPEAENbHbIN BEC (KT) | TEKCT 3TUKETKU OnpgAeneHHbleycnoswﬂm
13-15cm 25 n/a* A OrpaHNYeHNs UCONb30BaHMA CM.
B paszesie Npe/ycMOTPEHHOTO
16-18 cm 45 n/a* NPUMEHEHNA NMUCbMEHHBIX
19-22.cm 60 ISO10328-P3-60 kg MHCTDYKUA nIpou3BoAUTenS.

* dakTUYecKme TecToBble HarpysKun OTpaxKatoT MaKCUManbHYHO maccy Tena.
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Forpackningens innehall Verktyg som krdvs

(1) Scout-fot (1) Fotskydd (1) 3 mm insexnyckel
(1) CPI-strumpa (1) Scout-kilsats Rekommenderade Verktyg
(1) Tatningsstovel (16-22 cm pé begaran) (1) Fothorn

Anvand det har diagrammet (Figure 1) for att bekanta dig med de unika delarna i Scout. De har delarna anvands i instruktionerna och

hanvisas till ndr du pratar med en teknisk servicerepresentant.

Huvudkomponenter (Figure 1)

Fot
A. Holje B. 3 mmklamskruv - Dradt  C. Tafjader D. Permanent kil
till 5 Nm
E. Rundad halkil (tillval) F. Halfjader + CPl-strumpa (visas inte) « Fotskydd (visas inte)

Alternativ for gdngadaptern (kops till)
G. Pyramidadapter H. Pyramidmottagare I Exo-mottagare J. Lamineringsadapter - liten

K. Lamineringsadapter - mellan L. Lamineringsadapter - stor

Exoskeletal montering (kops till)

M. Exo-pyramid-verktygssats N. Exo-blocksats O. Exo-monteringsbult (medfdljer exo-blocksats)
(flergdngsbruk) - Draéttill 47 Nm
PRODUKTBESKRIVNING

Denna protesfotenhet utgérs av ett hdlje, tva kompositfjadrar och en halkil. Tafjadern fasts i holjet och halfjadern med fastena.

AVSEDD ANVANDNING

Scout ar en fotprotes utformad for att ersétta en eller flera av funktionerna hos den biologiska manniskofoten.

/\ INDIKATIONER: /A KONTRAINDIKATIONER:

= Amputationer i de nedre extremiteterna = Ingakinda

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FOTSTORLEK VIKTBEGRANSNING

13-15cm 25kg

16-18 cm 45kg

19-22 cm 60 kg

UPPBYGGNADSHOJD 13-15CM 16-18 CM 19-22CM
Pyramidfaste 4,6 cm 49 cm 5,3cm
Mottagare 5,3cm 5,7 cm 6,0 cm
Exo-block Inte tillgangligt 10,4 cm 10,8 cm
Lam-adapter 47 cm 51cm 54 cm

RIKTILINJER FOR GAIT MATCHING®

Géngmatchningen bestammer fotens fasthet baserat pa anvandarens specifikationer (fotstorlek, patientens vikt och stotnivan).

FASTHETSKATEGORIER TABELL MED FASTHETSKATEGORIER

Ta hjalp av tabellen nedan for att faststalla

ratt fasthetskategori. VIKT LBS 56-74 75-100 101-132
Obs: Fel kategorival kan leda till dalig VIKT KG 26-33 34-45 46-60
funktion. Kontakta College Parks tekniska - = = =
service om du har fragor STORLEK CM 13-15
om kategorivalet. LAG/HOG

STOTNIVA ! - - -

STORLEK CM 16-18

LAG/HOG ’ p 5 B

STOTNIVA

STORLEK CM 19-22

LAG/HOG

STOTNIVA ! 2 3 4
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MONTERING OCH DEMONTERING (FOR BYTE AV STRUMPA)
Anvind fothornet for att ta pa och av fotskyddet. Ta bort CPI-strumpan och byt ut den vid behov.
Al ytterligare demontering eller modifiering av komponenter kommer att upphava garantin.

INSTALLERA GANGADAPTERN

12. Skruva in gingadaptern eller gingmottagaren fullstandigt i héljet (Figure 2).

13. Rotera inte mer @n 90 grader (1/4 varv) fran utgéngslaget till onskad t&-ut-vinkel (Figure 3) for att stlla in inner-ytter-
rotationen. Forsiktighet: Applicera inte mer an 90 grader (1/4 varv) sa att foten inte avskiljs fran protesen.

14. Dra at 3 mm klamskruven till 5 Nm.

ENDOSKELETAL MONTERING

Anvénd endast proximala endoskeletala komponenter av hog kvalitet.
EXOSKELETAL MONTERING

Se instruktionsbladet for Scout-exo-blocksatsen for utforligare information.
1. Satt fast den gangade exo-mottagaren i blocket med anti-rotationsstift i onskad riktning. Applicera Loctite® 242 pa
monteringsbulten. Dra at till 47 Nm. For att hoppa Gver inpassning och laminering, ga till steg 9.

2. Om det inpassningsbara exo-tillvalet anvands fasts exo-pyramidverktyget i exo-blocket med fyra 5 mm skruvar. Dra &t till 15
Nm.

3. Fast 22 mm endo-komponenter i exo-pyramidverktyget och montera hylsan tillfalligt.

N

. Skruva in den géngade exo-mottagaren fullstandigt i héljet. Dra at klamskruven till S Nm. Ta pa CPI-strumpan och fotskyddet,
passa sedan in dynamiskt.

. Tabort foten frén exo-blocket nér du &r klar med inpassningen.
. Montera den inpassade protesen i Gverféringsjiggen. Las hylsan och exo-blocket pa plats.

. Ta bort endo-komponenterna och exo-pyramidverktyget.

0 N o u

. Anvand valfri metod for att spanna exo-blocket p& hylsan och ta bort jiggen. Forma och laminera till 6nskad finish. Ta inte
bort skum fran exo-blockets Gverkant. Obs: Om exo-blockskummet ruggas upp med sandpapper med kornstorleken 80-120
forbattras vidhaftningen for bade lamineringen och skummet.

9. Montera tillbaka den gangade exo-mottagaren pé exo-blocket. Stryk pd Loctite® 242 p3 exo-monteringsbulten och dra &t till 47

Nm. Montera tillbaka foten, satt pa CPI-strumpan och fotskyddet.

Fér monteringen av exo-tillvaxtplattan, se instruktionsbladet for Truper tillvaxtplatta (medféljer tillvaxtplattorna)

LAMINERA ADAPTERMONTERINGEN

Se tillverkaranvisningarna for den gangade Scout-lamineringsadaptern for utférliga anvisningar.

1. Koppla tillfalligt pa foten pa gangadaptern och markt ut positionen (anterior eller posterior). Pa detta satt sakerstaller du att
adaptern inte ar riktad at fel hall nér tillverkningen &r klar. Ta bort foten nar momentet &r klart.

2. Repa lamineringsadapterns yta for battre vidhaftning.

LAMINERING | ETT STEG:

= Drainre PVA-pasen dver modellen.
= Sétt pa ett dubbelt lager av perlon stockinet med distal kol- eller nyglass-forstarkning.
= Bind de enkelriktade kolremsorna eller tejpen genom grephélen. Las fast i AP/ML-position.

LAMINERING | TVA STEG:

= Alla ytor méste ruggas upp innan man applicerar den andra omgéngen laminering.
= Flytta 6ver inpassningen och satt fast lamineringsadaptern i det inre hylslagret med bindemedel (dvs. hartsblandning, spackel,
lim osv).
. Sétt fast O-ringen i lamineringsadaptergangornas bas for att forhindra kontakt med hartset.
. Stryk formldsningsmedel pa lamineringskapan och dra at pa adaptern.
. Vid behov kan man applicera lager med nyglass eller kol under adapterflikarna som forstarkning.

3

4

5,

6. Satt pa ett dubbelt lager av perlon stockinet.

7. Fortsatt med uppbyggnadsmaterial som passar den enskilde.

8. Bind fast uppbyggnadsmaterialet i den distala skdran.

9. Applicera yttre PVA-pasen och laminera fastet. Se till att hartset mattar allt uppbyggnadsmaterial.

10. Nar hartset har hardat, ta bort dverflodigt harts och PVA-pésen. Ta sedan bort lamineringskapan och O-ringen. Obs:

Kontrollera att det inte finns kvar nagot harts pé gangorna.
11. Skruva in géngadaptern fullstandigt i holjet. Dra &t klamskruven till 5 Nm. Satt pa CPI-strumpan och fotskyddet.

Fér montering av tillvaxtplattan for lamineringsadaptern, se instruktionsbladet for satsen med tillvaxtplattor for den gangade
lamineringsadaptern (medfdljer tillvaxtplattorna).

STATISK INPASSNING

Fér optimal funktion ska patientens vikt balanseras jamnt mellan hl och ta (Figure 4).
= Alla storlekar ar kopplade till olika halhdjningar: 13-15 ¢m: 5,8 mm, 16-18 cm: 6,4 mm, 19-22 ¢cm: 9,5 mm
= Belastningslinjen delar foten med 1/3 haltyngd och 2/3 tatyngd.
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DYNAMISKA JUSTERINGAR

ONSKAT RESULTAT | ANDRING AV INPASSNING BYTE AV KOMPONENT
Fastare tarespons Plantarflexa Scout eller flytta belastningslinjen posteriort | ---

Mjukare tarespons Dorsiflexa Scout eller flytta belastningslinjen anteriort ---

Fastare halrespons Dorsiflexa Scout eller flytta belastningslinjen anteriort Satt dit halkil

Mjukare halrespons Plantarflexa Scout eller flytta belastningslinjen posteriort | Ta bort halkil

*Se anvisningarna for Scout-hdlkilsatsen for att installera eller ta bort halkilen.

ANVANDNING | VATTEN

Scout har godkants for anvandning i sGtvatten.
= Var forsiktig vid géng pa vata underlag.
= Nar foten har utsatts for fukt ska den torkas av med en luddfri duk.

VARNINGAR
/\ VARNING

= Utsatt inte den har produkten for fratande material, saltvatten eller extremt pH.

= Allytterligare demontering eller modifiering av komponenter kommer att upphava garantin.

Om de tekniska anvisningarna inte f6ljs eller produkten anvands pa annat satt an det som omfattas av den begransade garantin kan det

leda till personskador eller skador pd produkten.

INFORMATION OM RESTRISKER

MEDDELANDE OM RESTRISKER

= Kontrollera att CPI-strumpan inte klams fast mellan foten och de endoskeletala komponenterna i samband
med passningen.

INFORMATION OM GARANTIINSPEKTION OCH UNDERHALL

College Park rekommenderar att du bokar in dina patienter for kontroller enligt schemat for garantiinspektioner nedan.

Hog patientvikt och/eller stotnivé kan kréva tatare inspektioner. Slitaget pé de mjuka komponenterna beror pa

patientens vikt, sttnivan och miljon. Vi rekommenderar att du inspekterar foljande tillimpliga delar efter stort

slitage och forsvagning vid varje garantiinspektion och byter ut vid behov.

= Kompositer och adaptrar = Fotskydd

= CPI-strumpa = Halkil (om sdan finns)

SCHEMA FOR GARANTIINSPEKTIONER AV SCOUT: SEX MANADER, SEDAN ARLIGEN.

TEKNISK ASSISTANS/AKUT SERVICE ALLA DAGAR DYGNET RUNT

College Parks normala Sppettider ar mandag till fredag, 8:30-17:30 (EST). Utanfér arbetstid finns det ett nummer for akut teknisk

service som man kan kontakta en College Park-representant pa.

ANSVAR

Tillverkaren ansvarar inte for skador orsakade av komponentkombinationer som inte har godkants av tillverkaren.

/\ FORSIKTIGHET

College Parks produkter och komponenter ar konstruerade och testade enligt géllande officiella standarder eller en internt
definierad standard nar ingen officiell standard ar tillamplig. Kompatibilitet och efterlevnad av dessa standarder uppnas endast
nar College Park-produkterna anvénds tillsammans med andra rekommenderade College Park-komponenter. Denna produkt har
utformats och testats baserat pa enpatientsbruk. Enheten ska INTE anvandas av flera patienter.

/\ FORSIKTIGHET

Om det uppstar problem med anvéndningen av produkten ska du kontakta din lakare omedelbart. Ortopedingenjdren och/

eller patienten ska rapportera alla allvarliga incidenter” som har intraffat i samband anvandning av enheten till College Park
Industries, Inc. och den behdriga myndigheten i den medlemsstat dar ortopedingenjoren och/eller patienten ar etablerad.
*Allvarlig incident” definieras som varje incident som direkt eller indirekt ledde, kan ha lett eller kan leda till ndgot av foljande;

(o) en patients, anvandares eller annan persons dad, (b) en tillfallig eller permanent allvarlig forsémring av en patients, anvandares eller
annan persons hdlsotillstand, (c) ett allvarligt hot mot folkhdlsan

EFTERLEVNAD

Denna anordning har testats enligt standard SO 10328 for tva miljoner

belastningscykler. Beroende pé patientens aktivitet kan detta motsvara
2-3 ars anvandning. 1SO 10328 - “P” - “m”kg*) A

1SO 10328 - ETIKETT

*) Gransen for kroppsmassa far inte

FOTSTORLEK| VIKTGRANS (KG) ETIKETTEXT Sverskridas!
13-15cm 25 n/a* é Mer information om specifika villkor och
16-18 cm 45 n/a* begransningar for anvandning finns i
19-22cm 60 1SO 10328-P3-60 kg avsnittet Avsedd anvandning i tillverkarens
*Faktiska testbelastningar aterspeglar maximal kroppsmassa skriftliga anvisningar.
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Paket ig:eriéi Gerekli Aletler

(1) Scout Ayak (1) Ayak Kabugu (1) 3 mm Alyan Anahtar
(1) CPI Gorap (0 Scout Dolgu Kiti Onerilen Aletler
(1) Yalitim Kériigi (istendigi takdirde 16-22 cm) (1) Ayak Borusu

Bu sema (Figure 1), Scout'un benzersiz pargalarini tanimaniz i¢in hozirlanmistir. Bu pargalar, talimatlarda geger ve teknik servis

temsilcisiyle konusurken kullanihr.

Baslica Bilegenler (Figure 1)

Ayak
A. Govde B. 3 mm Kelepge Vidasi - C. Parmak Ucu Yayi D. Kalici Dolgu
Tork 5 N-m (44 in¢-Ib)
E. Yuvarlak Topuk Dolgusu F. Topuk Yay: « CPI Gorap « Ayak Kabugu
(istege bagl) (g6sterilmemektedir) (gosterilmemektedir)
Disli Adaptor Segenekleri (ayrica satin alinir)
G. Piramit Adaptori H. Piramit Alicisi I. Ekzo Alicisi J. Laminasyon Adaptori -
Kiiguk
K. Laminasyon Adaptori - L. Laminasyon Adaptori -
Orta Blyuk
Ekzoskeletal Montaj (ayrica satin alinir)
M. Ekzo Piramit Alet Kiti N. Ekzo Blok Kiti O. Ekzo Montaj Civatasi (ekzo blok kitiyle birlikte verilir)
(tekrar kullanilabilir) - Tork 47 N-m (35 fit-Ib)
URUN AGIKLAMASI

Bu protez ayak cihazi, bir govde, iki kompozit yay ve topuk dolgudan olusmaktadir. Parmak ucu yayi, tespit elemanlariyla govdeye ve
topuk yayina sabitlenmistir.

KULLANIM AMACI
Scout, biyolojik insan ayaginin bir veya daha fazla islevinin yerini almak izere tasarlanmig bir protez ayaktir.
A ENDiIKASYONLAR: A KONTRENDIKASYONLAR:
= Alt ekstremite ampitasyonlari = Bilinen yoktur

TEKNiK OZELLIKLER

13-15cm 25kg/55 Ib

16-18 cm 45kg/10 Ib

19-22 cm 60 kg/132 Ib

zﬁFl’(ISEKLiGi 13-15CM 16-18 CM 19-22CM

Piramit 1,80in/4,6 cm 1,94in/49cm 2,08in/53cm

Alici 2,0in/53cm 2,24in/57cm 2,38in/6,0cm

Ekzo Blok Meveut Degil 4,09in/10,4 cm 425in /10,8 cm

Lam Adaptér 1,85in/4,7cm 199in/51cm 213in/54cm

GAIT MATCHING® KILAVUZLARI

Yiriiyls eglestirme, kullanicinin teknik czelliklerine gore (ayak Glgust, hasta agirligi ve darbe seviyesi) ayagin sertligini belirler.

SERTLIK KATEGORILERI  SERTLIK KATEGORISI CiZELGESI

Dogru sertlik kategorisini belirlemek igin =

agagidaki gizelgeye bakin. AGIRLIKLB 75-100 101-132
Not: Yanlis kategori secimi cihaz iglevinin AGIRLIK KG 33 34-45 46-60
yetersiz olmasina yol agabilir. Kategori o

secimiyle ilgili sorulariniz varsa College OLGU CM

Park Teknik Servis birimiyle irtibat kurun. | DUSUK-YUKSEK DARBE |1 Yok Yok Yok
OLcu cm 16-18
DUSUK-YUKSEK DARBE |1 2 3 Yok
oLcu cm 19-22
DUSUK-YUKSEK DARBE |1 2 3 4
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MONTAJ VE DEMONTAJ (CORAP DEGISIMi iCiN)
Ayak kabugunu gikarip takmak igin Ayak Borusunu kullanin. CPI gorabi ikarin ve gerektigi sekilde degistirin.

Bilegenlerde ilave demontaj veya modifikasyon yapilmasi halinde garanti gegersiz kalir.

DiSLi ADAPTORU TAKMA

12. Digli adaptérii veya digli aliciy govdeye tam olarak vidalayin (Figure 2).

13. ig-d|§ doniisli ayarlamak igin, baslangig konumundan istenen ayagin parmak ucunun diga dogru agisina kadar saat yontnun
tersine en fazla 90 derece (1/4 tur) gevirin (Figure 3). Dikkat: Ayagin protezden ayrilmasini 6nlemek igin 90 dereceyi (1/4 tur)
gegmeyin.

14. 3 mm Kelepge vidasini 5 N m (44 ing-Ib) tork degerine sikin.

ENDOSKELETAL MONTAJ

Yalnizca yliksek kaliteli proksimal endoskeletal bilesenler kullanin.

EKZOSKELETAL MONTAJ

Ayrmt/h talimatlar igin Scout Ekzo Blok Kiti Talimat Formuna bakin.

Digli ekzo aliciy, istenen konuma ydnlendirilmisg donme dnleyici pim(ler) ile ekzo bloka takin. Montaj civatasina Loctite® 242
uygulayin. 47 N-m (35 ft-Ib) tork degerine sikin. Hizalama ve laminasyonu atlamak igin Adim 9'a gidin.

2. Hizalanabilir ekzo segenegi kullaniliyorsa, ekzo piramit aracini dért adet 5 mm vidayla ekzo bloka takin. 15 N-m (11 ft-Ib) tork

degerine sikin.

3. 22 mm endo bilegenlerini ekzo piramit aletine takin ve soketi gegici olarak monte edin.

. Disli ekzo aliciy gévdeye tam olarak vidalayin. Kelepge vidasini 5 N m (44 ing-Ib) tork degerine sikin. CPI gorap ve ayak
kabugunu takin, ardindan dinamik hizalama yapin.

. Hizalama tamamlandiginda ayagi ekzo blokundan gikarin.

. Hizalanan protezi transfer kilavuzuna monte edin. Soketi ve ekzo bloku pozisyonuna kilitleyin.

Endo bilegenlerini ve ekzo piramit aletini gikarin.

. Ekzo bloku sokete uzatmak ve kilavuzdan gikarmak icin, istediginiz yontemi kullanin. Sekillendirin ve istediginiz kaplamayla lamine
edin. Ekzo blokun Ust kismindaki képlgi gikarmayin. Not: Ekzo blok képiigiini 80-120 kum zimpara kullanarak pirizlendirmek,
hem laminasyona hem de képiige yapigmay: biiylk 6lglide artiracaktir.

9. Disli ekzo alicisini ekzo blokuna yeniden monte edin. Loctite® 242'yi ekzo montaj civatasina uygulayin ve 47 N-m (35 fit-Ib) tork

degerine sikin. Ayag: tekrar monte edin, CPI gorabi ve ayak kabugunu takin.

N

o N v

Ekzo biiyime plakasi montaji igin Truper Biyime Plakasi Kiti Talimat Formuna (biyiime plakalariyla birlikte verilir) bakin

LAMINASYON ADAPTORU MONTAJI

Ayrintili talimatlar igin Scout Disli Laminasyon Adaptéri Uretim Talimatlarina bakin.

1. Ayag gegici olarak disli adaptdriine takin ve konumu isaretleyin (6n veya arka). Bu iglem, tretim tamamlandiktan sonra adaptériin
yanls yonde olmadigindan emin olmak igindir. Bittiginde ayagi gikarin.

2. Daha iyi yapigmasi igin laminasyon adaptérinin ylzeyini gizin.

TEK ASAMALI LAMINASYON:

= lg PVA torbasini model iizerine uygulayin.

= Distal karbon veya nyglass takviyeyle cift kat perlon jarse kumag ekleyin.

= Tek yonlii karbon seritleri baglayin ya da rong deliklerinden bantlayin. AP/ML konumunda sabitleyin.

|K| ASAMALI LAMINASYON:
ikinci laminasyonu uygulamadan énce tiim yiizeyler piiriizlendirilmelidir.

= Hizalamay transfer edin ve laminasyon adaptorinl yapistirma maddesi (yani regine karigimi, macun, yapistirici vb.) ile ig soket
katmanina sabitleyin.

. Regine ile temasi dnlemek igin laminasyon adaptori diglerinin tabanina o-ring uygulayin.

. Laminasyon kapaginin dislerine kalip ayirici uygulayin ve adaptére sikin.

Gerekirse takviye igin adaptor kulaklarinin altina nyglass veya karbon katmanlari uygulayin.

. Gift kat perlon jarse kumas ekleyin.

Kisiye uygun yerlestirme malzemeleri ile devam edin.

. Déseme malzemesini distal oluga baglayin.

. Dig PVA torbasini uygulayin ve soketi lamine edin. Reginenin bitiin drtme malzemesine niifuz ettiginden emin olun.

. Sertlestiginde, fazla regineyi ve PVA torbasini gikarin. Ardindan laminasyon kapagi ve o-ringi gikarin. Not: Dislilerde regine
kalmadigindan emin olun.

. Disli adaptori govdeye tam olarak vidalayin. Kelepge vidasini 5 N m (44 ing-Ib) tork degerine sikin. CPI orabi ve ayak
kabugunu takin.

Laminasyon biyime plakasi montaji iin Scout Disli Laminasyon Adaptéri Bliyime Plakasi Kiti Talimat Formuna

(biyime plakalariyla birlikte verilir) bakin.

STATIK HiZALAMA

Optimum iglev igin, hastanin agirligini topuk ve parmak ucu arasinda esit sekilde dengeleyin (Figure 4).

= Her boyut grubunun topuk ytiksekligi farklidir: 13-15 em: 0,23 ing (5,8 mm), 16-18 ¢m: 0,25 ing (6,4 mm),
19-22 cm: 9,5 mm (0,38 ing)

= Yk gizgisi ayag 1/3 topuk seviyesinde ve 2/3 parmak ucu seviyesinde ayirir.

SYONOU AW
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DINAMIK AYARLAR
ISTENEN SONUC  |HiZALAMA DEGISIKLIG BILESEN DEGISIKLIG
Daha Sert Parmak Ucu Yaniti Scout plantarfleksiyon uygulayin veya yiik gizgisini arkaya alin | ---

Daha Yumugak Parmak Ucu Yaniti | Scout’a dorsifleksiyon uygulayin veya yik gizgisini 6ne alin ---

Daha Sert Topuk Yaniti Scout’a dorsifleksiyon uygulayin veya yiik gizgisini ne alin Topuk dolgusu ekleyin

Daha Yumusak Topuk Yaniti Scout plantarfleksiyon uygulayin veya yik gizgisini arkaya alin | Topuk dolgusunu gikarin

*Topuk dolgusunu takmak veya ¢ikarmak igin, Scout Topuk Dolgusu Kiti Talimatlarina bakin.
SUDA KULLANIM

Scout, tath suda kullanim onaylidir.

= Islak yiizeylerde yiirtrken dikkatli olun.

= Ayak neme maruz kalirsa, hav birakmayan bir bezle silerek kurulayin.
UYARILAR
A\ UYARI

= Bu rlind agindirici maddeler, tuzlu su veya agir pH degerlerine maruz birakmayin.

= Bilesenlerde ilave demontaj veya modifikasyon yapilmas halinde garanti gegersiz kalir.
Bu teknik talimatlara uyulmamas: veya bu iiriniin Simirk Garanti kapsaminin diginda kullanilmas: halinde hastada yaralanma veya iriinde
hasar meydana gelebilir.

ARTIK RiSK AGIKLAMASI
ARTIK RiSK BiLDiRiMi

= Takma \§|em\ sirasinda, CPI gorabmm ayak ve ig iskelet b'\|e§eﬂ|eri arasinda S|k|§mad\émdan emin olun.

GARANTI DENETIMI VE BAKIM BILGILERI

College Park, asagidaki garanti denetim programina gére hastalarinizla kontrol programi yapmanizi 6nerir.

Kilolu hastalarda ve/veya yliksek darbe seviyesinde daha sik denetim yapilmasi gerekebilir. Yumusak bilegen
yipranmasi, hasta agirligina, darbe seviyesine ve ortama baghdir. Asagidaki uygulanabilir parcalari her garanti
denetiminde agiri yipranma ve aginma bakimindan incelemenizi ve gerekirse degistirmenizi oneririz.

= Kompozitler ve Adaptorler = Ayak Kabugu

= CPICorap = Topuk Dolgusu (uygulanirsa)
SCOUT ICIN GARANTI INCELEMESI PROGRAMI: ALTI AY, ARDINDAN YILDA BIR.

TEKNIK YARDIM / ACIL SERVIS 24-7-365
College Parkin normal calima saatleri Pazartesi-Cuma, 8:30 - 17:30'dur (EST). Calisma saatleri diginda, acil durum Teknik Servis
numarasindan bir College Park temsilcisiyle irtibata gegilebilir

SORUMLULUK

Uretici, kendisi tarafindan onaylanmamig bilegen kombinasyonlarinin neden oldugu hasarlardan sorumlu tutulamaz.

/\ DiKKAT

College Park triinleri ve bilegenleri, gegerli resmi standartlara veya gegerli bir resmi standart olmadiginda firma iginde tanimlanmig
bir standarda uygun olarak tasarlanir ve test edilir. College Park triinleri, yalnizca 6nerilen diger College Park bilegenleriyle
kullanildiginda bu standartlara uygunluk ve uyum saglanir. Bu triin, tek bir hastanin kullanimina gore tasarlanmig ve test edilmistir.
Bu cihaz birden fazla hasta tarafindan KULLANILMAMALIDIR.

/\ DIKKAT

Bu trtin kullanilirken bir sorun olusursa, hemen tibbi uzmaninizla iletisime gegin. Protez uzmani ve/veya hasta, cihazla iliskili olarak
meydana gelen ciddi olaylar* College Park Industries, Inc. firmasina ve protez uzmani ve/veya hastanin yerlesik oldugu Uye devletin
yetkili makamina bildirmelidir.

*‘Ciddi olay’, sunlardan birine dogrudan ya da dolayli olarak yol agmis olan, yol agma ihtimali olan veya yol agabilecek herhangi bir olay
olarak tanimlanir: (a) Bir hastanin, kullanicinin ya da baska kisinin 6limd, (b) Bir hastanin, kullanicinin ya da baska kisinin saglik durumunda

gegici ya da kalici ciddi bozulma, (c) Ciddi halk sagligr tehdidi

UYUM

Bu cihaz, ISO 10328 standardi uyarinca iki milyon ylk donglsiine kadar test edilmistir.
Hasta aktivitesine bag olarak bu stire 2-3 yillik kullanima kargilik gelebilir.

1SO 10328 - ETIKET A W
“pn _ o« " K
AYAK OLGUSU | AGIRLIK SINIRI (KG) ETIKET METNI IS0 10328 - °P” - “m"kg")

13-15cm 25 n/a* *) Viicut kitle siniri agilmamalidir!
N Ozel kullanim kosullari ve sinirlamalari
16-18 cm 45 n/a A igin Ureticinin yazili talimatlari igindeki

19-22.cm 60 150 10328-P3-60 kg kullanim amaci bolimine bakin

*Gergek test ylkleri maksimum viicut kiitlesini yansitir
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Bmicm nakema HeobxioHi iHcmpymeHmu

(1) CrynHa Scout (1) O6onokKa cTynHi (1) WecturpaHHui katoY, 3 Mm

(1) CPI-Hocok (1) KomnnekTt kKanHonoAiGHMX PeKOMeHaOBaHi iHCmpyMeHmu

[AeTaneit nporesa Scout
(1) YwinbHioBanbHuit yepesuk (16—22 cm, 3a 3anutom) (1) B3yTTeBuit pixkok

3a donomoezoro yjei cxemu (Figure 1) 8u mosxceme o3Hatiomumucs 3 yHiKansHUMu demanamu eupoby Scout.
MocunaHHA Ha yi demani HasedeHi 8 IHCMPYKUIAX | BUKOPUCMOBYIOMBCA NiO YaC CNifKY8AHHA 3 NPEOCMABHUKOM
CAyHOU MexHIYHOT NIOMPUMKU.

Knrouoei komnonenmu (Figure 1)

CmynHa
A. Kopnyc B. 3artuckuuii reunT, 3mm;  C. TpyKuHa HOcKa D. HeposHimMHMI KAWH
MOMEHM 3aMA2AHHA
5 H-m (44 drolim-pyHma)
E. M’aTkoBwit oKpyrneHui F. MpyskuHa n’atn « CPI-Hocok * 060N10HKa CTYNHi
K (onyis) (He nokasaHo) (He nokasaHo)
BapiaHmu euKoHaHHA pizbboeoz20 adanmepa (dodamkose npudbaHHA)
G. Nipamiganbhuii agantep  H. Mipamiga npuitmancioro | MpuiimanbHuii Bigginok  J. JlamiHysanbHuii agantep,
BiAAINKY Exo manuit
K. NamiHysanbhuit agantep, L. JlaminysanbHuit agantep,
cepeaHin BEIMKUIA
Ek3ockenemHuli moHmax (dodamkosee npudbaHH:A)
M. Komnnekr iHctpymenTis  N. Komnnekt 610ka Exo O. MoHTaxHuit 6onT Exo
And nipamian Exo (y cknagi KOMNAEKTy 30BHilWHBLOTO 6/10Ka)
(6azamopasose - MomeHm 3amsazaHHA 47 H-m (35 ¢pym-pyHmie)
BUKOPUCMAHHA)

onunuc BUPOBY

KOHCTPYKLifA LbOro NpoTesa CTyMHi CKNAJAETLCA 3 KOPMYCY, ABOX MPYXUH i3 KOMMNO3WLIHHOrO MaTepiany Ta
N’ATKOBOrO KAMHY. MPyKMHa HOCKA KPINUTLCA A0 KOPMYCY Ta NPYKUHU M'ATU KPINUABHAMM By3aMMU.

NPU3HAYEHHA

Mpotes cTynHi Scout NPU3HAYEHUI ANA BUKOHAHHA OAHIET UM KiNbKOX GYHKLLN BI0ONOMIYHOIT CTYMHI NHOANHW.
/A NOKA3AHHS /A NPOTUNOKA3AHHS

= AMnNyTauii HUXKHIX KiHLiBOK = Hemae Bigomumx

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKU

13—15cm 25 kr / 55 dyHTiB

16—18 cm 45 kr /110 dyHTiB

19—-22 cm 60 kr /132 dpyHTH

BUCOTA

BCTAHOBAEHHA 'S 1°CM P=3E

Nipamiga 1,80 aroiima / 4,6 cm 1,94 nroiima / 4,9 cm 2,08 groitma / 5,3 cm
I'I.pui'_imanhuuﬁ 2,0 groiima / 5,3 cm 2,24 poiima / 5,7 cm 2,38 nroiima / 6,0 cm
BiaAinoK

Bnok Exo He BxoauTb a0 komnnekty 4,09 moiima /10,4 ecm | 4,25 aroiima /10,8 cm
NaacTunyacruii 1,85 proiima / 4,7 cm 1,99 nroitma / 5,1 cm 213 nioitma / 54 cm
apantep

YKA3IBKU GAIT MATCHING®

MaHepa XO4iHHA BU3HAYAETLCA MKOPCTKICTIO CTYNHI BiAMNOBIAHO 40 BUMOT, HaZaHWX KopucTyBadem (po3mip CTymHi,
Bara nayjieHTa i piBeHb AWHAMIYHOTO HaBaHTaKEHHS).

KATETOPIi }XOPCTKOCTI TAB/INLA KATEFOPI/ *OPCTKOCTI

Al’lﬂ npaBW/IbHOTO BU3HAYeHHA

. MACA TIIA, ®YHTU 101-132
KaTeropii }KopCTKOCTi AUB. HaBeAEeHY ) -
HWXKYe Tabaumuto. MACATIJIA, KT 26—33 46—60
Mpumitka. HenpasunbHuit Bubip PO3MIP,CM
KaTeropii Moxe npussecTu o HU3bKUI - BUCOKE

1 H/A H/p, H/4,

HEHANEKHOTO QYHKLIOHYBaHHA AUWHAMIYHE HABAHTAXEHHA
npucTpoto. AKLLO y Bac 3'aBuanca PO3MIP. CM 1618
3anuTaHHA Wozo Bubopy Kateropii, i
3BEPHITLCA 10 CNYKBM TeXHIUHOT HU3bKWUW - BUCOKE 1 2 3 -
nigrpumkm komnanii College Park. OVWHAMIYHE HABAHTAXKEHHA

PO3MIP,CM 19-22

HU3bKWUU - BUCOKE 1 2 3 4

OWHAMIYHE HABAHTAXEHHA
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CKNAAAHHA TA PO3BUPAHHA (414 3AMIHU HOCKA)

LLo6 ycTasuTh abo BUTAM 060MOHKY CTYMHI, CKOPUCTaTECA B3yTTEBUM piskKOM. 3HiMiTb CPI-HOCOK i 3amiHiTb ioro (3a HeobxigHoCTi).

Byab-fAke nopanblue po3bupaHHA KOMNOHEHTIB abo BHECEHHA B HX MoAUdiIKaL,iii Npu3Beae A0 NPUNMHEHHA Aji rapaH

YCTAHOB/IEHHA PI3bBOBOIo AAANTEPA

12. NosHicTio 3arBuHTITL pi3bboBNIt aganTep abo pisbbosuit npuiimansHuii Binainok y kopnyc (Figure 2).

13. W06 ycTaHOBUTH 3HAYEHHA BHYTPILIHLOrO/30BHILLHBOrO NOBOPOTY, NOBEPHITL AeTasb He Binble Hix Ha 90 rpaaycis
(1/4 nosHoro 06epTy) BiAHOCHO BUXIAHOTO NONOKEHHA A0 NOTPIGHOTO 3HaYeHHs KyTa nosopoTy Hocka (Figure 3). Ysara!

LLLo6 3anobirTu BiZAOKPEMIEHHIO CTYMHI Big NpoTesa, He nepesuLuyiiTte 3HavenHa 90 rpaaycis (1/4 noeHoro o6epty).
14. 3aTArHiTb 3-MiNIMETPOBMIA 3aTUCKHUI TBUHT i3 3ycuinam 5 H-m (44 groim-dyHTa).

EHAOCKENETHUA MOHTAX

KOpVICTyﬂTECH TiZIbKU BUCOKOAKICHUMM NPOKCUMANbHUMMU €HA0CKENETHUMMU KOMMOHEHTaMK.

EK3OCKENETHUA MOHTAX

Ckopucmatimecs iHcmpyKuieto 0o komnaekmy 610ka Scout Exo, 0e Ha80AAMbCA O0KAAOHI BKA3IBKU.

1. CknagiTb pisbboBe 3'eaHaHHA NpuiimanbHoro BiaAinKy Exo ta 3adikcyiite aHTMpoTauiitHum wndtom (wrnudramm), obpasium
HeobXiaHe nonoxeHHs. HaHeciTb 3acib Loctite® 242 Ha MoHTaxHUI 6onT. MomeHT 3ataraHHsa: 47 H-m (35 dyT-dyHTis). AKwo
HeobXiZHO NPOMYCTUTM NPOLIeAyPY BUPIBHIOBAHHS Ta 1aMiHYBaHHs, Nepeiaitb 40 KPoKy 9.

Y pasi BUKOPUCTaHHsA onuioHHoro Bupoby Exo, ycTaHoBiTb nipamigansHui iHctpymeHT Exo Ha 610k Exo 3a gonomoroto
YOTUPBLOX 5-MiNIMETPOBMX rBUHTIB. MomeHT 3aTaranHs: 15 H-m (11 dyT-dyHTiB).

N

3. YcraHoBiTb 22-minimeTposi KomnoHeHTH Endo Ha nipamiganbHuit iHcTpymeHT Exo Ta BUKOHaTe TUMYacoBe CKnagaHHs
rHi3ga.

»

TOBHICTIO 3arBUHTITL NPUItManbHUM BIAAINOK Exo B KOpyC. 3aTATHITL 3aTUCKHWIA TBUHT i3 3ycunnam 5 H-m (44 aoim-
dyHTa). Ycraste CPI-HOCOK i 060N0HKY CTYMHI, MiC/As 4Oro NPOBEAiTH AUHAMIYHE BUPIBHIOBAHHS.

. [licnA 3aKiHYEHHA BUPIBHIOBAHHA BUTATHITL CTYNHIO 3 610Ka Exo.
YCTaHOBITb BUPIBHAHMIA NPOTE3 Y NOAABaNbHUI NPUCTPINA. 3adiKcyiiTe rHi3A0 | 610K Exo y noTpibHOMy nonoxeHHi.

N o w

BuTarHite komnoHeHTn Endo Ta nipamiganbHuii iHctpymeHT Exo.

[

CropucTaitecs BUBpaHUM MeToaoM, Wob ycTasuTu 610K Exo B rHi3Ao Ta BUTATTM ioro 3 npuctpoto. Hagaite noTpibHoi
HopmMu Ta BUKOHaITE NamiHyBaHHs, o6 oTpumMaTy BaxkaHuin Bumsz, He Buaansiite niHy 3 BepxHboi YacTuHM 610Ka Exo.
MpumiTKa. AKLLO A0AATM LWOPCTKOCTI NiHi B 6101 Exo, cCKopucTaBLMCh HaskaauHMM nanepom sepHuctictio 80—120 rpiT, ue B
3HaYHWMI cnocib NONINLWKUTL 34eNNeHHs AIK i3 TaMiHyBaIbHUM LLAPOM, TaK i 3 MiHO.

v

MoBTOPHO cKNaAiTb NpUiiManbHuii Biaainok Exo 3 6nokom Exo. HaHecitsb 3aci6 Loctite® 242 Ha MoHTaxHMit 60T Exo

1 3aTACHITb 1010 3 MomeHToM 47 H-m (35 dyT-dyHTiB). MOBTOPHO BUKOHaIiTe CKNagaHHA cTynHi: yctaste CPl-Hocok i
060/I0HKY CTYMHi.

opAOOK ycmaHo8KuU NAACMUHKU 3pocmatHa Exo dus. y iHcmpykuyii 0o komnaekmy naacmuHku 3pocmarHs Truper (6xo0ume 0o
KOMN/1eKmy NoCMay4aHHa NAAGCMUHKU 3pOCMAHHA).

MOHTAX TAMIHYBA/IbHOITO AAANTEPA

LloknadHi 8kasieku wodo 8ueomossneHHA piabbos02o amiHysansHo2o adanmepa Scout Ous. 8 IHCMPYKUYii.

1. TumyacoBo NpueaHaiiTe CTyMHiO A0 Pi3b6OBOro aganTepa Ta HaHeCiTb MapKyBaHHA OTPUMAHOrO No/oKeHH:A (nepesHbOro
4y 3aaHbOro). Lie HeobxiaHo Ans Toro, Wwob aganTep He BUABMBCA B HEHANEKHOMY MOJIOXKEHHI NiC/IA 3aBepLUEHHA
BUTOTOB/IEHHA. MiC/NA 3aKiHYEHHA BUTATHITL CTYMHIO.

2. Ulo6 3abe3neunTy Kpally aaresito, 4oAaiiTe WOPCTKOCTI NOBEPXHI NamiHyBaNbHOTO asanTepa.

OAHOETANHE NAMIHYBAHHA

= HaHeciTb Ha MoAeNb NONIBIHINALLETAaTHUIA MILLOK AK NepLUMii Liap NOKPUTTA.

= [lopaiiTe NoABiliHWIA LWap TPUKOTAXKHOIO NepAOHOBOrO NONOTHA, NOTIM 30BHILLHIN LWAP BYIELLEBOrO Ui CKIOBOSIOKOHHOTO
nigcuneHHa.

= HaTArHiTb OAHOHaNpaBAeHi ByeLesi CMyr1 4u CTpiukM Yepes 3ybuacti otsopu. 3adikcyiite nonomerHHs AP/ML.

ABOETAI'IHE NAMIHYBAHHA
Mepen HaHeCEHHAM APYroro Wapy 1amiHyBa/IbHOro MaTepia/y Heo6XiAHO A0AATH WOPCTKOCTI BCIM NMOBEPXHAM.

= BuKoHaliTe BUpiBHIOBAHHA Ta 3aKpiNiTb 1amiHyBa/IbHWIA aAanTep y BHYTPILWHBLOMY FHi3Ai 3a Aonomoroto 3acoby ana
npuKknetoBaHHA (AK TO NONIMEPHa CyMilll, MacTUKa, KNeit Ta iH.).

3. HapgArHiTb KinbLese yLiibHEeHHA Ha OCHOBY Pi3i 1amiHyBanbHOrO aAanTepa, Wob 3anobirTv ii KOHTaKTy 3 NoAIMepHUM
matepianom.

4. HaHeciTb Ha pi3b NaMiHYBa/IbHOTO KOBNaKa MacTMAO A1A NpechOpMM Ta HarBUHTITL Ha aganTep.

5. 3a HeobXiAHOCTI HaHeCiTb Wapy CKAOBO/IOKHA YW BYI/IELLEBOrO BOJIOKHA Mij BYLUKa afanTtepa AN 3MiLHEHHA.

6. [lopaiiTe NOABIMHMIA Wap TPMKOTAsKHOTO NEeP/IOHOBOrO MOJIOTHA.

7. MepexoabTe 0 BKNaAAHHA MaTepiany, BUGPAHOTO 3aMOBHUKOM.

8. 3atarHiTb maTepian, AKUI YKNA[AETbCA, B 30BHILLHIN nas.

9. HaTArHiTb 30BHILUHIM NONiBIHINALETATHUIA MILLOK i 3an1amiHyiiTe rHi3go. MepekoHaliTeca B TOMy, LLO BeCb MaTepian, AKuit
YKNAAAETLCA, NPOCAKHYTUI NONIMEPHUM MaTepianom.

10. Nicns 3aTBEPAIHHA NONIMEPY BUAAANITH MO0 HAZJ/IULLKM Ta 3HIMITb NOAIBIHIALETATHUIA MILLOK. MiCAA LbOro 3HIMITb
NamMiHyBaNbHWI1 KOBNAK i KinbLese ylwinbHeHHA. MpumiTKa. MepekoHaiTecs, Wo Ha pisi He 3anuwWwunoca cniais
nonimepHoro matepiany.

11. MNoBHicTio 3arBUHTITL Pi3b60BMIA aganTep y Kopnyc. 3aTArHITb 3aTUCKHUI TBUHT i3 3ycuanam S H-m
(44 proiim-dyHTa). Yerasre CPI-HOCOK | 060M10HKY CTYMHI.

MopAOOK CKNAOAHHA NAGCMUHKU 3pOCMAHHA AMIHY8AIbHO20 a0anmepa Ous. y iHCMpPyKUii 00 KOMNAEKMY NAACMUHKU

3pOCMAHHA NamiHysanbHo20 adanmepa Scout (8xo0ume 0o KOMNAEKMY NOCMAYAHHA NAACMUHKU 3pOCMAHHA).

CTATUYHE BUPIBHIOBAHHA

3 meTolo 3abe3neyeHHA ONTUMa/IbHOTO GyHKLIOHYBaHHA PIBHOMIPHO PO3NOAINITL Bary MaujeHTa Mix n'aToto it Hockom (Figure 4).

= [1NA KOXHOI PO3MIPHOT rpynu XapaKTepHi pi3Hi 3Ha4YeHHA BUCOTY Migiiomy Ha Hocku. 13—15 cm: 5,8 mm (0,23 atoiima),
16—18 cm: 6,4 mm (0,25 atoiima), 19—22 cm: 9,5 mm (0,38 groiima)

= JliHiA HaBaHTaKeHHs MOAINAE CTYMHIO B nponopui: 1/3 — n’ATKOBUM BaiNb i 2/3 — HOCKOBWIA BaXXifb.
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OVWHAMIYHE PEFYIIOBAHHA
BAXXAHWUM PE3YNILTAT | KOPUTYBAHHA BUPIBHIOBAHHA 3AMIHA KOMMOHEHTA

3irHiTh Nigowwsy Scout a6o NepemicTiTb NiHilo
HaBaHTaXXeHHA Ha3az,

opcTkiwa peakuia Hocka

. . BuKOHalTe TUbHE 3rMHaHHA NigowsK Scout abo
Cnabkilwa peakuia Hocka PR -
NepemiCTiTb NNiHilo HaBaHTaXeHHA Bnepes,

BWKOHaWTe TWAbHE 3rMHaHHA Nigowsu Scout abo

- - Lopaite N'ATKOBUM KAWH
NEePEeMICTITh NiHil0 HaBaHTaXeHHA Bnepes,

YopcTkilwa peakuia n'atn

3irHiTh Nigowsy Scout a6o NepemicTiTb NiHilo

Buaanite n'ATKOBUIA KNUH
HaBaHTaXXeHHA Ha3az,

Cnabkiwa peakuija n'atn

* [MopAdoK ycmaHo8seHHSA Yu 8UAANEHHSA N'AMKOB020 KAUHY OUS. Y IHCMPYKYii 00 KOMNAeKmy n’amKogo2o KauHy Scout.

BUKOPUCTAHHA Y BOAI

Mpotes Scout 6ys cepTUdiKOBaHUI AN5 BUKOPUCTAHHA B NPICHIN BOAi.

= ByabTe 06epekHUMMU Mif, 4ac XOAIHHA BOSOTUMM NOBEPXHAMM.

= [icnA KOHTAKTY 3 BOIOTOK NPOTPITh CTYMHIO HACyX0 6€3BOPCOBOID TKAHUHHOIK CEPBETKOI0.

MONEPEAMEHHA
A MONEPEAMEHHA!

= He gonyckaiiTe Bnavey Ha Lei BUPi6 KOPO3iltHWX MaTepianis, conoHoi Boau abo maTepianis 3 eKCTpeManbHUMM piBHAMM pH.
= Byab-fAKe noganblue po3bupaHHa KOMMNOHEHTIB ab0 BHEeCEHHS B HUX MoaubiKaLlih npu3sese A0 NPUNMHEHHA Aji rapaHTii.
HedompumaHHA nonoxeHs uiei mexHiyHoi IHcmpyKuii abo 8ukopucmaHHA 0aHo20 8UpoBY 30 MEXAMU NPU3HAYEHHS,
onucaHozo 8 yili obmexeHili eapaHmii, Moxe cmamu NPU4UHOK MPABMYBAHHA NayieHma U NOWKoOMeHHA 8upoby.

3AABA WWOA0 3A/TULLKOBOTO PU3BUKRY
CNOBIWEHHA WOA0 3A/IMWKOBOIO PU3UKY

= [lpoTarom npouecy BcTaHoBneHH: 3abe3neyTe, wob CPl-Hocok He ByB 3aLlemaeHnit Mix CTyMHero i eHA0CKeNeTHUMM
KOMMNOHEeHTamu

IHGOPMALLIA WOAO FAPAHTIMHOT NEPEBIPKW TA TEXHIYHOIO OBC/IYTOBYBAHHA

Komnanis College Park pexomeraye nposoauTh ornag nauieHTis 3riaHo 3 rpadikom rapaHTiiiHWX OrNAAIB, AKMIA HABEAEGHO HIDKYe.

3a yMOBM BE/MKOI Baryt naLjieHTa Ta/uu piBHA yAapHOro BNMBY Moske noTpebysaTica binblu YacTe NPOBEAEHHA OMALB.

3HOLWYBaHHA M'AKMX KOMMOHEHTIB 3a1eXKM1Tb BiJ Macy Tina NaLjeHTa, PiIBHA AMHAMIYHOTO HaBaHTaxKeHH: Ta AoBKiANA. Mig yac

KOYKHOTO OmiAZly Ta 3amiHu (3a NoTpebn) peKoMEeHYETHCA NPOBOAUTM OINAAMN HIKYEHABE/AEHVX 3aCTOCOBHUX AeTaneil Ha

npegmeT HaAMIPHOrO 3HOLWYBAaHHA Ta BTOMM.

= KomnosuuiiHi maTepianu i1 agantepu = O60/10HKa CTYNHi

= CPl-Hocok = ['ATKOBMIT KAMH (AKLLO 3aCTOCOBYETHCA)

TPADIK TAPAHTIMHOTO Or1A4Y BUPOBY SCOUT: MICAA WECTM MICALIB BUKOPUCTAHHS, A MOTIM LLLOPOKY.

CNYXBA TEXHIYHOIT NIATPUMKU / ABAPINHUX NOCNYT 24/7/365
Odic komnaHii College Park cranaapTHO npautoe 3 noHeginka ao n'athuui 3 08:30 ao 17:30 (EST). Y Hepobounii uac
[AOCTYNHWIA HOMep aBapiltHoT CNy6u TexHIUHOI NiATPUMKM ANns 38'A3KY 3 NpeacTaBHMKom KomnaHii College Park

BIANOBIAANDBHICTb

BUpo6HWK He Hece BiANOBiAANbHOCTI 3@ 36UTKM, L0 BUHMKIN BHAC/LOK BUKOPUCTAHHA KOMBIHaLii KOMMOHEHTIB,
He [103BO/IEHNX BUPOBGHUKOM.

A YBATA!

BMpoby Ta KOMNOHEHTH, Wo Bunyckae komnania College Park, pospo6neHi i1 BunpobysaHi BiANOBIAHO A0 3aCTOCOBHMX
odiLiH1X CTAHAAPTIB | BAACHWX CTaHAAPTIB KOMNaHii y BUNaaKax, Konu odiLiiHWiA cTaHAapT He 3acTocoByeTbCA. CymicHICTb
i BiNOBIAHICTL UMM CTaHAapPTaM 3a6e3MeUyIoTbCA TiNbKM 3a YMOBM BUKOPUCTaHHA BUPo6is komnanii College Park 3 iHwnmn
komnoHeHTamu College Park. Lieit Bupi6 cnpoexToBaHuii i BUNpobysaHMii 3a yMOBM BUKOPUCTaHHA OAHUM NaLieHTOM.
3ABOPOHEHO BMKOPMCTOBYBATU Liei NPUCTPIil AN1A AEKiNbKOX NaLLiEHTIB.

YBATA!
Y pasi BUHUKHEHHA Npob/iem Mif, 4ac BUKOPUCTaHHA LibOrO BUPOBY HerainHo 3BePHITLCA 40 CBOTO MeAMYHOTO paxiBLA.
MpoTesncT Ta/um NaLjeHT MatoTb MOBIAOMAATU NP0 ByAb-AKMUIA CEPIMO3HWIA IHLUMAEHT®, WO TPANUBCA Y 3B’A3KY 3 MPUCTPOEM,
komnaHii College Park Industries, Inc. Ta komneTeHTHOMy OpraHy Blaau KpaiHu-uneHa, y sAikiii nepebysae NpoTe3NCT Ta/un NauieHT.
* «CeplioHull iHYUAeHM» 8usHa4aeMeca Ak 6yOb-AKuUL IHUUAEHM, Wo NPAMO a0 onocepedKosaHo Npu3sis, Miz npusgecmu abo
Mosice npussecmu 0o 6yOb-AKoi 3 makux nodi: (a) cmepme nauieHma, Kopucmysaya abo iHuwioi ocobu, (6) mumyacose abo nocmitiHe
cepliozHe nozipuweHHs cmaHy 300pos's nauieHma, kopucmygaya abo iHwoi ocobu, (8) ceplio3Ha 3a2po3a 2poMadcbKomy 300pos'io.

BIANOBIAHICTb BUMOTAM f \
Lieit npucTpiit npoiiwos BunpobysaHHA BiANOBIAHO Ao ctaHaapTy SO 10328 Ha "
182 MiNbIAOHY LMKNIB HaBaHTaxeHHs. BiAnosigHa TPMBANICTb BUKOPUCTAHHA 1SO 10328-«Px-«mnkr*)
MOMKe CTaHOBUTM 2—3 POKM 3a/1€XKHO Bif, aKTUBHOCTI NaLjieHTa.

*) 3a6opoHsemocs

ISO 10328 — ETUKETKA nepesuwysamu

donycmumy macy mina!

OBMEXEHHA BATOBOIO

PO3MIP CTOMNU HABAHTAMEHHS (Kr) TEKCT HA ETUKETUI Bidomocmi npo ocobnusi
13-15cm 25 n/at A ymosu U 0bmemeHHs

BUKOPUCMAHHA HaseoeHi

16-18 cm 45 n/a® 6 po30ini «[TpusHaYeHHA»
19-22 ecm 60 ISO 10328-P3-60 kg 8 NUCLMOBUX IHCMPYKUIAX
*PakmuyHi mecmosi HaBaHMAX(eHHs 8I006PAX(AIOMb MAKCUMAsIbHY MACy mina \ 8UPOBHUKA. j
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college park
800.728.7950 | 586.294.7950 | college-park.com
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